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Gli operazionali sono degli amplificatori univer- 
sali ideali utilizzati frequentemente nei circuiti elet- 
tronici perchè, con l’aggiunta di pochi componenti 
esterni, possono svolgere le più svariate e diverse 
funzioni. 

Il nome operazionale deriva dal fatto che questi 
integrati furono ideati per eseguire delle operazio- 


ni quali la somma di due tensioni, la comparazio- | 


ne di due livelli di tensione, l'amplificazione della 
differenza tra due tensioni, ecc. 

Incommercio esistono moltissimi tipi di amplifica- 
tori operazionali, con ingresso a transistor oppure 
a fet, racchiusi in contenitori plastici che hanno al 
proprio interno 1 - 2 - 4 amplificatori ( vedi fig.1 ). 

Esistono anche dei singoli amplificatori racchiu- 
si in contenitori metallici delle dimensioni di un tran- 
sistor di media potenza ( vedi fig.1 ). 

Il simbolo che rappresenta graficamente questi 


COME usare gi AMPLIFICATO 


Oltre ai cinque terminali sopra menzionati pos- 
sono essere presenti in certi operazionali anche altri 
terminali supplementari che servono a : 


amplificatori è un triangolo dal quale si diramano 
questi cinque terminali : 


1 piedino d’ingresso “non invertente”” 
1 piedino d’ingresso ‘‘invertente’’ 

1 piedino d’uscita 

1 piedino di alimentazione “positivo?” 
1 piedino di alimentazione ‘‘negativo’’ 


Il terminale d’ingresso indicato con un + viene 
chiamato non invertente perchè il segnale appli- 
cato sul suo ingresso lo ritroveremo sulla sua usci- 
ta amplificato e con identica fase ( vedi fig.2 ). 

Il terminale d’ingresso indicato con un - viene 
chiamato invertente perchè il segnale applicato sul 
suo ingresso lo ritroveremo sulla sua uscita ampli- 
ficato, ma sfasato di 180 gradi ( vedi fig.3 ). 

Per quanto concerne i due terminali di alimenta- 
zione, indicati con i segni + e -, dobbiamo farvi pre- 
sente che tutti gli schemi che troviamo riportati sui 
Data-Book vanno alimentati con una tensione 
duale. 

Per poterli alimentare con una tensione singola 
occorre modificare lo schema elettrico e poichè 
non tutti sanno quali modifiche apportare, noi vi pre- 
senteremo sempre due schemi elettrici: 


uno per l'alimentazione duale 
uno per l’alimentazione singola. 


regolare OFFSET ................... (uA.741) 
compensare la FREQUENZA .... (uA.709) 
compensazioni VARIE ............. (uA.702) 


Le particolarità principali che caratterizzano gli 
amplificatori operazionali sono : 


Ingressi con elevata impedenza 

Uscita a bassa impedenza 

Ampia banda passante 

Massima flessibilità 

Rapporto di reiezione di modo comune 
molto elevato 

Guadagno modificabile 


Il guadagno di un amplificatore operazionale si 
può facilmente variare modificando il valore di una 
sola resistenza, quindi in base alle nostre esigen- 
ze potremo incrementare l'amplificazione per otte- 
nere guadagni di 1 - 10 - 25 - 50 - 100 - 500 volte. 

Una volta prefissato il guadagno, questo non 
cambia al variare della tensione di alimentazione, 
quindi se abbiamo calcolato un preamplificatore per 
un guadagno di 50 volte questo amplificherà 50 
volte sia che lo alimentiamo con una tensione sin- 


gola sia che lo alimentiamo con una tensione dua- 
le e di diverso valore, cioè a 8 - 12 - 15 - 20 - 24 volt. 

Agendo su un'altra resistenza possiamo modifi- 
care l'impedenza d'ingresso, cioé realizzare uno 
stadio ad alta-media-bassa impedenza. 

In uscita ritroveremo sempre il segnale con una 
bassa impedenza e questo ci permetterà di accop- 
piarlo a qualsiasi circuito senza alcuna attenua- 
zione. 

L'ampia banda passante di questi operazionali 
ci permetterà di amplificare tensioni continue e se- 
gnali alternati oltre i 100.000 Hz. 


GUADAGNO e SEGNALE USCITA 


Nel paragrafo precedente abbiamo precisato che 
un amplificatore operazionale si puó alimentare con 
una tensione compresa tra 8 e 24 volt, ma non dob- 
biamo dimenticarci a questo proposito che l'ampiez- 
za massima del segnale preamplificato che potre- 
mo prelevare dalla sua uscita non potrà mai supe- 
rare il valore della tensione di alimentazione meno 
4 volt circa. 

Questo significa che se abbiamo un amplificato- 
re operazionale alimentato a 15 volt o a 7,5 +7,5 
volt duali, non potremo mai prelevare in uscita se- 
gnali sinusoidali che superino i : 


15 - 4 = 11 volt picco/picco 


Se abbiamo un amplificatore operazionale ali- 
mentato a 24 volt o a 12+ 12 volt duali, non po- 


Con gli operazionali si possono realizzare degli amplificatori di BF, dei 
raddrizzatori ideali, dei miscelatori, degli oscillatori sinusoidali ad onda 
quadra e a denti di sega e tanti altri utilissimi circuiti elettronici. Con questo 
articolo inizieremo a spiegarvi come funzionano e come dovrete colle- 
garli se userete per la loro alimentazione una tensione Duale oppure una 


tensione Singola. 


Fig.1 Connessioni viste da sopra degli am- 
plificatori operazionali racchiusi dentro con- 
tenitori plastici provvisti di 8 o 14 terminali 
e connessioni viste da sotto di singoli am- 
plificatori operazionali racchiusi dentro con- 
tenitori metallici delle dimensioni di un tran- 
sistor di media potenza. Si notino i due ter- 
minali di alimentazione siglati -V e +V. 


tremo mai ottenere in uscita segnali superiori а: 
24 - 4 = 20 volt picco/picco 


In considerazione di questo particolare, per cal- 
colare quante volte possiamo amplificare il segnale 
d’ingresso in modo da non ottenere in uscita un 
segnale squadrato potremo usare la seguente for- 
mula : 


Max guadagno = (Va-4):(Vi:1.000) 


Dove : 
Va = Volt alimentazione sui piedini -/+ 
Vi = Tensione P/P sull’ingresso in milliVolt 


Esempio = Supponiamo di voler preamplificare 
un segnale di 50 millivolt picco/picco e di voler 
conoscere quale sarà il massimo guadagno che po- 
tremo raggiungere alimentando l’operazionale con 
tensioni diverse. 

Se alimenteremo l’operazionale con una tensio- 
ne singola di 15 volt non potremo amplificare que- 
sto segnale più di : 


(15-4):(50:1.000) = 220 volte 


Se alimenteremo l’operazionale con una tensio- 
ne singola di 24 volt non potremo preamplificare 
questo segnale più di : 


(24-4):(50: 1.000 ) = 400 volte 
Se alimenteremo l’operazionale con una tensio- 
ne duale di 15+15 volt non potremo preamplifi- 


care questo segnale più di : 


(15 + 15-4):(50: 1.000 ) = 520 volte 


Fig.2 Applicando un segnale sinusoi- 
dale sul piedino + (non invertente), 
preleveremo sull’uscita un segnale 
amplificato con le semionde positive 
e negative perfettamente in fase con 
il segnale applicato sull’ingresso. 


Fig.3 Applicando un segnale sinusoi- 
dale sul piedino - (invertente), prele- 
veremo sull’uscita un segnale ampli- 
ficato con le semionde positive e ne- 
gative invertite di polarità, cioè sfasa- 
te di 180 gradi. 


Conoscendo il guadagno potremo facilmente cal- 
colare il segnale massimo che potremo applicare 
sull'ingresso di un operazionale usando la formula 
inversa: 


Vi milliV = ( Va - 4) : ( guadagno : 1.000 ) 


Esempio - Se abbiamo realizzato un amplifi- 
catore alimentato con una tensione di 15 volt e 
calcolato per un guadagno di 200 volte, non po- 
tremo applicargli in ingresso un segnale maggio- 
re di : 


(15-4):(200 : 1.000 ) = 55 milliVolt 


Mentre se lo alimentiamo a 24 volt, non potre- 
mo applicargli in ingresso un segnale che risulti 
maggiore di : 


(24 - 4): (200 : 1.000) = 100 milliVolt 


Come avremo modo di chiarire piú avanti, non 
è mai consigliabile far guadagnare un operaziona- 
le più di 100 volte se non in particolari circuiti che 
non rientrano nell’Alta Fedeltà. 


_ PIEDINO NON INVERTENTE ( +) © 


Se l'operazionale è alimentato con una tensione 
duale, riscontreremo quanto segue : 


= Applicando sul piedino non invertente una 
tensione continua positiva, ritroveremo in uscita 
una tensione positiva amplificata ( vedi fig.4 ). 

= Applicando sul piedino non invertente una 


tensione continua negativa, ritroveremo in uscita 
una tensione negativa amplificata ( vedi fig.5 ). 


Se l'operazionale é alimentato con una tensione 
singola, riscontreremo quanto segue : 


= Applicando sul piedino non invertente una 
tensione continua positiva, ritroveremo in uscita 
una tensione positiva amplificata ( vedi fig.6 ). 

= Se invece gli applichiamo una tensione conti- 
nua negativa, il segnale non verrà amplificato ( vedi 
fig.7 ). 


PIEDINO INVERTENTE (-) 


Se l’operazionale è alimentato con una tensione 
duale, riscontreremo quanto segue : 


= Applicando sul piedino invertente una tensio- 
ne continua positiva, ritroveremo in uscita una ten- 


V 


Fig.4 ALIMENTAZIONE DUALE - Appli- 
cando una tensione positiva sul piedino 
“поп invertente””, ritroveremo in uscita 
una tensione amplificata di polarità po- 
sitiva. 


Fig.6 ALIMENTAZIONE SINGOLA - Ap- 
plicando una tensione positiva sul piedi- 
no “поп invertente"', ritroveremo in usci- 
ta una tensione amplificata di polarità po- 
sitiva. 


sione negativa amplificata ( vedi fig.8 ). 

= Applicando sul piedino invertente una tensio- 
ne continua negativa, ritroveremo in uscita una ten- 
sione positiva ( vedi fig.9 ). 


Se l'operazionale é alimentato con una tensione 
singola, riscontreremo quanto segue : 


= Applicando sul piedino invertente una tensio- 
ne continua positiva, in uscita non ritroveremo nes- 
suna tensione ( vedi fig.10 ). 

= Applicando sul piedino invertente una tensio- 
ne continua negativa, in uscita avremo una tensio- 
ne positiva amplificata ( vedi fig.11 ). 


Per riuscire a far funzionare un operazionale con 
un'alimentazione singola occorre apportare allo 
schema elettrico le modifiche che vi proporremo di 
seguito. 


V. 
Fig.5 ALIMENTAZIONE DUALE = Appli- 
cando una tensione negativa sul piedino 
“non invertente"', ritroveremo in uscita 
una tensione amplificata di polarità ne- 
gativa. 


Fig.7 ALIMENTAZIONE SINGOLA = Ap- 
.plicando una tensione negativa sul pie- 
dino “поп invertente"', l'operazionale 
non l'amplificherà e quindi in uscita non 
ci sarà nessun segnale. 


Fig.8 ALIMENTAZIONE DUALE = Appli- 
cando una tensione positiva sul piedino 
‘‘invertente’’, ritroveremo in uscita una 
tensione amplificata di polarità opposta, 
cioè negativa. 


Fig.10 ALIMENTAZIONE SINGOLA = Ap- 
plicando una tensione positiva sul piedi- 
no “invertente”, l'operazionale non l'am- 
plificherà e quindi in uscita non ci sarà 
nessun segnale. 


NOTA IMPORTANTE | 


Anche se nei manuali di applicazione non viene 
mai menzionato, si dovrà sempre applicare tra i 
due piedini di alimentazione e la massa un con- 
densatore da 47.000 pF o ancor meglio da 100.000 
pF ( vedi fig.12 ) per evitare eventuali autooscilla- 
zioni. 

Se utilizziamo un'alimentazione singola, appli- 
cheremo questo condensatore solamente tra il ter- 
minale positivo e la massa ( vedi fig.13 ). 


AEF T> 


ЭК MNT 


Non è mai consigliabile far guadagnare all'ope- 


V. 
Fig.9 ALIMENTAZIONE DUALE - Appli- 
cando una tensione negativa sul piedino 
‘‘invertente’’, ritroveremo in uscita una 
tensione amplificata di polarità opposta, 
cioè positiva. 


V. 
Fig.11 ALIMENTAZIONE SINGOLA - Ap- 
plicando una tensione negativa sul pie- 
dino ““invertente”, ritroveremo in uscita 
una tensione amplificata di polarità op- 
posta, cioé positiva. 


razionale piü di 100 volte, perché cosi facendo si 
riduce la banda passante e si corre il rischio che 
il circuito autooscilli. 

Volendo quindi realizzare uno stadio preamplifi- 
catore ad alto guadagno conviene sempre utiliz- 
zare due operazionali posti in cascata. 

Il primo operazionale dovrà essere calcolato per 
un guadagno che risulti il piú alto possibile, com- 
patibilmente alle specifiche della banda passante 
e alla stabilità dell'amplificatore, mentre il secon- 
do potremo calcolarlo per raggiungere il valore di 
guadagno massimo desiderato. 


Esempio - Se vogliamo preamplificare un se- 
gnale di 300 volte, calcoleremo il primo stadio per 


un guadagno di 30 volte ed il secondo stadio рег 
un guadagno di 10 volte : 


30 x 10 = 300 


Diversamente potremo calcolare il guadagno del 
primo stadio per 20 volte e quello del secondo sta- 
dio per 15 volte : 


20 x 15 = 300 


Calcolando il guadagno di questi due operazio- 
nali su valore medi, come vi abbiamo spiegato, evi- 
teremo che questi autooscillino. 


BANDA PASSANTE 


Tra le caratteristiche degli operazionali si trova 
in genere un parametro indicato con l'abbreviazio- 
ne GBW ( Gain Bandwidth Product ), cioè guada- 
gno x ampiezza di banda. 

Insieme a questo viene normalmente specifica- 
to lo Slew Rate, indicato con il simbolo SR. 

Nella Tabella N.1 vi riportiamo i parametri GBW 
e SR degli operazionali più comunemente diffusi : 


TABELLA N.1 


Integrato 


uA.709 
uA.741 
uA.747 
uA.748 
TL.081 
TL.082 
TL.084 
LF.351 
LF.356 
LF.357 
LM.324 
LM.358 
CA.3130 
TS.27M2C 


0,3 V/microsec 
0,5 V/microsec 
0,5 V/microsec 
0,5 V/microsec 
13 V/microsec 
13 V/microsec 
13 V/microsec 
13 V/microsec 
12 V/microsec 
50 V/microsec 
1,0 V/microsec 
1,0 V/microsec 
30 V/microsec 
0,6 V/microsec 


Nota = Due operazionali con identica sigla, ma co- 
struiti da Case diverse possono essere caratterizzati 
da differenti valori di GBW e di SR. 


Guardando nella colonna della GBW non cadete nel- 
l'errore di ritenere che l’operazionale prescelto sia ido- 
neo ad amplificare la massima frequenza indicata, 
perchè il valore GBW riportato serve soltanto per cal- 
colare la massima frequenza che potremo applicare 
sull’ingresso di tale operazionale in rapporto al suo 
guadagno. 


Fig.12 Tra i piedini di 
alimentazione +/- e la 
massa collegate sem- 
pre un condensatore al 
poliestere per evitare 
autooscillazioni. 


Fig.13 Se l’alimentazio- 
ne è “singola””, dovre- 
mo collegare tra il posi- 
tivo di alimentazione e 
la massa un solo con- 
densatore. 


La massima frequenza che potremo amplificare si 
può ricavare usando questa formula : 


Hz = ( 1.000.000 : Guadagno ) x GBW 


Quindi se prendiamo un operazionale TL.081 che 
ha un GBW = 4 MHz e lo calcoliamo per ottenere un 
guadagno di 10 volte, noi potremo amplificare una 
frequenza massima di : 


( 1.000.000 : 10) x 4 = 400.000 Hz 


Se lo stesso operazionale lo calcoliamo per ottene- 
re un guadagno di 300 volte, noi potremo amplifica- 
re una frequenza massima di : 


( 1.000.000 : 300 ) x 4 = 13.300 Hz 


Se utilizziamo un operazionale uA.709 che ha un 
GBW = 1 MHz e lo calcoliamo per ottenere un gua- 
dagno di 10 volte, noi potremo amplificare una fre- 
quenza massima di : 


( 1.000.000 : 10) x 1 = 100.000 Hz 
Se lo stesso operazionale lo calcoliamo per ottene- 
re un guadagno di 300 volte, noi potremo amplifica- 


re una frequenza massima di : 


( 1.000.000 : 300) x 1 = 3.300 Hz 


Fig.14 Se l’ampiezza del- 
l’onda quadra in ingresso è 
piccola, l’onda quadra di 
uscita è priva di distor- 
sione. 


Fig.15 Se l’ampiezza del- 
l’onda quadra in ingresso è 
elevata, l’onda quadra di 
uscita possiede i fronti 
obliqui. 


Fig.16 Riducendo l’ampiez- 
za dell’onda in ingresso o il 
guadagno dell’operaziona- 
le, la distorsione in uscita 
scomparirà. 


Fig.17 Un operazionale che 
ha un elevato Slew/Rate 
può amplificare senza di- 
storsioni onde sinusoidali 


Fig.18 Se scegliamo degli 
operazionali con basso 
Slew/Rate, un’onda sinu- 
soidale ad elevata frequen- 
za diventerà triangolare. 


Fig.19 Usando un operazio- 
nale con un basso Slew/Ra- 
te dovremo ridurre la fre- 
quenza o il guadagno per 
evitare distorsioni. 


ad elevata frequenza. 


A questo punto potete comprendere il motivo che 
ci ha spinti in precedenza a consigliarvi di utilizza- 
re due operazionali posti in cascata calcolati cia- 
scuno per un medio guadagno, anzichè utilizzar- 
ne uno solo calcolato per un alto guadagno. 

Facciamo presente che le formule poc'anzi ripor- 
tate ci indicano solamente quale potrebbe essere 
la massima frequenza che possiamo amplificare, 
mentre non ci dicono qual é la massima ampiezza 
del segnale che possiamo prelevare dall'uscita di 
tale operazionale in corrispondenza di questa mas- 
sima frequenza. 

Per conoscere l'ampiezza di segnale dovremo 
utilizzare il dato riportato nella colonna SR. 


SR - SLEW RATE 


Lo Slew Rate espresso in Volt/microsecondi in- 
dica la massima velocità di variazione della tensio- 
ne di uscita dell'operazionale quando all'ingresso 
é applicato un segnale ad onda quadra di ampiez- 
za elevata. 
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Per chiarire meglio questo concetto osservate la 
fig.14. 

Se all'ingresso di un operazionale é applicato un 
segnale ad onda quadra di piccola ampiezza, il fron- 
te di salita e il fronte di discesa dell'onda quadra 
di uscita seguiranno fedelmente quelli di ingresso. 

Se viceversa si applica in ingresso un'onda qua- 
dra di elevata ampiezza, il fronte di salita ed il fronte 
di discesa dell'onda quadra di uscita non sono ver- 
ticali, bensi obliqui ( vedi fig.15 ). 

Lo Slew Rate ci dice di quanto si inclinerà tale 
spigolo. 

Uno Slew Rate grande, caratteristico degli ope- 
razionali migliori, comporta nell'onda quadra spigoli 
in uscita pressochè verticali, mentre uno Slew Ra- 
te piccolo comporta degli spigoli abbastanza 
obliqui. 

Nelcasodi segnali sinusoidali, lo Slew Rate é asso- 
ciato alla distorsione di tipo triangolare ( vedi figg. 
17,18e 19), che interviene quando il segnale di uscita 
supera una certa frequenza ed una certa ampiezza. 

L'SR dunque ci permette di calcolare la massi- 


ma frequenza che potremo amplificare in rapporto 
all'ampiezza del segnale che desideriamo preleva- 
re sulla sua uscita, oppure la massima ampiezza 
che potremo prelevare sull'uscita dell'operaziona- 
le in rapporto alla frequenza di lavoro, affinché non 
si presentino delle distorsioni. 

Conoscendo l'ampiezza massima che dovrá rag- 
giungere il segnale di BF sull’uscita dell’operazio- 
nale, con il dato SR potremo calcolare quale potrà 
risultare la massima frequenza che potremo am- 
plificare, usando la formula : 


Hz = (SRx 318.500 ) : volt uscita 


Conoscendo la massima frequenza che deside- 
riamo amplificare, potremo calcolare quale sarà la 
massima ampiezza che potremo prelevare sull’u- 
scita di tale operazionale usando la formula : 


Volt uscita = ( SR x 318.500 ) : Hz 


Esempio = Supponiamo di avere scelto l’ope- 
razionale TL.081 che ha un SR di 13 V/microsec 
e di voler conoscere la massima frequenza che 
possiamo amplificare nel caso volessimo ottenere 
in uscita un segnale di BF di 20 volt picco/picco. 

Utilizzando la prima formula sopra riportata ot- 
terremo : 


( 13 x 318.500 ) : 20 = 207.025 Hz 


vale a dire che la massima frequenza che potremo : 


amplificare non potrà mai superare i 200.000 Hz. 
Se volessimo ottenere in uscita un segnale di soli 


12 volt picco/picco, potremo invece amplificare un 
segnale di BF fino ad una frequenza massima di: 


( 13 x 318.500 ) : 12 = 345.041 Hz 


ENTRATA 
D 


USCITA 


{ 


L.— mSTADIO—— — — —2'srADIo—— 


Esempio - Supponiamo di aver scelto l'opera- 
zionale uA.741 che ha un SR di 0,5 V/microsec 
e di voler conoscere la massima frequenza che po- 
tremo amplificare per ottenere in uscita un segna- 
le di 20 volt picco/picco. 

Utilizzando la prima formula sopra riportata ot- 
terremo : 


(0,5 x 318.500) : 20 = 7.962 Hz 


vale a dire che la massima frequenza che potremo 
amplificare non potrà mai superare i 7.900 Hz. 


Se invece volessimo ottenere in uscita un segnale 
di soli 9 volt picco/picco, potremo amplificare il se- 
gnale fino ad una frequenza massima di: 


(0,5 x 318.500) : 9 = 17.694 Hz 


Esempio = Conoscendo lo Slew Rate e la mas- 
sima frequenza che vogliamo amplificare potremo 
controllare, con la seconda formula, se alimentan- 
do un TL.081 con una tensione di 15 + 15 volt riu- 
sciamo ad ottenere senza alcuna distorsione un 
segnale di circa 26 volt picco/picco amplificando 
una frequenza fino ad un massimo di 100.000 Hz. 


Sapendo che l'operazionale TL.081 ha un Slew 
Rate = 13, utilizzando la seconda formula sopra 
riportata otterremo : 


( 13 x 318.500 ) : 100.000 = 41,40 volt 


Da questo calcolo teorico scopriamo che potre- 
mo ottenere i 26 volt picco/picco senza alcun pro- 
blema. 

In pratica non riusciremo mai ad ottenere in usci- 
ta un segnale di 41 volt picco/picco perché, co- 
me già abbiamo spiegato nel paragrafo Guadagno 


Fig.20 Collegando due stadi in CC, cioé 
senza interporre prima di R3 un condensa- 
tore di disaccoppiamento, irrisorie tensio- 
ni di offset" presenti sull'uscita del pri- 
mo operazionale potrebbero portare in sa- 
turazione il secondo stadio amplificatore. 


Fig.21 Se l'operazionale dispone dei pie- 
dini ““Ба!апсе ’’oppure ‘‘offset’’, sarà suf- 
ficiente applicare tra questi due piedini 
un trimmer da 4.700 ohm per togliere dal- 
l’uscita qualsiasi tensione residua. 


e Segnale Uscita, non potremo mai prelevare dal- 
l'uscita di un operazionale un segnale di BF con 
un'ampiezza picco/picco maggiore del valore del- 
la tensione di alimentazione meno 4, che in que- 
sto caso é di 15-- 15-4 = 26 volt. 


Esempio - Se nel circuito dell'esempio prece- 
dente, che utilizza un operazionale TL.081, sosti- 
tuissimo l'operazionale con un uA.741, che ha un 
SR - 0,5, per poter amplificare una frequenza mas- 
sima di 100.000 Hz dovremmo ridurre l'ampiezza 
picco/picco del segnale d'uscita a soli : 


( 0,5 x 318.500 ) : 100.000 = 1,59 volt 


Infatti l'integrato uA.741, risultando piü lento del 
TL.081, necessita di un tempo maggiore per far sa- 
lire dal suo massimo picco negativo al suo massi- 
mo picco positivo il segnale di BF e quindi per am- 
plificare segnali a frequenze elevate dovremo ne- 
cessariamente ridurre l'ampiezza massima del se- 
gnale d'uscita. 


Collegando a massa i due ingressi di un opera- 
zionale, sul piedino d'uscita dovrebbe sempre risul- 
tare presente una tensione di zero volt. 

In pratica, per le inevitabili tolleranze di costru- 
zione, su questo piedino potrebbe risultare presente 
una tensione positiva oppure negativa di pochi 
millivolt, che potrebbe saturare lo stadio amplifi- 
catore che lo segue se l'accoppiamento risulta ef- 
fettuato in continua, cioé senza che sia interposto 
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Fig.22 Il cursore del trimmer dovrà esse- 
re collegato o al positivo o al negativo 
della tensione duale (vedi fig.21). Ruo- 
tando questo trimmer si dovrá cercare di 
annullare questa tensione di offset. 


tra l'uscita del primo stadio e l'ingresso del secon- 
do stadio un condensatore di accoppiamento. 

Se prendiamo come esempio lo schema di fig.20, 
che ha sull'uscita del primo stadio una tensione di 
offset positiva di soli 0,02 volt, e colleghiamo que- 
sto stadio in continua sull'ingresso di un secondo 
operazionale che guadagna 100 volte, questo, am- 
plificando questa irrisoria tensione di offset, ci darà 
sulla sua uscita una tensione continua di : 


0,02 x 100 - 2 volt 


senza che risulti applicata sull'ingresso del pri- 
mo operazionale alcuna tensione o segnale di BF. 

In presenza di una tensione positiva di 2 volt non 
riusciremo mai ad utilizzare questo stadio come 
preamplificatore. 

Per riportare a 0 volt la tensione presente sul pie- 
dino d'uscita occorre applicare sul piedino indica- 
to offset o balance ( solo se presente nell'opera- 
zionale ), una tensione positiva o negativa ( vedi 
figg.21-22 ). | 

Se l'accoppiamento tra i due stadi viene effettuato 
in alternata, cioè interponendo tra l'uscita del primo 
operazionale e l'ingresso del secondo un condensa- 
tore elettrolitico di disaccoppiamento ( vedi fig.23 ), la 
tensione di offset non ci interessa , perché questo 
condensatore impedirà alla tensione continua pre- 
sente sull'uscita del primo operazionale di giunge- 
re sul piedino d'ingresso del secondo operazionale. 

Negli operazionali in cui il terminale di offset non 
risulta presente, questa correzione si puó ugual- 
mente effettuare modificando lo schema come vi- 
sibile nelle figg.24-25. 


ЕМТВАТА 
USCITA 


ENTRATA 


“Г 
Fig.24 ENTRATA INVERTENTE 

Per togliere l’offset sull’uscita di ampli- 
ficatori in CC potremo collegare un trim- 


mer (vedi R5) tra i due estremi della ten- 
sione duale. Per i valori di R1-R2 vedi 


10 ohm 
18.000 ohm 
4.700 ohm trimmer 


AMPLIFICATORE INVERTENTE IN CC 


Nello schema visibile in fig.26, idoneo per un'a- 
limentazione duale, risulterà presente sul piedino 
d’uscita una tensione di 0 volt quando sull’ingresso 
non risulta applicata nessuna tensione. 
Applicando sul piedino invertente una tensione 
positiva, ritroveremo sull’uscita una tensione am- 
plificata di segno negativo. 

Applicando sul piedino invertente una tensione 
negativa, ritroveremo sull’uscita una tensione am- 
plificata di segno positivo. 

Nello schema di fig.27, idoneo per un'alimenta- 


Fig.23 Se tra l’uscita del primo stadio am- 
plificatore e l’ingresso del secondo sta- 
dio inseriamo un condensatore elettroli- 
tico (vedi C3) da 1 - 4,7 - 10 microfarad, 
la tensione di offset non ci interessa più. 
In queste condizioni l'amplificatore am- 
plifica soltanto segnali in AC e non in CC. 


ENTRATA 


Fig.25 ENTRATA NON INVERTENTE 
Se il segnale viene applicato sul piedino 
non invertente, dovremo modificare lo 
schema come visibile nel disegno. Per i 
valori di R1-R2 fig. 26. 

10 ohm 

18.000 ohm 

4.700 ohm trimmer 


zione singola, risulterà presente sul piedino d'u- 
scita metà tensione di alimentazione o, per esse- 
re piü precisi, la stessa identica tensione presente 
sul piedino non invertente. 

Applicando sul piedino invertente una tensione 
positiva, ritroveremo sull'uscita una tensione am- 
plificata che da metà tensione di alimentazione 
scenderá verso i 0 volt. 

Applicando sul piedino invertente una tensione 
negativa, ritroveremo sull'uscita una tensione am- 
plificata che da metà tensione di alimentazione sa- 
lirá verso un valore prossimo alla tensione di alimen- 
tazione. 
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USCITA 


Fig.26 Schema di AMPLIFICATORE in CC 
con ingresso INVERTENTE alimentato 
con una tensione DUALE. 
C1 = 100.000 рЕ poliestere 
C2 = 100.000 pF poliestere 
II GUADAGNO in tensione si calcola: 
G = R2: R1 


ENTRATA 
USCITA 
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Fig.28 Schema di AMPLIFICATORE in AC 
con ingresso INVERTENTE alimentato 
con una tensione DUALE. 
4,7 mF elettrolitico 
220 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
II GUADAGNO in tensione si calcola con 
la formula : 

G = R2:R1 


USCITA 
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Fig.27 Schema di fig.26 alimentato con 
una tensione SINGOLA. 
C1 = 10 mr elettrolitico 
C2 = 100.000 pF poliestere 
R3-R4 = 10.000 ohm 
Il GUADAGNO in tensione si calcola: 
С = R2:R1 


USCITA 


Fig.29 Schema di amplificatore di fig. 28 
alimentato con una tensione SINGOLA. 
C1 4,7 mF elettrolitico 
C2 - 220 pF poliestere 
сз 10 mF elettrolitico 
C4 = 100.000 pF poliestere 
R3-R4 = 10.000 ohm 
R4 = 10.000 ohm 
II GUADAGNO in tensione si calcola: 
G = R2: R1 


In entrambi i circuiti dovremo applicare sull'in- 
gresso invertente dei circuiti a bassa impedenza, 
perchè collegando circuiti ad alta impedenza il lo- 
ro valore ohmico si sommerà al valore della R1, ri- 
ducendo così il guadagno di tale stadio. 

Il guadagno di questo stadio è dato dal rapporto 
tra le resistenze R2-R1 come qui sotto riportato : 


R2 : R1 
RI 


Guadagno di tensione 
Impedenza d’ingresso 


Esempio = Se in un circuito abbiamo utilizzato 
per R2 un valore di 10.000 ohm e per R1 un valore 
di 1.000 ohm questo stadio amplificherà: 


10.000 : 1.000 = 10 volte 


AMPLIFICATORE INVERTENTE IN AC 


Nello schema visibile in fig.28, idoneo per un'a- 
limentazione duale, sul piedino d’uscita risulterà 
presente una tensione di 0 volt quando sull’ingres- 
so non risulta applicata nessuna tensione. 

Applicando sul piedino invertente una tensione 
positiva, ritroveremo sull’uscita una tensione am- 
plificata di segno negativo. 

Applicando sul piedino invertente una tensione 
negativa, ritroveremo sull’uscita una tensione am- 
plificata di segno positivo. 

Nello schema di fig.29, idoneo per un’alimenta- 
zione singola, occorrerà applicare sul piedino d’u- 
scita un condensatore elettrolitico, perchè altri- 
menti su tale piedino risulterebbe presente una ten- 
sione continua pari alla metà della tensione di ali- 
mentazione. 

In entrambi i circuiti dovremo applicare sull’in- 
gresso invertente dei circuiti a bassa impedenza, 
perchè collegando circuiti ad alta impedenza il lo- 
ro valore ohmico si sommerà al valore della R1, ri- 
ducendo così il guadagno di tale stadio. 

Il guadagno di questo stadio è dato dal rapporto 
tra le resistenze R2-R1 come qui sotto riportato : 


R2 : R1 
R1 


Guadagno di tensione 
Impedenza d'ingresso 


La capacità del condensatore C1 presente sul- 
l'ingresso non dovrà mai risultare inferiore al valo- 
re ricavato dalla formula sotto riportata per non at- 
tenuare le frequenze piü basse. 

La capacità del condensatore C2, applicato in pa- 
rallelo alla resistenza R2, serve per tagliare il pas- 
saggio delle frequenze piü alte. 


C1 microfarad = 159.000 : ( R1 ohm x Hz ) 
C2 picofarad = 159.000 : ( R2 Kiloohm x KHz ) 


Per ricavare gli Hz o i KHz conoscendo la capa- 
cità dei condensatori e delle resistenze useremo 
queste formule : 


Hertz = 159.000 : ( R1 ohm x C1 microF ) 
KHz - 159.000 : ( R2 Kiloohm x C2 picoF ) 


Esempio - Avendo inserito in un amplificatore 
un valore di 47 Kiloohm per la resistenza R2 ed 
un valore di 2,2 Kiloohm per la resistenza R1, vor- 
remmo conoscere il guadagno di questo stadio : 


47 : 2,2 = 21,36 volte 


Ammesso di voler ottenere una banda passan- 
te che da un minimo di 20 Hz possa raggiungere 
un massimo di 15.000 Hz, dovremo scegliere per 
il condensatore C1 una capacità che non risulti mi- 
nore di : 


159.000 : ( 2.200 x 20) = 3,61 mF 


Quindi potremo tranquillamente utilizzare un con- 
densatore elettrolitico da 4,7 microfarad. 

Per conoscere il limite superiore trasformeremo 
i 15.000 Hz in KHz, ottenendo cosi 15 KHz poi cal- 
coleremo il valore del condensatore C2 che non do- 
vrà mai risultare maggiore di : 


159.000 : ( 47 x 15) = 225 picofarad 


In pratica si utilizzerá un condensatore da 220 
picofarad. 


AMPLIFICATORE NON INVERTENTE IN CC 


Nello schema visibile in fig.30, idoneo per un'a- 
limentazione duale, sul piedino d'uscita risulterà 
presente una tensione di 0 volt quando sull'ingres- 
so non risulta applicata nessuna tensione. 

Applicando sul piedino non invertente una ten- 
sione positiva, ritroveremo sull'uscita una tensio- 
ne amplificata di segno positivo. 

Applicando sul piedino non invertente una ten- 
sione negativa, ritroveremo sull'uscita una tensio- 
ne amplificata di segno negativo. 

Nello schema di fig.31, idoneo per un'alimenta- 
zione singola, dovremo usare soltanto degli ope- 
razionali tipo LM.358 - LM.324 - CA.3130 che fun- 
zionano esclusivamente con tensione singola. 

Il guadagno di questo stadio è dato dal rapporto 
tra le resistenze R2-R3 come qui sotto riportato : 


(АЗ: R2) +1 
R1 


Guadagno di tensione 
Impedenza d'ingresso 


13 


14 


USCITA 


j 


Fig.30 Schema di AMPLIFICATORE in CC 
con ingresso NON INVERTENTE alimen- 
tato con una tensione DUALE. 

100.000 ohm 

100.000 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 
Il GUADAGNO in tensione si calcola con 
la formula : 

G = (R3 : R2) + 1 


ENTRATA 


[ 


ENTRATA RI 


USCITA 


Fig.32 Schema di AMPLIFICATORE in AC 
con ingresso NON INVERTENTE alimen- 
tato con una tensione DUALE. 

C1 4,7 mF elettrolitico 

C2 10 mF elettrolitico 

C3 - 220 pF poliestere 

C4 = 100.000 pF poliestere 

C5 = 100.000 pF poliestere 
II GUADAGNO in tensione si calcola con 
la formula : 

G = (R3 : R2) + 1 


USCITA 
ENTRATA | 
Fig.31 Schema di fig. 30 alimentato con 
una tensione SINGOLA da usare soltan- 
to con LM.358 - LM.324 - CA.3130. 


R1 = 100.000 ohm 
C2 = 100.000 pF poliestere 


II GUADAGNO in tensione si calcola: 
G = (R3 : R2) + 1 


ENTRATA 
USCITA 


Fig.33 Schema di fig. 32 alimentato con 
una tensione SINGOLA. 

4,7 mF elettrolitico 

10 mF elettrolitico 

220 pF poliestere 

10 mF elettrolitico 

100.000 pF poliestere 

100.000 ohm 

R4-R5 = 10.000 ohm 

II GUADAGNO in tensione si calcola: 
G = (R3: R2) + 1 


Esempio = Avendo inserito in un amplificatore 
un valore di 3,9 Kiloohm per la resistenza R2 ed 
un valore di 47 Kiloohm per la resistenza R3, vor- 
гетто conoscere il guadagno di questo stadio : 


(47:3,9) + 1 = 13,05 volte 


AMPLIFICATORE NON INVERTENTE IN АС 


Nello schema visibile in fig.32, idoneo per un'a- 
limentazione duale, sul piedino d'uscita risulterà 
presente una tensione di 0 volt quando sull'ingres- 
so non risulta applicata nessuna tensione. 

Applicando sul piedino invertente una tensione 
positiva, ritroveremo sull'uscita una tensione am- 
plificata di segno positivo. 

Applicando sul piedino non invertente una ten- 
sione negativa, ritroveremo sull'uscita una tensio- 
ne amplificata di segno negativo. 

Nello schema di fig.33, idoneo per un'alimenta- 
zione singola, occorrerà applicare sul piedino d'u- 
scita un condensatore elettrolitico perchè altri- 
menti su tale piedino risulterebbe presente una ten- 
sione continua pari alla metà della tensione di ali- 
mentazione. 

Il guadagno di questo stadio è dato dal rapporto 
tra le resistenze R2-R3 come qui sotto riportato : 


Guadagno di tensione 
Impedenza d’ingresso 


(R3:R2) +1 
RI 


Per calcolare i valori dei condensatori C1-C2-C3 
utilizzeremo le formule riportate di seguito. 

La capacità dei condensatore C1 e C2 presenti 
nel circuito non dovrà mai risultare inferiore al va- 
lore ricavato dalla formula sotto riportata per non 
attenuare le frequenze più basse. 

La capacità del condensatore C3, applicato in pa- 
rallelo alla resistenza R3, serve per tagliare il pas- 
saggio delle frequenze più alte. 


C1 microfarad = 159.000 : ( RÍ ohm x Hz ) 
C2 microfarad = 159.000 : ( R2 ohm x Hz ) 
C3 picofarad = 159.000 : ( R3 Kilohm x KHz ) 


Per conoscere gli Hz o i KHz conoscendo la ca- 
pacità dei condensatori e delle resistenze useremo 
queste formule : 


Hertz = 159.000 : ( R1 ohm x C1 microF ) 
Hertz = 159.000 : ( R2 ohm x C2 microF ) 
KHz = 159.000 : ( R3 Kilohm x C3 picoF ) 


Esempio = Ammesso di voler ottenere una ban- 
da passante che da un minimo di 20 Hz possa rag- 
giungere un massimo di 15.000 Hz, dovremo 


scegliere per il condensatore C1 una capacità non 
minore di : 


159.000 : ( 10.000 x 20 ) = 0,8 mF 


Quindi potremo tranquillamente utilizzare un con- 
densatore anche al poliestere da 1 microfarad. 

Per il condensatore C2 dovremo scegliere una ca- 
pacità che non risulti minore di : 


159.000 : ( 3.900 x 20 ) = 2,04 mF 


Quindi potremo tranquillamente utilizzare un con- 
densatore elettrolitico da 5 o 10 microfarad. 

Per conoscere il limite superiore trasformeremo 
i 15.000 Hz in KHz, ottenendo cosi 15 KHz poi cal- 
coleremo il valore del condensatore C3 che non do- 
vrà mai risultare maggiore di : 


159.000 : ( 47 x 15 ) = 225 picofarad 


In pratica si utilizzerá un condensatore da 220 
picofarad. 

Per il condensatore d'uscita C4 potremo usare 
la stessa capacità utilizzata per il condensatore C2. 


ADATTATORE D'IMPEDENZA 


Per convertire un segnale ad alta impedenza, an- 
che dell'ordine di qualche megaohm, in un segna- 
le a bassa impedenza potremo usare gli schemi 
visibili nella fig.34. 

Il valore della resistenza R1, che coincide con 
l'impedenza d'ingresso dell'adattatore, viene scelto 
generalmente in modo che sia 10 o 100 volte mag- 
giore dell'impedenza del generatore in ingresso. 

Questo circuito ha un guadagno 1, vale a dire 
che non amplifica e quindi il segnale che preleve- 
remo in uscita avrà la stessa ampiezza del segna- 
le applicato sull'ingresso. 

Lo schema visibile sulla sinistra della fig.34 po- 
trà essere utilizzato soltanto per alimentazioni duali. 

Lo schema visibile sulla destra della fig.34 potrà 
essere utilizzato per un'alimentazione singola sol- 
tanto con operazionali di tipo LM.358 - LM.324 - 
CA.3130. 


Volendo miscelare piü segnali di BF provenienti 
da diverse sorgenti potremo utilizzare lo schema vi- 
sibile in fig.35 se l'alimentazione é duale oppure 
lo schema di fig.36 se l'alimentazione é singola. 

In entrambi i circuiti dovremo applicare sull'in- 
gresso invertente sorgenti a bassa impedenza, 
perché collegando sorgenti ad alta impedenza il 
loro valore ohmico si sommerá al valore delle resi- 
stenze d'ingresso siglate R1-R2-R3, riducendo co- 
si il guadagno di tale stadio. 
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ЕМТВАТА 


Infatti il guadagno di questo stadio è dato dal rap- 
porto tra la resistenza RA e le resistenze d'ingres- 
so, cioè R1-R2-R3, come sotto riportato : 


Guadagno entrata 1 = R4 : R1 
Guadagno entrata 2 = R4 : R2 
Guadagno entrata 3 = R4 : R3 
MIXER INVERTENTE in AC 


Volendo miscelare più segnali di BF provenienti 
da diverse sorgenti, ma in alternata, potremo uti- 
lizzare lo schema visibile in fig.37 se l'alimentazio- 
ne è duale oppure lo schema di fig.38 se l’alimen- 
tazione è singola. 

In entrambi i circuiti dovremo applicare sull’in- 
gresso invertente sorgenti a bassa impedenza, 
perchè collegando sorgenti ad alta impedenza il 
loro valore ohmico si sommerà al valore delle resi- 
stenze d’ingresso siglate R1-R2-R3, riducendo co- 
sì il guadagno di tale stadio. 

Infatti il guadagno di questo stadio è dato dal rap- 
porto tra la resistenza В4 e le resistenze d’ingres- 
so, cioè R1-R2-R3, come sotto riportato : 


Guadagno entrata 1 = R4 : R1 
Guadagno entrata 2 = R4 : R2 
Guadagno entrata 3 = R4 : R3 


La capacità dei condensatori C1-C2-C3 presenti 
nel circuito non dovrà mai risultare inferiore al va- 
lore ricavato dalla formula sotto riportata, per non 
attenuare le frequenze più basse. 


C1-C2-C3 microF = 159 : ( R1 Kiloohm x Hz ) 


Esempio = Avendo utilizzato per R1-R2-R3 delle 
resistenze da 47.000 ohm pari a 47 Kiloohm e vo- 
lendo che il nostro miscelatore possa amplificare 
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Fig.34 Adattatore da ALTA 
impedenza a BASSA impe- 
denza. Nello schema di si- 
nistra un circuito per ali- 
mentazione Duale. 

Per lo schema ad alimenta- 


zione singola usare solo in- 


tegrati tipo LM.358 - 
LM.324 - o CA.3130. 


пш Il valore di R1 può variare 
| da 1 a 10 megaohm. 


anche le frequenza più basse di 20 Hz, dovremo 
utilizzare dei condensatori al poliestere la cui ca- 
pacità non risulti minore di : 


159:(47x 20) = 0,17 mF 


quindi potremo tranquillamente utilizzare una ca- 
pacità standard di 0,22 mF pari a 220.000 pico- 
farad. 


RADDRIZZATORE IDEALE 
a SINGOLA SEMIONDA 


Una tensione alternata raddrizzata tramite un 
diodo al germanio o al silicio non risulta ideale, per- 
chè questi componenti hanno un valore di soglia 
che occorre necessariamente superare per far sì 
che conducano. 

| diodi al germanio iniziano a raddrizzare una ten- 
sione alternata solo quando viene superata la so- 
glia di 0,3 volt, mentre i diodi al silicio solo quan- 
do viene superata la soglia di 0,7 volt circa. 

Per certe applicazioni ( strumenti di misura, in- 
terfacce rivelatrici, ecc ), dove occorre necessaria- 
mente rilevare anche le più piccole variazioni di ten- 
sione comprese sotto a questi valori di soglia, cioè 
da 0,68 volt a 0 volt, occorre utilizzare dei raddriz- 
zatori ideali in grado di raddrizzare tensioni alter- 
nate anche di pochi microvolt. 

In fig.39 riportiamo lo schema di un raddrizzato- 
re ideale ad una semionda che utilizza l'ingresso 
non invertente, che potremo utilizzare se lo alimen- 
tiamo con una tensione duale. 

In fig.40 riportiamo lo stesso schema modificato 
per essere utilizzato con un'alimentazione singola. 

Usando un'alimentazione duale con il diodo DS1 
orientato come visibile in fig.39, ci ritroveremo sul- 


ENTRATA 1 (9) 
ENTRATA 2 (9) 


ENTRATA 3 (9) 


USCITA 


Fig.35 Schema di MIXER in CC alimenta- 
to con una tensione DUALE. 
Il Guadagno in tensione di questo stadio 
si ricava con le formule : 

Ingresso 1 = R4 : R1 

Ingresso 2 = R4 : R2 

Ingresso 3 = R4 : R3 

C1-C2 = 100.000 pF poliestere 


USCITA 


l 


USCITA 


ENTRATA 1 (9) 


ENTRATA 2 (9) 


ENTRATA 3 (9) 


USCITA 


i 


Fig.36 Schema di MIXER in CC con 
alimentazione SINGOLA 
Per il Guadagno vedi fig. 35: 


R5 
R6 
C1 
C2 


10.000 ohm 

10.000 ohm 

10 mF elettrolitico 
100.000 pF poliestere 


Fig.37 Schema di MIXER in AC con ali- 
mentazione DUALE 

Il Guadagno in tensione di questo stadio 
si ricava con le stesse identiche formule 
riportate nella fig.35. 


C1-C2-C3 = 220.000 pF poliestere 
C4 = 220 pF ceramico 

C5-C6 = 100.000 pF poliestere 
R1-R2-R3 = 47.000 ohm 

R4 = 470.000 ohm o più 


Fig.38 Schema di MIXER in AC con ali- 
mentazione SINGOLA. 
Il Guadagno in tensione si calcola con le 
stesse identiche formule riportate nella 
fig.35. 
C1-C2-C3 = 220.000 pF poliestere 
220 pF ceramico 
100.000 pF poliesteri 
10 mF elettrolitico 
R1-R2-R3 = 47.000 ohm 
R4 = 470.000 ohm o più 
R5-R6 = 10.000 ohm 
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USCITA 


Fig.39 Schema di un RADDRIZZATORE 
a SEMIONDA in CC a guadagno unitario 
da utilizzare per un'alimentazione DUA- 
LE. In assenza di segnale sull’uscita ri- 
sulterà presente ''zero"' volt (vedi fig.44). 


R1 = 100.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

DS1 = diodo 1N4150 

C1-C2 = 100.000 pF poliestere 


USCITA 
ENTRATA 


Fig.41 Schema di un RADDRIZZATORE 
a SEMIONDA in CC a guadagno variabile 
da utilizzare per un'alimentazione DUA- 
LE. In assenza di segnale sull'uscita ri- 
sulterà presente ''zero"' volt (vedi fig.44). 


R1 100.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

DS1-DS2 - diodi 1N4150 
C1-C2 - 100.000 pF poliestere 


USCITA 


H | 


Fig.40 Schema di fig.39 per un'alimenta- 
zione SINGOLA. In assenza di segnale 
sull'uscita é presente METÁ tensione (ve- 
di fig.46). 
R1 = 100.000 ohm 
10.000 ohm 
100.000 ohm 
= diodo 1N4150 
1 mF elettrolitico 
100.000 pF poliestere 


USCITA 


Fig.42 Schema di fig.41 per un’alimenta- 
zione SINGOLA. In assenza di segnale 
sull’uscita è presente METÀ tensione (ve- 
di fig.46). 

R1-R2 = 100.000 ohm 

R3-R4 = 10.000 ohm 

R4 = 10.000 ohm 

DS1 = diodo 1N4150 

C1 1 mF elettrolitico 

C2 - 10 mF elettrolitico 

СЗ = 100.000 pF poliestere 


l'uscita una tensione di 0 volt in assenza di segna- 
le, mentre, in presenza di un segnale alternato in 
ingresso, ci ritroveremo in uscita soltanto le semion- 
de positive. 

Usando un'alimentazione singola, ci ritroveremo 
sull'uscita metà tensione di alimentazione in as- 
senza di un segnale, mentre, in presenza di segnale 
alternato, ci ritroveremo le semionde positive che 
da metà tensione saliranno verso il loro massimo. 

Se orientassimo il diodo DS1 nel verso opposto 
otterremmo in uscita soltanto le semionde negative. 


In fig.41 riportiamo lo schema di un raddrizzato- 
re ideale ad una semionda alimentato con una ten- 
sione duale che utilizza l'ingresso invertente. 

In fig.42 riportiamo lo stesso schema modificato 
per essere utilizzato con un'alimentazione singola. 

Se alimenteremo l'operazionale con una tensio- 
ne duale e rivolgeremo i Catodi dei due diodi co- 
me visibile nello schema elettrico, otterremo una 
tensione continua positiva che partendo da 0 volt 
salirà verso il suo massimo ( vedi fig.44 ). 

Se rivolgeremo i Catodi dei due diodi in senso 


ENTRATA OV 


-—-Vcc 


Fig.43 Realizzando un qualsiasi raddriz- 
zatore IDEALE alimentato con una tensio- 
ne DUALE, verranno raddrizzate, sul se- 
gnale applicato in ingresso, le sole se- 
mionde POSITIVE, come visibile in fig.44. 


ENTRATA Vcc/2 


ov 


Fig.45 Realizzando un qualsiasi raddriz- 
zatore IDEALE alimentato con una tensio- 
ne SINGOLA, verranno raddrizzate, sul se- 
gnale applicato in ingresso, le sole se- 
mionde POSITIVE, come visibile in fig.46. 


inverso, otterremo una tensione continua negati- 
va che partendo da 0 volt scenderà verso il suo mi- 
nimo. 

Se alimenteremo l'operazionale con una tensio- 
ne singola e rivolgeremo i Catodi dei diodi come 
visibile nello schema elettrico, otterremo una ten- 
sione continua positiva che partendo dalla metà 
del valore di alimentazione salirà verso il suo mas- 
simo ( vedi fig. 46 ). 

Se rivolgeremo i Catodi dei due diodi in senso 
inverso, otterremo una tensione negativa che par- 
tendo dalla metà del valore di alimentazione scen- 
derà verso i 0 volt. 

Il valore delle due resistenze R1-R2 deve risulta- 
re identico per ottenere una tensione raddrizzata 
identica al valore della tensione alternata applica- 
ta sul suo ingresso. 

È consigliabile per queste due resistenze non 
scendere mai sotto i 10.000 ohm o superare i 
27.000 ohm. 

Se vogliamo amplificare il valore della tensione 
raddrizzata, si potrà aumentare il valore della R2 
rispetto al valore di R1 perchè il guadagno si rica- 
va dalla formula : 


Guadagno = R2: R1 


USCITA 0V 


—Vec 


Fig.44 In assenza di segnale, sull'uscita 
del raddrizzatore risulterá presente una 
tensione di 0 volt. In presenza di un se- 
gnale questa tensione salirá da 0 volt ver- 
so il suo massimo positivo. 


USCITA  Vcc/2 


ov 


Fig.46 Senza segnale sull’uscita del rad- 
drizzatore risulterà presente METÀ ten- 
sione di alimentazione. Applicando un 
segnale la tensione in uscita salirà da me- 
tà verso il massimo positivo. 
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Quindi se useremo per R1 un valore di 10.000 
ohm e per R2 un valore di 22.000 ohm, noi aumen- 
teremo la tensione raddrizzata rispetto al valore 
d’ingresso di : 


22.000 : 10.000 = 2,2 volte 


Per raddrizzare entrambe le semionde dovremo 
necessariamente usare un integrato che contenga 
al suo interno due operazionali, ad esempio il 
TL.082 o altri equivalenti. 

In fig.47 riportiamo lo schema di un raddrizzato- 
re ideale a doppia semionda alimentato con una 
tensione duale. 

In fig.48 riportiamo lo stesso schema modificato 


ENTRATA 


ENTRATA 


| ct 
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USCITA 


per essere utilizzato con un'alimentazione singola. 

Se alimenteremo l'operazionale con una tensio- 
ne duale e rivolgeremo i Catodi dei due diodi co- 
me visibile nello schema elettrico, otterremo una 
tensione continua positiva che partendo da 0 volt 
salirà verso il suo massimo ( vedi fig. 54 ). 

Se rivolgeremo i Catodi dei due diodi in senso in- 
verso, otterremo una tensione continua negativa che 
partendo da 0 volt scenderà verso il suo minimo. 

Se alimenteremo l’operazionale con una tensio- 
ne singola e rivolgeremo i Catodi dei diodi come 
visibile nello schema elettrico, otterremo una ten- 
sione continua positiva che partendo dalla metà 
del valore di alimentazione salirà verso il suo mas- 
simo ( vedi fig. 56 ). 

Se rivolgeremo i Catodi dei due diodi in senso 
inverso, otterremo una tensione negativa che par- 
tendo dalla metà del valore di alimentazione scen- 


Fig.47 Schema di un RADDRIZZATORE 
a DOPPIA SEMIONDA da utilizzare per 
una alimentazione DUALE. In assenza di 
segnale sull’uscita risulterà presente una 
tensione di “zero” volt (vedi fig.54). 


22.000 ohm 

22.000 ohm 

22.000 ohm 

11.000 ohm 

22.000 ohm 

DS1-DS2 = diodi 1N4150 o 1N4148 
C1-C2 = 100.000 pF poliestere 


Fig.48 Schema di un RADDRIZZATORE 
a DOPPIA SEMIONDA da utilizzare per 
una alimentazione SINGOLA. In assenza 
di segnale sull’uscita risulterà presente 
METÀ della tensione di alimentazione 
(vedi fig.56). 


R1-R2 = 22.000 ohm 
22.000 ohm 
11.000 ohm 
22.000 ohm 
R6-R7 = 10.000 ohm 
DS1-DS2 = diodi 1N4150 o 1N4148 
C1-C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 


USCITA 


derá verso i 0 volt. 

Il valore delle resistenze R1-R2-R3 deve risulta- 
re identico per ottenere una tensione raddrizzata 
identica al valore della tensione alternata applica- 
ta sul suo ingresso. 

È consigliabile per queste resistenze non scen- 
dere mai sotto a 10.000 ohm o superare i 27.000 
ohm. 

Se vogliamo amplificare il valore della tensione 
raddrizzata, si potrà aumentare il valore della R2-R3 
rispetto al valore di R1, perchè il guadagno si rica- 
va dalla formula : 


Guadagno = R2 o R3: R1 
Quindi se useremo per R1 un valore di 10.000 
ohm e per R2-R3 un valore di 22.000 ohm, noi au- 


menteremo la tensione raddrizzata rispetto al va- 
lore d’ingresso di : 


22.000 : 10.000 = 2,2 volte 


Nei due schemi di fig.47 e fig.48 dobbiamo far 
presente che la resistenza R4 deve avere un valo- 


Fig.49 Altro schema di un RAD- 
DRIZZATORE a DOPPIA SEMION- 
DA da utilizzare per un’alimenta- 
zione DUALE. 


R1-R2-R3 = 22.000 ohm 

R4 = 10.000 ohm 

R5 = 22.000 ohm 

DS1-DS2 = diodi 1N4150 
C1-C2 = 100.000 pF poliestere 


Fig.50 Lo schema di fig.49 modi- 
ficato per essere utilizzato con 
una alimentazione SINGOLA. 


R1-R2-R3 = 22.000 ohm 
= 10.000 ohm 
= 22.000 ohm 
uscita R6-R7 = 10.000 ohm 
DS1-DS2 = diodi 1N4150 
C1-C2 = 10 mF elettrolitico 
C3 = 100.000 pF poliestere 


re ohmico che risulti pari alla metà del valore di 
R1-R2-R3-R5. 

In pratica consigliamo di prendere 6 resistenze 
tutte di identico valore e di collegarne due in pa- 
rallelo per ottenere il valore della R4. 


Esempio = Se scegliamo per R1-R2-R3-R5 un 
valore di 22.000 ohm, per ottenere il valore della 
resistenza R4 collegheremo due resistenze da 
22.000 ohm in parallelo e così facendo otterremo 
esattamente per R4 la metà del valore delle altre 
resistenze, cioè 11.000 ohm. 

In fig.49 presentiamo un secondo raddrizzatore 
ideale a doppia semionda da alimentare con una 
tensione duale. 

In fig.50 presentiamo lo stesso schema modifi- 
cato per essere alimentato con una tensione sin- 
gola. 

Se alimentiamo questo circuito con una tensio- 
ne duale, otterremo in uscita una tensione raddriz- 
zata positiva che partendo da 0 volt salirà verso 
il suo massimo positivo. 

Se collegheremo i due diodi in senso inverso, ot- 
terremo una tensione raddrizzata negativa che da 
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ЕМТВАТА 

Fig.51 Una diversa configurazione per 
realizzare un RADDRIZZATORE a DOP- 
PIA SEMIONDA da utilizzare per un'ali- 
mentazione DUALE. In assenza di segna- 
le sull’uscita risulterà presente una ten- 
sione di “zero” volt (vedi fig.54). 

100.000 ohm 

100.000 ohm 

10.000 ohm 


DS1-DS2 = diodi 1N4150 o 1N4148 
C1-C2 = 100.000 pF poliestere 


USCITA 


0 volt scenderà verso il suo massimo negativo. 
Se alimentiamo questo circuito con una tensio- 
ne singola, ritroveremo in uscita sempre metà della 
tensione di alimentazione ( vedi fig.56 ). 
Pertanto se alimenteremo il circuito con una ten- 
sione di 12 volt, in assenza di segnale risulterà 
sempre sull’uscita una tensione positiva di 6 volt 
che salirà, in presenza di un segnale di BF, fino a 
raggiungere un massimo di 10 volt circa. 


Gli amplificatori differenziali vengono frequen- 
temente utilizzati per rilevare la differenza che esi- 
ste tra due tensioni applicate sui piedini d’ingresso. 

Se sugli ingressi applicheremo due tensioni CC 
o due segnali alternati, sull'uscita ritroveremo la dif- 
ferenza moltiplicata per il guadagno. 

Tanto per fare un esempio, se abbiamo un diffe- 
renziale che amplifica di 20 volte e sui due ingres- 
si applichiamo due identiche tensione di 5 volt, ri- 
troveremo sull’uscita una tensione di 0 volt. 
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td 


Fig.52 Schema di fig. 51 modificato per 
un’alimentazione SINGOLA. In assenza di 
segnale sull’uscita risulterà presente ME- 
TÀ tensione (vedi fig.56). 


R1-R2 = 100.000 ohm 

R3 = 10.000 ohm 

R4-R5 = 10.000 ohm 

DS1-DS2 = diodi 1N4150 o 1N4148 
C1-C2 = 10 mF elettrolitico 

СЗ = 100.000 pF poliestere 


Se invece su un ingresso applichiamo 5 volt e 
sull’altro 5,1 volt, ritroveremo in uscita una tensio- 
ne di : 


(5,1 - 5) x 20 = 2 volt 


In questi circuiti è molto importante che il valo- 
re di R1 risulti identico a quello di R3 e che il valo- 
re di R2 risulti identico a quello di R4. 

Infatti in questo caso il guadagno di questo sta- 
dio si ricava dalla formula: 


Guadagno = R2 : R1 


mentre il valore della tensione di uscita si ricava 
dalla formula : 


V/uscita = ( R2: R1) x ( V2 - V1) 
Dove V1 e V2 rappresentano il valore delle ten- 


sioni applicate sui due ingressi. 
Lo schema visibile in fig.57 potrà essere utilizzato 


+\сс 
ENTRATA 0v 
—Vec 


Fig.53 Realizzando un raddrizzatore a 
DOPPIA semionda, alimentato con una 
tensione DUALE, verranno raddrizzate 
sia le semionde POSITIVE sia quella NE- 
GATIVE (vedi fig.54). 


ENTRATA Vec/2 


у 


Fig.55 Realizzando ип raddrizzatore а 
DOPPIA semionda alimentato con una 
tensione SINGOLA, in uscita ci ritrove- 
remo sempre, a МЕТА della tensione di 
alimentazione (vedi fig.56). 


Fig.57 Schema di un AMPLIFICATORE 
DIFFERENZIALE alimentato da una ten- 
sione DUALE. In questo schema potre- 
mo usare qualsiasi tipo di amplificatore 
operazionale. 


R1-R3 = 220.000 ohm 
R2-R4 = 820.000 ohm 
C1-C2 = 100.000 pF poliestere 


+Vec 
USCITA 0V 
—Vcc 


Fig.54 In assenza di segnale sull'uscita 
risulterà presente una tensione di 0 volt. 
Applicando sull'ingresso una tensione al- 
ternata, la tensione salirà da 0 volt ver- 
so il suo massimo positivo. 


USCITA  Vcc/2 


0v 


Fig.56 Nei raddrizzatori alimentati con 
tensione SINGOLA, sull'uscita risulterà 
presente METÀ della tensione di alimen- 
tazione che salirà verso il massimo po- 
sitivo con un segnale. 


USCITA 


| 


. Fig.58 Schema di un AMPLIFICATORE 


DIFFERENZIALE alimentato da una ten- 
sione SINGOLA. In questo schema potre- 
mo usare soltanto degli operazionali ti- 
po LM.358 - LM.324 - CA.3130. 


R1-R3 = 220.000 ohm 
R2-R4 = 820.000 ohm 
C1 = 100.000 рЕ poliestere 
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ENTRATA 1 RI 


ENTRATA 2 R2 


ENTRATA 1 RI 


ENTRATA 2 R2 


soltanto per alimentazioni duali. 

Lo schema di fig.58 potrà essere utilizzato per 
un'alimentazione singola, ma solo con operazio- 
nali tipo LM.358 - LM.324 - CA.3130. 

Utilizzando questi integrati bisogna però tenere 
presente che se la tensione V2 risulta maggiore di 
V1, all’uscita del differenziale ritroveremo una ten- 
sione che sarà proporzionale alla differenza V2 - 
V1, mentre se la tensione V2 è minore di V1, la ten- 
sione d'uscita sarà pari a 0 Volt. 

In fig.59 riportiamo lo schema di un amplificato- 
re differenziale con alimentazione duale che uti- 
lizza tre operazionali. 

Questo schema viene normalmente utilizzato per 
strumenti di misura, preamplificatori Hi-Fi, e nelle 
apparecchiature elettromedicali perché riesce ad 
eliminare automaticamente tutti i disturbi di modo 
comune in ingresso, cioè rumori - ronzii ecc. e ad 
amplificare solamente la differenza dei segnali uti- 
li applicati sui due ingressi. 

In fig.60 riportiamo lo stesso schema da utilizza- 
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Fig.59 Schema di un AMPLIFICATORE 
DIFFERENZIALE alimentato da una ten- 
sione DUALE, utilizzato negli strumenti 
di misura e negli Hi-Fi. In questo sche- 
ma si può utilizzare qualsiasi operaziona- 
le possibilmente con ingresso a Fet. 


R1-R2 = 100.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4-R5 = 47.000 ohm 
usca R6-R8 = 22.000 ohm 
D R7-R9 - 22.000 ohm 
C1-C2 - 100.000 pF poliestere 


Fig.60 Schema di un AMPLIFICATORE 
DIFFERENZIALE alimentato da una ten- 
sione SINGOLA, utilizzato negli strumenti 
di misura e negli Hi-Fi. Per questo sche- 
ma si possono utilizzare soltanto degli 
operazionali LM.358 - LM.324 - CA.3130. 


R1-R2 - 100.000 ohm 
R3 - 22.000 ohm 

uscira  R4-R5 = 47.000 ohm 
R6-R8 - 22.000 ohm 
R7-R9 - 22.000 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 


re per un'alimentazione singola e solo con opera- 
zionali tipo LM.358 - LM.324 - CA.3130. 

In questi ultimi due schemi é molto importante 
che il valore delle coppie di resistenze : 


R1-R2 R4-R5 R6-R8 Н7-Н9 risulti identico. 


Se cortocircuitando i due ingressi sull'uscita non 
saranno presenti i 0 volt per problemi di offset o 
a causa delle tolleranza delle resistenze, potremo 
correggere questo errore ponendo in serie alla re- 
sistenza R9 un trimmer. 

Il guadagno di questo differenziale si ricava dal- 
la formula : 


Guadagno = (R7:R6)x(2xR4:R3)+1 


NON ABBIAMO FINITO ... 


Se avete trovato questo articolo sugli operazio- 
nali interessante, non perdetevi il prossimo nume- 
ro perché proseguiremo presentandovi tanti altri cir- 
cuiti. 
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Vi è mai capitato di avere dei dubbi sul funziona- 
mento di un integrato TTL o C/Mos o di togliere da 
una scheda “surplus”, acquistata in un mercatino, 
degli integrati e di non riuscire ad identificarli per- 
chè omologati con sigle industriali che nessuno sa 
interpretare? 

L'idea di progettare uno strumento che ci permet- 
tesse di individuare un qualsiasi integrato digita- 
le, che scrivesse sul display la sua esatta sigla e 
che indicasse se risulta ancora efficiente o da but- 
tare nel cestino, è nata come diretta conseguenza 
del lavoro che quotidianamente svolgiamo per ri- 
solvere questi comuni problemi. 

Molto spesso infatti ci vengono spediti dai lettori 
degli integrati per stabilire se sono difettosi oppure 
degli integrati che dobbiamo identificare perchè 
hanno sigle industriali o addirittura cancellate. 


po 4017 о ancora se era un flip-flop TTL tipo 7474 
o un C/Mos tipo 4027 ecc. e solo dopo averlo iden- 
tificato si poteva verificare la sua integrità elettrica. 

Da quanto abbiamo detto, avrete sicuramente 
compreso che questa operazione era così lunga e 
noiosa da far spazientire anche il più ““flemmatico” 
dei nostri tecnici. 

Anche se a questi tecnici offrivamo abbondanti 
“camomille””, ancor prima di iniziare questi controlli 
questi sbuffando dicevano : 


"Anziché una camomilla perché non progettia- 
mo una buona volta un circuito che sia in grado di 
dirci subito se l'integrato € un SN.7408 bruciato 
о un CD.4025 efficiente?””. 


La frase "perché non realizziamo” fu prontamen- 
te recepita e trasmessa ai nostri progettisti affinchè 


Questo circuito vi permetterà di controllare se un qualsiasi integrato 
digitale TTL o C/Mos é efficiente oppure difettoso. La caratteristica prin- 
cipale di questo strumento é quella di scrivere sul display la sigla dell'in- 
tegrato e questo vi consentirà di sapere senza ulteriori controlli se si tratta 
di un TTL tipo 7402 o 7413 oppure di un C/Mos tipo 4012 o 4050. 


Anche quando ci inviate i circuiti per le riparazio- 
ni, dopo aver effettuato il controllo di tutte le sal- 
dature, dobbiamo verificare se avete inavvertita- 
mente bruciato con un'errata alimentazione o per 
altri motivi uno dei tanti integrati presenti sul circuito 
stampato. 

Poiché non esiste in commercio nessuno stru- 
mento capace di testare i TTL o i C/Mos, spinti dalla 
necessità di effettuare alquanto velocemente tutti 
questi controlli, avevamo inizialmente realizzato un 
semplificato circuito che applicava agli ingressi di 
una porta logica dei livelli 0 e 1 e controllava i li- 
velli logici presenti sulle uscite. 

Questo circuito peró poteva essere utilizzato sol- 
tanto se la sigla dell'integrato risultava leggibile, 
perché se era stata cancellata dall'involucro o era 
stata sostituita con una sigla industriale, prima di 
poterlo testare era necessario identificarlo. 

In questo caso si doveva innanzitutto stabilire se 
l'integrato in esame poteva essere un TTL tipo 
7400 - 7401 - 7402 - 7403 - 7404 oppure un C/Mos 
tipo 4000 - 4001 - 4002 - 4007 oppure se era un 
contatore decimale TTL tipo 7490 o un C/Mos ti- 
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verificassero se, utilizzando degli integrati digitali 
o anche un microprocessore, era possibile testare 
ed identificare rapidamente un qualsiasi integrato 
digitale. 

Dopo diversi tentativi andati a vuoto siamo fi- 
nalmente riusciti a progettare un “prova integrati 
digitale” che, utilizzando un microprocessore op- 
portunamente programmato, ci ha permesso di 
risolvere tutti i problemi legati all'identificazione 
ed al riconoscimento dell'efficienza di questi inte- 
grati. 

All'interno di questo microprocessore abbiamo 
memorizzato tutte le disposizioni delle porte logi- 
che presenti all'interno di ogni integrato TTL o 
C/Mos. 

Inserendo nello zoccolo Textool l'integrato da 
controllare, il microprocessore testa tutti i suoi in- 
gressi e le sue uscite e, una volta che lo ha identi- 
ficato, prende dalla sua memoria la sigla o le sigle 
nel caso di piü integrati equivalenti e le trascrive sul 
display. 

Questo controllo é talmente veloce che, appena 
inserito l'integrato, apparirà immediatamente sul di- 


5р!ау la sigla, рег esempio 7413 oppure 74125 o 
40107 ecc. 

Se l’integrato in prova possiede anche solo una 
porta logica difettosa o risulta in qualche modo 
danneggiato, lo strumento non fornirà alcuna si- 
gla e al posto di questa presenterà sul display cin- 
que lineette ''----- à 

Desideriamo a questo punto farvi notare che se 
inserirete nello zoccolo un integrato analogico, ad 
esempio un uA.741 o un TL.082 o un LS.4558 ecc., 
lo strumento non lo riconoscerá. 

Lo stesso dicasi per quegli integrati che non so- 
no compresi tra quelli riportati nella Tabella in fon- 
do all'articolo. 

Abbiamo volutamente evitato di far apparire sul 
display le lettere poste davanti al numero che co- 
stituisce la sigla dell'integrato, perché se questo po- 
teva risultare fattibile per gli integrati TTL, le cose 
si complicavano per gli integrati C/Mos, dal momen- 
to che ogni Casa adopera sigle differenti anche se 
gli integrati sono equivalenti. 

A titolo informativo vi riportiamo le lettere utiliz- 


Dopo aver spostato la leva del 
deviatore di sinistra sul nume- 
ro dei piedini che presenta l'in- 
tegrato da testare, questo si in- 
serirà nello zoccolo Textool 
poi si pigierà il pulsante TEST. 
Se l'integrato è efficiente sul 
display apparirà la sua esatta 
sigla. 


zate dalle varie Case Costruttrici per gli integrati 
C/Mos : 


National ......... CD 
Motorola ......... MC1 
SGS-Thomson.. HCC - HCF 
Philips ............ HEF 
Toshiba .......... TC 

НСА дынан CD 


Ritornando al nostro progetto vogliamo precisa- 
re che, se in questo intelligente strumento viene 
inserito un integrato con 6 inverter la cui zoccola- 
tura ed il cui funzionamento logico risultano perfet- 
tamente identici ad altri integrati, saranno indicate 
sul display tutte le equivalenze. 

Poichè sul display appariranno oltre ai TTL an- 
che gli equivalenti C/Mos, sempre che ne esistano 
di identici, qualcuno potrebbe trovarsi in difficoltà 
nello stabilire se l’integrato in prova è un TTL o un 
C/Mos. 
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Fig.1 Schema elettrico del pro- 
vaintegrati TTL e C/Mos sigla- 
to LX.1109 in grado di far ap- 
parire sul display l'esatta sigla 
dell'integrato in prova. 


ci LE LO 
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Fig.2 In basso le con- 
nessioni degli integrati 
viste da sopra. | display 
da utilizzare in questo 
progetto possono esse- 
re degli Anodo comune 
di qualsiasi tipo. 


O 
USCITA 
5V. 


ELENCO COMPONENTI (TESTER TTL C/Mos) 


*R1 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R2 = 100.000 ohm 1/4 watt 
R3-R20 = 1.000 ohm 1/4 watt 

100.000 pF poliestere 

1.000 pF poliestere 

22 pF a disco 

22 pF a disco 

1 mF elettr. 63 volt 

100.000 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 


ЕР. 1109 


1.000 mF elettr. 16 volt sm C кшй 
= quarzo 8 MHz ат? L] ат 
= diodo led ta sita ^ 
*DISPLAY - BS A305 RD - MAN 71 A € eed O 
RS1 = ponte raddriz. 100 V. 1 A. _: a A 5 
M.5450 um $4 01000 
J] BIT26 LED 


EP.1109 (ST 62T25) BIT 10 
uA.7805 
pulsante ат? { 
deviatore 
interruttore ж 
trasf. 3 watt (TN00.02) BIT3 
sec. 8 V. 0,2 A. nda 

fusibile autoripr. 145 mA. oid 
TEXTOOL = zoccolo Textool 20 pin + Vee 


BIT 27 
_] BIT28 
BIT 29 


BIT зр ps 
BIT 31 

BIT 32 eE 
BIT 33 | 
BIT 34 

DATA ENABLE A 
DATA 

CLOCK 


Won "d 


K 


M5450 


NOTA = Tutti i componenti preceduti da un aste- 
risco (*) sono montati sullo stampato siglato 
LX.1109/B (vedi figg.12-13), mentre i cinque display 
andranno montati sul circuito stampato LX.1109/C 
(vedi figg.6-7-8). 

| punti 1-2-3-4, posti nello schema elettrico sotto 
IC1, sono connessioni da effettuare con piattina 
(vedi fig.5). : 
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Se sappiamo che l’integrato in prova è stato tolto 
da un circuito alimentato a 5 volt, è ovvio che rientra 
nella serie TTL e quindi sarà sempre e soltanto un 
74..., mentre se è stato tolto da un circuito alimenta- 
toa 7-12-15 volto ad altre tensioni superiori a 5 volt, 
questo sarà sempre un C/Mos, cioè della serie 40.... 

Nella Tabella sono riportate tutte le sigle degli 
integrati TTL e C/Mos che questo strumento è in 
grado di controllare. 


КЕЕ ЕМ, "2d 
SC HE i а. 


Соте potete osservare іп fig.1, lo schema elet- 
trico di questo prova integrati digitali é molto sem- 
plice, perchè costituito da due integrati ( vedi IC1 
- IC2 ), cinque display per visualizzare i numeri ed 
uno speciale zoccolo Textool a 20 piedini per po- 
ter inserire e togliere con estrema facilità qualsiasi 
integrato vogliamo testare. 

Per la descrizione del circuito partiremo dallo zoc- 
colo Textool, che risulta collegato all’integrato 1С2 
tramite delle resistenze da 1.000 ohm siglate da 
R3 a R20. 

| piedini 7-8 dello zoccolo Textool fanno capo al 
deviatore S1 a tre posizioni che ci servirà per met- 
tere a massa il piedino 7 quando inseriremo degli 
integrati a 14 piedini oppure per mettere a massa 
il piedino 8 quando inseriremo degli integrati a 16 
piedini e per non connettere a massa nessuno dei 
due piedini quando dovremo provare degli integra- 
ti a 20 piedini. Per questi ultimi integrati è già col- 
legato a massa il piedino 10. 

L’integrato IC2 utilizzato in questo progetto è un 
microprocessore della SGS/Thomson siglato 
ST62T25, nella cui ROM noi abbiamo memorizza- 
to tutti i test che deve eseguire per identificare un 
integrato TTL - C/Mos. 

Questo microprocessore controlla innanzitutto le 
possibili configurazioni delle porte logiche presenti nel- 
l’integrato in modo da individuare i piedini d’ingresso. 

Una volta identificati, inserisce su questi ingres- 
si dei livelli logici e poi ricerca tutte le eventuali usci- 
te per stabilire se le porte logiche sono Nand - Or 
- Nor - Inverter - ecc oppure se si tratta di un Flip- 
Flop o di un Contatore. 

Una volta identificata la funzione, lo stesso mi- 
croprocessore preleva dalla sua memoria la sigla 
corrispondente e la scrive sul display. 

Il microprocessore da noi programmato è stato 
siglato EP.1109 per poterlo distinguere da un qual- 
siasi ST26T25 vergine che, sprovvisto di questi dati 
e funzioni, non potrebbe compiere alcun ricono- 
scimento. 

Per far funzionare questo microprocessore dovre- 
mo collegare sui piedini 3-4 un quarzo da 8 Mega- 
hertz, che nello schema elettrico abbiamo siglato 
XTAL. 

| dati seriali che il microprocessore IC2 avrà tro- 
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vato nella sua memoria passeranno dai piedini d'u- 
scita 6-7 verso i piedini d’ingresso 21-22 dell’inte- 
grato IC1, un M.5450, che provvederà a convertirli 
in parallelo per poter accendere i segmenti dei cin- 
que display collegati sulle sue uscite. 

Il diodo led DL1, collegato sul piedino 24 di IC1, 
si accenderà soltanto se il microprocessore avrà tro- 
vato una funzione equivalente a più sigle. 

Ammesso di aver inserito nello zoccolo Textool 
un integrato SN.7405, cioè composto da 6 inver- 
ter ed equivalente come piedinatura e funzione a 
questi altri tipi di integrati, 7404 - 7414 - 7416 - 4069 
- 40106, vedremo accendersi il diodo led e sul di- 
splay appariranno una alla volta tutte queste sigle 
che si ripeteranno all’infinito. 

Come noterete, togliendo dallo zoccolo Textool 
l'integrato in prova, il microprocessore continue- 
rà a mostrarvi in sequenza tutte le sigle trovate in 
memoria. 

Per fermare questa sequenza, dopo aver tolto 
l'integrato dovremo pigiare il pulsante P1 oppure 
spegnere l'apparecchio. 

Come esempio noi abbiamo scelto l'integrato 
SN.7405 perché é l'unico che fa apparire sul display 
sei diverse sigle. 

Con qualsiasi altro integrato, esclusi quelli equi- 
valenti al 7405, appariranno sul display una o due 
sigle. 

Nella lista riportata nella Tabella abbiamo posto 
un asterisco vicino alle sigle per le quali compari- 
ranno sui display delle equivalenze. 

I| pulsante P1, collegato al piedino 11 di IC2, ser- 
ve da reset, da start e per indicare per quale tipo 
di zoccolo abbiamo predisposto il deviatore S1, cioé 
se per 14-16-20 piedini. 

Pertanto prima di inserire un integrato nello zoc- 
colo Textool consigliamo di premere P1 perché in 
questo modo apparirà sul display il numero 14 se la 
leva del deviatore S1 é posta verso questo numero, 
oppure il numero 20 se la leva é posizionata a metà, 
oil numero 16 se la leva é posta verso tale numero. 

Solo dopo aver constatato che il numero che ap- 
pare sul display corrisponde al numero dei piedini 
dell'integrato che vogliamo testare, potremo inse- 
rirlo nello zoccolo Textool, abbassare la sua leva 
per bloccarlo e a questo punto dovremo nuovamen- 
te pigiare il pulsante P1. 

Se l'integrato é efficiente, vedremo subito appa- 
rire sul display la sua sigla e dopo un secondo cir- 
ca le eventuali sigle equivalenti, se difettoso non 
apparirà nessuna sigla. 

Per alimentare questo tester per integrati ci oc- 
corre un trasformatore in grado di erogare sul suo 
secondario una tensione di circa 8 volt che, raddriz- 
zata dal ponte raddrizzatore RS1, verrà poi stabi- 
lizzata a 5 volt dall'integrato uA.7805, siglato IC3 
( vedi fig.1). 


Fig.3 Foto del circuito stampato LX.1109 vi- 
sto dal lato dello zoccolo Textool a 20 pie- 
dini e del pulsante di start P1. Cercate di fa- 
re delle ottime stagnature se volete che il cir- 
cuito funzioni appena terminato. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Per la realizzazione di questo Prova Integrati 
TTL - C/Mos occorrono tre circuiti stampati a dop- 
pia faccia con fori metallizzati che abbiamo siglato 
LX.1109, LX.1109/B ed LX.1109/C. 

Sul circuito stampato siglato LX.1109 montere- 
mo, come primo componente, lo speciale zoccolo 
Textool a 20 piedini ed il pulsante P1 (vedi fig. 11). 

Come noterete, i terminali di questo zoccolo Tex- 
tool sono esageratamente lunghi, quindi una volta 
stagnati i suoi 20 terminali dovremo tranciarli con 
un paio di tronchesine. 

Eseguita questa operazione cominceremo ad in- 
serire dal lato opposto ( lato dove è presente il di- 
segno serigrafico ) lo zoccolo per l’integrato IC2 e 
poi tutte le resistenze (vedi fig. 5). 


Fig.4 Foto dello stesso stampato visto dal la- 
to opposto. Come è possibile vedere il tra- 
sformatore risulta fissato allo stampato. L’in- 
tegrato posto al centro è il microprocesso- 
re che troverete siglato EP.1109. 


Proseguendo nel montaggio potremo inserire i 
due condensatori ceramici C3-C4, poi quelli polie- 
steri ed i due elettrolitici, facendo attenzione per 
quest'ultimi a rispettare la polarità dei due terminali. 

Vicino ai due condensatori ceramici inseriremo, 
in posizione orizzontale, il quarzo XTAL da 8 MHz, 
fissando il suo corpo alla pista di massa dello stam- 
pato con una piccola goccia di stagno. 

Quando inseriremo l’integrato stabilizzatore IC3 
dovremo ricordarci di rivolgere il suo lato metalli- 
co verso il quarzo, come visibile in fig.5. 

Per il ponte raddrizzatore RS1 sarà sufficiente 
controllare che i terminali +/- vengano inseriti nei 
fori contrassegnati con gli stessi segni. 

Passando al trasformatore di alimentazione non 
incontreremo nessun ostacolo per inserirlo, perchè, 
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220V. Al DISPLAY 


Fig.5 Schema pratico di montaggio della scheda LX.1109. Quando collegate il 
pulsante P1 controllatelo attentamente, perché dei quattro terminali presenti due 
sono internamente collegati tra loro ( lato sinistro ), quindi se lo posizionate in 
modo errato provocherete un cortocircuito. Dei due deviatori a levetta solo S1 
è a 3 posizioni. | quattro fili 1-2-3-4 posti in alto con la scritta AI DISPLAY vanno 
collegati al circuito di fig. 13 senza essere invertiti. 


1333313111 Fig.6 Schema pratico di mon- 

Lr шы! taggio della scheda LX.1109/C 

DISPLAYS. DISPLAY q) BISPLACS MSALA SPLA Y, vista dal lato dei due connet- 
sica ыы" AS 


= 


SS 


n pi tori femmina. Prima di stagna- 
re questi due connettori inne- 
state il connettore maschio, 
che va montato sulla scheda di 
fig.12. 


Fig.7 Foto di come si presen- 
ta la scheda LX.1109/C a mon- 
taggio terminato. Il foro pre- 
sente sulla destra dello stam- 
pato ci servirà per far fuoriu- 
scire il diodo led montato sul- 
la scheda LX.1109/B ( vedi 
fig.15 ). 


Fig.8 Dal lato opposto dello 
stampato LX.1109/C montere- 
mo i cinque display rivolgendo 
i punti decimali verso il basso. 
Eseguite le stagnature, con- 
trollate che non esistano cor- 
tocircuiti con la pista adia- 
cente. 


Fig.9 Foto della scheda 
LX.1109/C con sopra già fissati 
i cinque display. Questa sche- 
da dovrà poi essere innestata 
nel circuito LX.1109/B di 
fig.14, come si può vedere nel- 
la fig.15. 
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Fig.11 Lo zoccolo Textool usato in 
questo progetto è un modello ‘‘spe- 
ciale” fuori standard costruito appo- 
sitamente per questa specifica fun- 
zione. Come potrete notare questo è 
composto da un doppio zoccolo. Il la- 
to piatto del pulsante P1 va rivolto 
verso destra. 


Fig.10 Tutti gli stampati verranno 
fissati, utilizzando dei distanziatori 
plastici autoadesivi, sul pannello 
anteriore del mobile plastico a 
consolle che vi forniremo già 
stampato e serigrafato ( vedi figu- 
ra inizio articolo ). Sotto la finestra 
dei display fisseremo con una 
goccia di collante o con del silico- 
ne il ritaglio di plexiglass rosso 
che troverete nel kit. Sul micro- 
processore ST62T25 troverete 
un’etichetta siglata EP.1109, per- 
chè questo integrato è stato pro- 
grammato per svolgere la funzio- 
ne di provaintegrati. 
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VERSO LX 1109 


Fig.14 Foto della scheda 
LX.1109/B con già inserito 
l'integrato M.5450, siglato 
nello schema elettrico ІС1. 


далала аларда 


ш PORRO ГЕ AL 


Fig.12 Schema pratico аі montaggio 
della scheda LX.1109/B vista dal lato 
dei connettori maschi. Vi consigliamo 
di stagnare il diodo led DL1 dopo aver 
innestato questa scheda su quella dei 
display ( vedi fig.15 ). 


Fig.13 Dal lato opposto della scheda 
LX.1109/B monteremo lo zoccolo per 
l’integrato IC1. Dovremo congiunge- 
re i quattro fili indicati 1-2-3-4 alla 
scheda base LX.1109 ( vedi fig.5 ) cer- 
cando di non invertire la numera- 
zione. 


è 


Fig.15 | due connettori, 
presenti sulle due schede 
LX.1109/B e LX.1109/C, ci 
serviranno per effettuare 
un montaggio ad innesto a 
due piani senza dover ese- 
guire alcuna stagnatura. 
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risultando i terminali del primario e del secondario 
su un diverso ‘‘passo’’, potrà innestarsi nello stam- 
pato solo nel suo giusto verso. 

Vicino al trasformatore inseriremo il fusibile au- 
toripristinante e poi la morsettiera a 4 poli. Due po- 
li verranno utilizzati per entrare con la tensione di 
rete a 220 volt e due per l'interruttore S2. 

Terminato il montaggio di questa scheda, potre- 
mo prendere la scheda siglata LX.1109/B e, come 
visibile in fig.13, dal lato della serigrafia dovremo 
montare lo zoccolo per l’integrato IC1 e i due con- 
densatori al poliestere. 

Dal lato opposto a questo stampato ( vedi fig.12) 
dovremo inserire i due connettori maschi che ci 
serviranno per l’innesto dello stampato dei display. 

Questi due connettori dispongono da un solo lato 
di un piccolo dente in plastica che serve come tac- 
ca di riferimento. 

Questo dente di riferimento dovrà essere rivolto 
verso il diodo led diversamente non riusciremo ad 
innestare i due connettori femmina presenti sullo 
stampato del display (vedi fig.7). 

Il diodo led, che va posto sempre sullo stampato 
LX.1109/B, deve essere stagnato dopo che avre- 
mo completata anche l’ultima scheda, per poter al- 
lineare con precisione il suo corpo all'altezza dei 
display. 

Sull’ultima scheda siglata LX.1109/C dovremo 
montare solo i cinque display e i due connettori fem- 
mina. 

Per evitare errori nell'inserimento dei due con- 
nettori maschi, vi consigliamo di innestarli diret- 
tamente sui due connettori femmina presenti sul- 
lo stampato LX.1109/C e poi sopra a questi inseri- 
re lo stampato LX.1109/B. 

Eseguita questa operazione potremo stagnare 
tutti i terminali sulle piste dello stampato. 

Se volete che il vostro circuito funzioni immedia- 
tamente cercate di fare delle ottime stagnature 
usando per ogni terminale una goccia di stagno e 
controllando di volta in volta di non cortocircuitare 
per eccesso di stagno due terminali adiacenti. 

Effettuate tutte le stagnature, dovrete sfilare lo 
stampato LX.1109/C per poter inserire dal lato op- 
posto ( vedi fig.8 ) tutti i display. 

Completato il montaggio innesteremo uno sull’al- 
tro i due circuiti e a questo punto potremo inserire, 
rispettando la polarità dei due terminali, il diodo led 
DL1, collocando l’estremità della sua testa alla stes- 
sa identica altezza dei display. 


Nel mobile plastico troverete un pannello fronta- 
le serigrafato sopra al quale dovrete fissare, con i 
distanziatori autoadesivi plastici, lo stampato ba- 
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se LX.1109 e lo stampato dei display LX.1109/C. 

Prima di applicare i due stampati dovremo fissa- 
re, con una goccia di collante, il plexiglas rosso 
nella finestra dei display. 

Eseguita questa operazione potremo inserire nei 
quattro fori presenti sullo stampato dei display il per- 
no dei distanziatori plastici alti 10 mm, poi, dopo 
aver tolto dalle basi la carta che protegge l'adesi- 
vo, potremo appoggiarle sul pannello e premerle 
leggermente in modo da farle aderire perfetta- 
mente. 

Anche per fissare lo stampato LX.1109 inserire- 
mo nei suoi quattro fori il perno dei distanziatori pla- 
stici alti 10 mm, poi, una volta posto lo stampato 
in posizione, premeremo su questi distanziatori, in 
modo da farli aderire al pannello di alluminio. 

Eseguita questa operazione potremo fissare sul 
pannello i due deviatori a levetta S1-S2 ( controlla- 
te che su S1 vada il deviatore provvisto di posizio- 
ne centrale ) e quindi collegare sui terminali i fili 
di collegamento come visibile in fig.5. 

Sul mobile plastico dovremo soltanto praticare un 
foro per entrare con il filo di alimentazione dei 220 
volt e quattro piccoli fori per poter fissare il pan- 
nello frontale serigrafato. 

Sappiamo che avreste preferito ricevere un mo- 
bile già totalmente forato, ma quando chiediamo ai 
Costruttori di fare qualche foro supplementare a 
quelli standard questi pretendono anche 3-4.000 li- 
re. Per questo noi riteniamo che risulti più conve- 
niente ai nostri lettori farli con un piccolo trapanino. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutti icomponenti necessari per la realizzazione 
del kit LX.1109, completo di tutti i circuiti stampati, 
i display, il trasformatore di alimentazione TN00.02 
più il cordone di rete, lo speciale zoccolo Textool, 
il quarzo e tutti gli integrati ed ESCLUSO il solo mo- 
bile con mascherina serigrafata ...... L. 140.000 


Il mobile MO.1109 completo di mascherina mo- 
dello MA.1109 siii L. 23.000 


Costo stampato base LX.1109 ....... L. 12.000 
Costo stampato driver LX.1109/B .. L. 4.500 
Costo stampato display LX.1109/C L. 5.000 


Funzioni integrati TTL 


4 NAND 2 Ingressi 

4 NAND 2 Ingressi Collettore aperto 

4 NOR 2 Ingressi 

4 NAND 2 Ingressi Collettore aperto 

6 Inverter 

6 Inverter Collettore aperto 

6 Driver Alta tensione Collettore aperto 
4 AND 2 Ingressi 

4 AND 2 Ingressi Collettore aperto 

3 NAND 3 Ingressi 

3 NAND 3 Ingressi Collettore aperto 

2 NAND 4 Ingressi Trigger Schmitt 

6 Inverter Trigger Schmitt 

6 Inverter Alta tensione Collettore aperto 
2 NAND 4 Ingressi 

4 NAND 2 Ingressi Collettore aperto 

3 NOR 3 Ingressi 

1 NAND 8 Ingressi 

4 OR 2 Ingressi 

4 NAND 2 Ingressi Collettore aperto 

2 NAND 4 Ingressi Buffer 

Decodifica decimale 

AND-OR 10 Ingressi 

2 Flip-Flop tipo D 

4 OR Esclusivi 2 Ingressi 

2 Flip-Flop JK 

2 Flip-Flop JK 

2 Flip-Flop JK 

4 Buffer con Enable 

4 NAND 2 Ingressi Trigger Schmitt 

1 NAND 13 Ingressi 

1 Multiplexer 8 Ingressi 

2 Multiplexer 4 Ingressi 

2 Decoder Demultiplexer 

2 Decoder Demultiplexer Collettore aperto 
4 Multiplexer 2 Ingressi Non Invertenti 
Contatore binario 4 Bit 

Contatore binario 4 Bit 

8 Bit Shift Register 

8 Bit Shift Register 

6 Flip-Flop tipo D 

4 Flip-Flop tipo D 

8 Driver Invertenti Tristate 

8 Driver Non Invertenti Tristate 

8 Buffer Non Invertenti Tristate 

8 Buffer Bidirezionali Non Invertenti Tristate 
8 Flip-Flop tipo D 

8 Latches tipo D Tristate 

8 Flip-Flop tipo D Tristate 


Fig.16 In questa tabella sono riportate tutte 
le sigle degli integrati TTL e C/Mos che que- 
sto circuito e in grado di testare. Questo cir- 
cuito controllerà inoltre l'efficienza di tutti 
gli integrati TTL delle serie 74C - 74LS - 74H 
- 74HC anche se farà apparire sui display i 
soli numeri senza riportare le lettere. Pertan- 
to se inserite un 74H10 oppure un 74LS109 
o 74HC74, sui display vedrete apparire i so- 
lo numeri 7410 - 74109 - 7474. 

Gli integrati preceduti da un asterisco * vi- 
sualizzeranno anche gli eventuali corrispon- 
denti. 


Funzioni integrati C/MOS 


2 NOR 3 Ingressi Invertenti 

4 NOR 2 Ingressi 

2 NOR 4 Ingressi 

2 Coppie complementari 
Sommatore Binario 4 Bit 

6 Buffer/Converters Non Invertenti 
4 NAND 2 Ingressi 

2 NAND 4 Ingressi 

2 Flip-Flop tipo D 

1 Shift Register 8 Bit 

2 Shift Register 4 Bit 

4 Switch Bilaterali 
Contatore/Divisore con Uscita 1 su 10 
Divisore programmabile da 2 a 10 
4 Multiplexer 2 Ingressi 

Divisore per 2 a 16 Stadi 

Shift Register 8 Bit 
Contatore/Divisore 

3 NAND 3 Ingressi 

Contatore binario 7 Stadi 

3 NOR 3 Ingressi 


Contatore Decimale per Display a 7 segmenti 


2 Flip-Flop JK 

Decodifica da BCD a Binario 
Contatore Avanti/Indietro Sincrono 
4 OR Esclusivi 

3 Sommatori seriali 

Divisore binario 12 Stadi 

4 Buffer Invertenti/Non Invertenti 
4 Flip-Flop Latch tipo D 

4 Latch tipo R/S Tristate 

4 Flip-Flop Latch tipo R/S Tristate 
Phase Locked Loop 

6 Buffer Invertenti 

6 Buffer Non Invertenti 

Switch Bilaterali 8 Canali 

2 Switch Bilaterali 4 Canali 

3 Switch Bilaterali 2 Canali 
Oscillatore/Divisore binario 14 stadi 
Comparatore 4 Bit 

4 Switch Bilaterali 

1 NAND-AND 8 Ingressi 

6 Inverter 

4 OR Esclusivi 2 Ingressi 

4 OR 2 Ingressi 

2 OR 4 Ingressi 

3 AND 3 Ingressi 

3 OR 3 Ingressi 

4 NOR Esclusivi 2 Ingressi 
NOR-OR 8 Ingressi 

4 AND 2 Ingressi 

2 AND 4 Ingressi 

4 NAND 2 Ingressi Trigger Schmitt 
Flip-Flop tipo JK 

Flip-Flop tipo JK 

Decoder da BCD a Display a 7 segmenti 
2 Contatori BCD 

Selettore AND-OR 4 Bit 

2 Contatori binari 

2 Multivibratori monostabili 
Encoder 8 Ingressi 

Timer Programmabile 

2 Decoder 2 Ingressi 4 Uscite 

2 Decoder 2 Ingressi 4 Uscite 
Comparatore 4 Bit 

6 Trigger Schmitt 

2 NAND 2 Ingressi 

6 Flip-Flop tipo D 

4 Selettori 2 Ingressi 1 Uscita 
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Anche se пе! nostri kit utilizziamo frequentemente 
diodi SCR o TRIAC, non tutti i lettori possono af- 
fermare di conoscere a fondo questi due compo- 
nenti, perchè se così fosse non saremmo interpel- 
lati in continuazione per risolvere tanti loro problemi. 

Se questi componenti vengono spesso utilizzati 
in modo errato, la colpa è di chi, compreso noi, do- 
vrebbe cercare di spiegare meglio e senza lascia- 
re nulla di sottinteso quale differenza esiste tra que- 
sti due diodi. 

Infatti la maggior parte degli hobbisti non sono 
ingegneri, ma appassionati di elettronica che si im- 
pegnano con molta volontà ad apprendere tutti i se- 
greti di questa affascinante materia per poi speri- 
mentare, progettare o modificare un qualsiasi cir- 
cuito. 

Sfortunatamente i pochi testi che si riescono a 
reperire sono spesso impenetrabili, perchè non solo 
spiegano poco, ma quel poco anche molto male e 
possiamo darvene una prova concreta riportando 
quanto si scrive : 


= | Triac sono semiconduttori provvisti di tre ter- 
minali che possiamo alimentare sia in CC sia in AC. 
Se il Triac lavora sul 1° quadrante dovremo ecci- 
tare il suo Gate con basse correnti, mentre se la- 
vora sul 3° quadrante occorre più corrente. = 
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Analizzatore 
diodi SCR - TRIAC 


Fig.1 Questo analizzatore vi permetterà di 
verificare il comportamento di un diodo SCR 
o TRIAC alimentando il suo Anodo con una 
tensione continua o alternata ed eccitando 
il suo Gate con tensioni CC, AC e sfasate. 
I due spinotti presenti sul pannello ci per- 
metteranno di scegliere le tensioni da appli- 
care all'Anodo ed al Gate. 


A questo punto il lettore non può che porsi que- fornire una risposta dettagliata ed esauriente. 


ste legittime domande : Poichè questo è un articolo divulgativo, spieghe- 
remo tutto in modo molto elementare e per soddi- 
Ma che cos'è questo quadrante ? sfare le richieste dei molti Istituti Tecnici, che vor- 
Per bassa corrente che valore devo scegliere?  rebbero un semplice circuito per poter mostrare ai 
1 mA, 5 mA 0.10 mA? propri allievi la differenza che esiste tra un Triac 
E se occorre più corrente che valore devo sce- ed un SCR, vi presenteremo un progetto che potrà 
gliere, 50 mA o 100 mA? finalmente dissipare qualsiasi vostro dubbio. 
Quale differenza esiste tra il 1° ed il 3° qua- Infatti solo confrontando e vedendo le differen- 
drante? ze di comportamento che assumono questi due 
Quanti altri quadranti esistono e che differenza componenti quando sono alimentati con una ten- 
passa tra l’uno e l’altro? sione continua o alternata, possiamo imparare ad 


Domande più che lecite alle quali cercheremo di  utiltzzarli correttamente. 


Molti giovani non sanno quale differenza esiste tra un SCR ed un TRIAC, 
soprattutto perchè i testi che dovrebbero spiegare questa differenza so- 
no molto lacunosi se non addirittura incomprensibili. Il metodo infallibi- 
le per poter imparare a distinguere questi diodi è quello di osservare il 
loro comportamento quando sono alimentati con una tensione continua 
o con una tensione alternata. 


| 
NO 
lat 


Fig.2 Disegno grafico di un diodo SCR e disposizione dei terminali A-G-K nei più diffusi 
contenitori. Nei due disegni di destra i terminali sono visti da sotto. 


A 


TRIAC Al A2 б 


Fig.3 Disegno grafico di un diodo TRIAC e disposizione dei terminali A2-G-A1 nei più 
diffusi contenitori. Nei due disegni di destra i terminali sono visti da sotto. 
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Fig.6 Applicando una tensione ‘‘alternata’’ 
al circuito con un solo diodo, la lampadina 
si accenderà solo in presenza delle semion- 
de positive, mentre se la applichiamo al cir- 
cuito con due diodi in opposizione di pola- 
rità, la lampadina si accenderà sia con le se- 
mionde positive sia con quelle negative. 


DIODI RADDRIZZATORI 


Prima di parlare di SCR e Triac, dobbiamo sape- 
re come si comporta un semplice diodo raddriz- 
zatore quando ai suoi capi viene applicata una ten- 
sione continua o alternata. 


Se applichiamo sull’anodo di un diodo (vedi fig.4) 
una tensione continua positiva, questa potrà flui- 
re verso il catodo e accendere così la lampadina. 

Se invece applichiamo sul suo anodo (vedi fig.4) 
una tensione continua negativa, questa non po- 
trà fluire verso il catodo, quindi la lampadina rimar- 
rà spenta. 

Se sull'anodo dello stesso diodo applichiamo una 
tensione alternata, soltanto la semionda positi- 
va potrà fluire verso il catodo e quindi la lampadi- 
na si accenderà, ma con una tensione dimezzata 
perchè in presenza della semionda negativa il dio- 
do non condurrà (vedi fig.6). 

Il comportamento di 1 diodo può essere parago- 
nato a quello di un SCR. 


Se passiamo alla fig.5, dove risultano presenti 
due diodi posti in opposizione di polarità, questo cir- 
cuito si comporterà in modo ben diverso dal prece- 
dente. 
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Fig.4 Se in serie ad una lampadina viene po- 
sto un comune diodo raddrizzatore, questa 
si accenderà soltanto se sull’anodo del dio- 
do applichiamo il terminale positivo della pi- 
la. Rovesciando la polarità della pila la ten- 
sione negativa non potrà mai fluire dall’ano- 
do verso il catodo. 


Fig.5 Se in serie alla stessa lampadina ven- 
gono posti due diodi in opposizione di po- 
larità, questa si accenderà applicando ver- 
so i diodi sia il terminale positivo sia il ne- 
gativo della pila. Quando la tensione è po- 
sitiva condurrà il diodo DS1/A, quando è ne- 
gativa condurrà il diodo DS1/B. 


Se applichiamo su questi due diodi una tensio- 
ne continua positiva, questa potrà fluire verso il 
catodo soltanto tramite il diodo DS1/A e quindi la 
lampadina si accenderà con la tensione fornita da 
tale diodo. 

Se applichiamo su questi due diodi una tensio- 
ne continua negativa, questa potrà fluire verso l'a- 
nodo soltanto tramite il diodo DS1/B e quindi la 
lampadina si accenderà con la tensione fornita da 
tale diodo. 

Se su questi due diodi applichiamo una tensio- 
ne alternata ( vedi fig.6 ), in presenza della semion- 
da positiva condurrà il diodo DS1/A ed in presen- 
za della semionda negativa condurrà il diodo 
DS1/B, quindi la lampadina si accenderà normal- 
mente per la massima tensione alternata. 

Il comportamento di 2 diodi può essere parago- 
nato a quello di un Triac. 


UN elementare SCR 


L'esempio che abbiamo scelto per aiutarvi a ca- 
pire come funziona un diodo SCR potrà far sorri- 
dere i tecnici più preparati, ma poichè ci rivolgia- 
mo agli hobbisti e ai giovani studenti, riteniamo che 
parlare in modo semplice e chiaro sia l’unico mo- 
do per poter dissipare qualsiasi dubbio su questo ar- 


gomento. 

Un diodo SCR viene graficamente raffigurato co- 
me visibile in fig.2, cioè provvisto di tre terminali si- 
glati : 


A = Anodo 
G = Gate 
K = Catodo 


Tutti noi conosciamo il funzionamento di un re- 
lè, quindi utilizzeremo questo componente modifi- 
cato come visibile in fig.7, applicandogli cioè un dio- 
do sul terminale Anodo ed un secondo diodo sul 
terminale di eccitazione della bobina, che nel no- 
stro esempio corrisponde al Gate di un SCR. 

Se applichiamo tra Anodo e Catodo una tensio- 
ne continua prelevata da una pila con il positivo 
rivolto verso il diodo DS1, la lampadina rimarrà 
spenta, perchè non abbiamo eccitato il terminale 
Gate. 

Se applichiamo sul Gate una tensione positiva 
tramite l’interruttore S1, il relè si ecciterà accen- 
dendo la lampadina. 

Aprendo l’interruttore S1 , cioè togliendo la ten- 
sione di eccitazione al Gate, la lampadina rimarrà 
accesa perchè i contatti del relè chiudendosi faran- 
no scorrere nella bobina di eccitazione una corrente 
più che sufficiente per mantenerlo eccitato. 


Fig.8 Se allo stesso relè applichiamo sulla 
bobina di eccitazione due diodi in opposizio- 
ne di polarità ed altri due diodi in serie alla 
lampadina ( terminale A2 ), noi avremo rea- 
lizzato un elementare diodo TRIAC. In que- 
sta configurazione la lampadina si accenderà 
sia con tensioni positive sia negative. 


Per diseccitare il relè e spegnere così la lampa- 
dina abbiamo due soluzioni: 


= Scollegare la pila che alimenta l'Anodo, in mo- 
do da togliere la tensione di eccitazione della bo- 
bina. 


= Cortocircuitare la tensione presente sull'Ano- 
do tramite il pulsante P1 in modo da togliere la ten- 
sione che circola nella bobina di eccitazione e far 
sì che i contatti del relè si aprano. Infatti appena 
rilasceremo P1 la lampadina si spegnerà. 


Se applichiamo sull’Anodo o sul Gate di questo 
circuito una tensione negativa, il relè non potrà mai 
eccitarsi. 

Se applichiamo una tensione alternata sull'A- 
nodo, il relè si comporterà in modo ben diverso dal 
precedente. 

Chiudendo l’interruttore S1 il relè si ecciterà ac- 
cendendo la lampadina, ma appena apriremo tale 
interruttore la lampadina si spegnerà. 

Il motivo per cui il relè si diseccita quando apria- 
mo l’interruttore S1 è abbastanza intuitivo. | 

Tenendo chiuso S1, le semionde positive della 
tensione alternata possono fluire attraverso il dio- 
do DS1 eccitando così il relè, ma appena lo apria- 
mo, non potendo le semionde negative passare at- 


Fig.7 Se prendiamo un relè e applichiamo 
sulla bobina di eccitazione ( terminale G ) un 
diodo e ancora un secondo diodo in serie al- 
la lampadina ( terminale A ), noi avremo rea- 
lizzato un elementare diodo SCR. Applican- 
do una tensione positiva sul terminale G, il 
relè si ecciterà accendendo la lampadina. 
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Fig.9 Chiudendo l’interrut- 
tore S1, la tensione POSI- 
TIVA della pila ecciterà il 
Gate e così facendo la lam- 
padina si accenderà. 


Fig.12 Se colleghiamo alla 
lampadina il POSITIVO del- 
la pila ed eccitiamo il Gate 
con una tensione NEGATI- 
VA, l'SCR non si ecciterá. 


Fig.15 Se applichiamo alla 
lampadina una tensione AL- 
TERNATA ed eccitiamo il 
Gate con una tensione PO- 
SITIVA, l'SCR si ecciterà. 


Fig.10 Aprendo l’interrutto- 
re S1, il diodo SCR rimarrà 
eccitato e quindi la lampa- 
dina posta sul terminale 
Anodo rimarrà accesa. 


Fig.13 Se colleghiamo alla 
lampadina il NEGATIVO del- 
la pila ed eccitiamo il Gate 
con una tensione POSITI- 
VA, l'SCR non si ecciterá. 


Fig.16 Alimentando il diodo 
SCR con una tensione AL- 
TERNATA, la lampadina si 
spegnerà ogniqualvolta 
apriremo l’interruttore S1. 


Fig.11 Per spegnere la lam- 
padina dovremo necessa- 
riamente pigiare il pulsan- 
te P1 o scollegare la pila 
che alimenta la lampadina. 


Fig.14 Se colleghiamo alla 
lampadina il NEGATIVO del- 
la pila ed eccitiamo il Gate 
con una tensione NEGATI- 
VA, l'SCR non si ecciterá. 


Fig.17 Applicando alla lampa- 
dina una tensione ALTER- 
NATA ed eccitando il Gate 
con una tensione NEGATI- 
VA, l'SCR non si ecciterá. 


traverso il diodo DS1, viene a mancare alla bobina 
la tensione di eccitazione e la lampadina si spegne. 


UN elementare TRIAC 
Un diodo Triac viene graficamente raffigurato co- 


me visibile in fig.3, cioé provvisto di tre terminali si- 
glati : 


A2 = Anodo 2 
G = Gate 
A1 = Anodo 1 


A differenza dell’SCR, per studiare il comporta- 
mento del diodo Triac dovremo applicare sul relè 
due diodi in opposizione di polarità sull'Anodo 2 
ed altri due diodi sul terminale Gate ( vedi fig.8 ). 

Se applichiamo tra Anodo 2 e Anodo 1 una ten- 


Fig.18 Se applichiamo alla lampadina una 
tensione ALTERNATA ed eccitiamo il Gate con 
una tensione ALTERNATA, l'SCR si ecciterà. 


Fig.20 Applicando alla lampadina il POSITI- 
VO di una pila ed eccitando il Gate con una 
tensione ALTERNATA, l'SCR si ecciterá. 


sione continua prelevata da una pila, non dovre- 
mo piü preoccuparci della sua polarità, perché se 
verso i due diodi DS1 risulta rivolto il positivo con- 
durrà il diodo DS1/A e se risulta rivolto il negativo 
condurrá il diodo DS1/B. 

Lo stesso dicasi per il Gate, perché se la tensio- 
ne di eccitazione risulta positiva condurrá il diodo 
DS2/A, mentre se risulta negativa condurrá il dio- 
do DS2/B. : 

Se applichiamo a questo relé che simula un Triac 
una tensione continua e poi chiudiamo l'interrut- 
tore S1, il relé si ecciterà facendo cosi accendere 
la lampadina. 

Aprendo l'interruttore S1 la lampadina rimarrà ac- 
cesa perché, quando i contatti del relé si chiude- 
ranno, nella bobina di eccitazione scorrerà sempre 
una corrente sufficiente per mantenerlo eccitato. 

Per diseccitare il relé e spegnere cosi la lampa- 


Fig.19 Alimentando Anodo e Gate con una 
tensione ALTERNATA, la lampadina si spe- 
gnerà quando apriremo l'interruttore S1. 


Fig.21 Aprendo l'interruttore S1 il diodo SCR 
rimarrà eccitato. Per spegnere la lampadina 
dovremo pigiare il pulsante P1. 
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Fig.22 Chiudendo l’inter- 
ruttore S1 la tensione PO- 
SITIVA della pila ecciterà il 
Gate e così facendo la lam- 
padina si accenderà. 


Fig.25 Se colleghiamo alla 
lampadina il POSITIVO del- 
la pila ed applichiamo sul 
Gate una tensione NEGATI- 
VA, il TRIAC si ecciterà. 


Fig.28 Applicando alla lam- 
padina una tensione AL- 
TERNATA ed eccitando il 
Gate con una tensione NE- 
GATIVA, il TRIAC si ecciterà. 


Fig.23 Aprendo l’interrutto- 
re S1 il diodo TRIAC rimar- 
rá eccitato, quindi la lampa- 
dina posta sul terminale 
Anodo rimarrá accesa. 


Fig.26 Se colleghiamo alla 
lampadina il NEGATIVO del- 
la pila ed applichiamo sul 
Gate una tensione POSITI- 
VA, il TRIAC si ecciterá. 


Fig.29 Alimentando il diodo 
TRIAC con una tensione 
ALTERNATA, la lampadina 
si spegnerá ogniqualvolta 
apriremo l’interruttore S1. 


Fig.24 Per spegnere la lam- 
padina dovremo necessa- 
riamente pigiare il pulsan- 
te P1 o scollegare la pila 
che alimenta la lampadina. 


Fig.27 Se colleghiamo alla 
lampadina il NEGATIVO del- 
la pila ed applichiamo sul 
Gate una tensione NEGATI- 
VA, il TRIAC si ecciterà. 


Fig.30 Applicando alla lam- 
padina una tensione AL- 
TERNATA ed eccitando il 
Gate con una tensione PO- 
SITIVA, il TRIAC si ecciterà. 


dina dovremo scegliere una di queste due soluzio- 
ni: 


= Scollegare la pila che alimenta l'Anodo 2 in 
modo da togliere la tensione di eccitazione alla bo- 
bina. 


= Cortocircuitare la tensione presente sull'Ano- 
do 2 tramite il pulsante P1 in modo da togliere la 
tensione che circola nella bobina di eccitazione. 

Infatti appena rilasceremo P1 la lampadina si spe- 
gnerá. 


Se in questo circuito applichiamo sull'Anodo 2 
una tensione negativa ed eccitiamo il Gate con una 
tensione negativa, il relé si ecciterá ugualmente e 
la lampadina si accenderá. 

Se applichiamo una tensione alternata sull'A- 
nodo 2 e chiudiamo l'interruttore S1, il relé si ecci- 
terà accendendo cosi la lampadina, ma appena 


Fig.31 Applicando alla lampadina una tensio- 
ne ALTERNATA ed eccitando il Gate con una 
tensione ALTERNATA, il TRIAC si ecciterà. 


Fig.33 Se colleghiamo alla lampadina il РО- 
SITIVO di un pila ed eccitiamo il Gate con una 
tensione ALTERNATA, il TRIAC si ecciterá. 


riapriremo l'interruttore S1 la lampadina si spe- 
gnerà. 

A questo punto vi chiederete perchè la lampadi- 
na si spegne, dal momento che quando cessa di 
condurre DS1/A inizia subito a condurre DS1/B e 
viceversa. 

La risposta è semplice : quando la semionda po- 
sitiva passa verso la semionda negativa o vicever- 
sa, è presente su entrambi i diodi una tensione di 
0 volt e quindi in questo preciso istante il relè si 
diseccita, perchè gli viene a mancare la necessa- 
ria tensione di eccitazione. 


| diodi SCR sono costruiti per accettare tra Ano- 
do e Catodo tensioni molto elevate, cioè 
100-400-600-900 volt, e qui vorremmo subito pre- 
cisare che un diodo costruito per una tensione di 
900 volt è in grado di funzionare anche con tensio- 


Fig.32 Alimentando Anodo 2 e Gate con una 
tensione ALTERNATA, la lampadina si spe- 
gnerà quando apriremo l’interruttore S1. 


Fig.34 Aprendo l’interruttore S1 il TRIAC ri- 
marrà eccitato. Per spegnere la lampadina 
dovremo sempre pigiare il pulsante P1. 
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TENSIONE 
ALIMENT. 


IMPULSI 
GATE 


TENSIONE 
USCITA 


Fig.35 Alimentando un SCR o un TRIAC con 
una tensione ALTERNATA, la lampadina si 
accenderà per la sua massima luminosità 
soltanto se gli impulsi di Gate risultano in fa- 
se con la tensione applicata sull'Anodo. Gli 
impulsi sul Gate debbono giungere quando 
la sinusoide passa sullo 0. 


TENSIONE 
ALIMENT, 


IMPULSI 


TENSIONE _¥ 
USCITA 


Fig.36 Se gli impulsi sul Gate non risultano 
in fase la lampadina si accenderà con una 
luminosità proporzionale a tale ritardo. Per 
i soli SCR la lampadina si accenderà sempre 
a metà luminosità, perchè, a differenza dei 
TRIAC, questi conducono solo in presenza 
delle semionde positive. 


ni notevolmente minori, ad esempio 8-10-15 volt. 

Nelle caratteristiche di ogni SCR, oltre alla mas- 
sima tensione di lavoro, viene sempre indicata la 
massima corrente che può fluire tra Anodo e Ca- 
todo, cioè 3-6-8-10 amper. 

Per il Gate viene normalmente indicata la cor- 
rente minima di eccitazione, che può aggirarsi sui 
5-15 mA per i diodi più sensibili e sui 30-50 mA per 
quelli meno sensibili. 

La tensione di eccitazione del Gate può variare 
da un minimo di 0,8 volt ad un massimo di 2-2,5 
volt. 

Nelle figg. dalla 9 alla 11 possiamo vedere il fun- 
zionamento di un SCR alimentato sull’Anodo con 
una tensione positiva ed eccitato sul Gate con una 
tensione anch'essa positiva. 

Chiudendo l'interruttore S1 il diodo SCR si ecci- 
terà accendendo la lampadina ( fig.9 ), aprendolo 
constateremo che la lampadina rimarrà accesa ( ve- 
di fig.10 ). 

Per spegnerla dovremo necessariamente pigia- 
re il pulsante P1. 

Se applichiamo all’Anodo una tensione positi- 
va e tentiamo di eccitare il Gate con una tensione 
negativa, SCR non si ecciterà ( vedi fig.12 ). 

Lo stesso succede se applichiamo all’Anodo una 
tensione negativa e cerchiamo di eccitare il Gate 
con una tensione positiva ( vedi fig.13 ) o negati- 
va ( vedi fig.14 ). 


DIODO SCR alimentato in AC 


Nelle figg. dalla 15 alla 19 possiamo vedere il fun- 
zionamento di un SCR quando sul suo Anodo è ap- 
plicata una tensione alternata che potremo prele- 
vare direttamente dalla rete a 220 volt oppure dal 
secondario a bassa tensione di un trasformatore 
che eroghi la stessa tensione della lampadina. 

Se eccitiamo il Gate con una tensione continua 
positiva, chiudendo l’interruttore S1 il diodo SCR 
si ecciterà facendo accendere la lampadina ( vedi 
fig.15 ). 

Non appena apriremo l’interruttore S1 la lampa- 
dina si spegnerà perchè, quando la sinusoide al- 
ternata applicata sull’Anodo passa dalla semion- 
da positiva a quella negativa, il diodo SCR si di- 
seccita. 

Se eccitiamo il Gate con una tensione continua 
negativa, il diodo SCR non si ecciterà e quindi la 
lampadina rimarrà spenta ( vedi fig.17 ). 

Se eccitiamo il Gate con una tensione alternata 
( 2-2,5 volt massimi ), chiudendo l’interruttore S1 
( vedi fig.18 ) la lampadina si accenderà in presen- 
za delle semionde positive, ma appena apriremo 
S1 la lampadina si spegnerà ( vedi fig.19 ). 

Se eccitando il Gate con una tensione alternata 


Fig.37 All'interno del mobile che vi forniremo, lo stadio alimentatore LX.1110 апага fis- 
sato con dei distanziatori plastici autoadesivi sul pannello di alluminio inferiore, men- 
tre lo stadio base LX.1111 andrá fissato sul pannello superiore utilizzando sempre quattro 
distanziatori autoadesivi. Per far fuoriuscire il cordone di alimentazione dovremo prati- 
care un piccolo foro sulla parte posteriore del mobile. 


applicheremo sull'Anodo una tensione continua 
positiva, si otterranno le condizioni seguenti. 

Chiudendo S1 СА si ecciterá accendendo la 
lampadina ( vedi fig.20 ) 

Aprendo S1 la lampadina rimarrá accesa ( vedi 
fig.21 ). 

Per diseccitare tale diodo dovremo necessaria- 
mente pigiare il pulsante P1. 


DIODO TRIAC alimentato in CC 


Anche i diodi Triac sono costruiti per accettare 
tra Anodo 2 e Anodo 1 tensioni molto elevate, cioè 
100-400-600-900 volt e, come già accennato per 
i diodi SCR, un diodo costruito per una tensione di 


900 volt è in grado di funzionare anche con tensio- 
ni notevolmente minori, ad esempio 8-10-15 volt. 

Per ogni Triac viene sempre indicata la massi- 
ma corrente che può fluire tra Anodo 2 e Anodo 
1, cioè 3-6-8-10 amper. 

Per il Gate viene normalmente indicata la cor- 
rente minima di eccitazione che può aggirarsi sui 
5-15 mA per i diodi più sensibili e sui 30-50 mA per 
quelli meno sensibili. 

La tensione di eccitazione del Gate può variare 
da un minimo di 0,8 volt ad massimo di 2-2,5 volt. 

Nelle figg.22-24 possiamo vedere il funzionamen- 
to di un Triac alimentato sull’Anodo 2 con una ten- 
sione positiva ed eccitato sul Gate con una tensio- 
ne anch'essa positiva. 

Chiudendo l’interruttore S1 il diodo Triac si ecci- 
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Fig.38 Schema elettrico 
dell'Analizzatore per SCR e 
Triac. | componenti con- 
traddistinti dall’asterisco 
andranno montati sul cir- 
cuito stampato LX.1111. 
Questo circuito permette di 
sfasare il segnale di eccita- 
zione sul Gate per poter ve- 
rificare il funzionamento 
dei diodi in ALTERNATA. 


terà accendendo la lampadina ( fig.22 ) ed apren- 
dolo la lampadina rimarrà accesa ( vedi fig.23 ). 

Per spegnere la lampadina dovremo necessaria- 
mente pigiare il pulsante P1. 

Se applichiamo sull’Anodo 2 una tensione po- 
sitiva ed eccitiamo il Gate con una tensione nega- 
tiva, questo si ecciterà ugualmente accendendo 
la lampadina (vedi fig.25). 

Aprendo l’interruttore S1 la lampadina rimarra ac- 
cesa e per spegnerla dovremo sempre pigiare il 
pulsante P1. 

Lo stesso dicasi se applichiamo sull'Anodo 2 una 
tensione negativa ed eccitiamo il Gate con una ten- 
sione positiva ( vedi fig.26 ) oppure negativa ( ve- 
di fig.27 ). 


DIODO TRIAC alimentato in AC 


Nelle figg.28-32 possiamo vedere il funzionamen- 
to di un Triac con, applicata sull’Anodo 2, una ten- 
sione alternata che potremo prelevare direttamente 
dalla rete a 220 volt oppure dal secondario a bas- 
sa tensione di. un trasformatore utilizzando ovvia- 
mente una lampadina con identico voltaggio. 

Se eccitiamo il Gate con una tensione continua 
positiva, chiudendo l'interruttore S1 il diodo Triac 
si ecciterà facendo accendere la lampadina ( vedi 
fig.28 ). 
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Appena apriremo l'interruttore S1 la lampadina 
si spegnerà perchè, quando la sinusoide alternata 
applicata sull'Anodo 2 passa dalla semionda po- 
sitiva a quella negativa, il diodo Triac si diseccite- 
rà ( vedi fig.29 ). 

Se eccitiamo il Gate con una tensione continua 
negativa, il diodo Triac si ecciterá ugualmente fa- 
cendo accendere la lampadina ( vedi fig.30 ). 

Per spegnerla dovremo semplicemente aprire 
l'interruttore S1. 

Il Gate di un Triac si ecciterà anche se applichia- 
mo su questo terminale una tensione alternata di 
2-2,5 volt massimi ( vedi figg. 31-32 ). 

Chiudendo l’interruttore S1 ( vedi fig.31 ) la lam- 
padina si accenderà, ma appena apriremo S1 la 
lampadina subito si spegnerà perchè, quando sul- 
l'Anodo 2 la semionda positiva passa verso la se- 
mionda negativa o viceversa, su tale Anodo sarà 
presente per un piccolissimo lasso di tempo una 
tensione di 0 volt e questo tempo, seppure breve, 
è già sufficiente per diseccitare il Triac. 

Se eccitando il Gate con una tensione alternata 
applicheremo sull’Anodo 2 una tensione continua 
( vedi fig. 33), appena chiuderemo l’interruttore S1 
il Triac si ecciterà accendendo la lampadina e apren- 
dolo la lampadina rimarrà accesa ( vedi fig.34). 
Per disseccitare il Triac dovremo necessariamen- 
te pigiare il pulsante P1. 


(9 – 
(ж) SFAS, 


22.000 ohm 1/4 watt C6 = 56.000 pF poliestere 
1.000 ohm 1/4 watt DS1 diodo 1N4007 
100.000 ohm 1/4 watt DS2 - diodo 1N4150 
100.000 ohm 1/4 watt DS3 = diodo 1N4150 
3.900 ohm 1/4 watt DS4 - diodo 1N4150 
100.000 ohm 1/4 watt DS5 = diodo 1N4007 
100.000 ohm pot. lin. DS6 - diodo 1N4007 
22.000 ohm 1/4 watt RS1 ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
10.000 ohm 1/4 watt TR1 PNP tipo BC.328 
= 1.000 ohm 1/4 watt *SCR1 = tipo SO.805 o TYN.808 
= 330 ohm 1/4 watt *TRIAC1 - tipo BT.137/500 o BTA.10/700 
= 330 ohm 1/4 watt IC1 = LM.358 
1.000 mF elettr. 25 volt T1 = trasformatore 10 watt 
1.000 mF elettr. 25 volt sec. 94 9 V. 0,5 A. (TN01.26) 
100.000 pF poliestere S1 - interruttore 
100.000 pF poliestere *P1-P2 - pulsanti 
100.000 pF poliestere *LP1-LP3 = lampade 12 volt 3 watt 


Fig.39 Connessioni vi- 
ste da sopra dell'inte- 
grato LM.358 e dei dio- 
di SCR e Triac utilizzati 
in questo progetto. AI А2 G 


TRIAC 
S0805 - TYN808 BT 137/500 
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Fig.40 Foto della scheda LX.1111 con 
sopra già montati tutti i componenti 
richiesti, compreso portalampade e 
lampadine da 12 volt. 


Fig.41 Schema pratico di montaggio 
della scheda LX.1111. 1 cinque fili che 
partono dalle piste superiori andran- 
no collegati allo stadio di alimentazio- 
ne visibile sulla pagina di destra. | due 
pulsanti Test SCR e TRIAC andranno 
fissati sul pannello superiore del mo- 
bile. 


Fig.42 Sulla destra lo schema pratico 
dello stadio di alimentazione siglato 
LX.1110. Il trasformatore di alimenta- 
zione risulta direttamente fissato sul 
circuito stampato. Sulla morsettiera 
posta in alto entreremo con i 220 volt 
ed il filo per l'accensione, mentre sul- 
la morsettiera in basso entreremo con 
i fili prelevati dalle piste dello stam- 
pato LX.1111 cercando di non inver- 
tirli ( vedi fig.41 ). 


=V. +V. SFAS 


VERSO LX1111 


Fig.43 Foto di come si presenterà lo stadio di ali- 
mentazione a montaggio ultimato. Tutti i circuiti 
stampati che vi forniremo risultano completi di di- 
segno serigrafico e provvisti di una vernice protet- 
tiva antiossidante, cotta all'infrarosso, che ricopre 
tutte le piste in rame. 
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RIDURRE la TENSIONE AC in USCITA 


Sapendo che i diodi SCR e Triac alimentati con 
una tensione alternata si diseccitano automatica- 
mente quando la sinusoide passa su 0 volt, pos- 
siamo ridurre il valore della tensione che alimenta 
la lampadina applicando sul Gate una tensione sfa- 
sata rispetto a quella applicata sull'Anodo 2. 

Se ogni volta che la sinusoide passa su 0 volt 
inviamo un impulso di eccitazione sul Gate, ai capi 
della lampadina giungerà una tensione identica a 
quella di alimentazione ( vedi fig.35 ). 

Se l’impulso di eccitazione giunge in ritardo, cioè 
a metà semionda ( vedi fig.36 ), è intuitivo che il 
diodo SCR o il diodo Triac fornirà alla lampadina 
metà tensione di alimentazione. 

Se modifichiamo il ritardo di eccitazione di 1/4 o 
di 3/4 rispetto allo 0 della sinusoide applicata sull'A- 
nodo 2, sulla lampadina giungerà una tensione ri- 
dotta di 1/4 o di 3/4 rispetto a quella di alimentazione. 


4 QUADRANTI 


All’inizio dell’articolo abbiamo accennato ai qua- 
dranti e ora vi spieghiamo cosa sono. 


1° quadrante = Si dice che un Triac lavora sul 
1 quadrante quando sull'Anodo 2 risulta applicata 
una tensione positiva e il Gate viene eccitato da una 
tensione positiva ( vedi fig.44 ). Tanto per fare un 
esempio, un Triac che lavora su questo quadrante 
può richiedere sul Gate una tensione di eccitazione 
di circa 0,8 volt ed una corrente di 12 milliamper. 


2° quadrante = Quando sull’Anodo 2 risulta ap- 
plicata una tensione positiva e per eccitare il Gate 
si usa una tensione negativa, si dice che il Triac 
lavora sul 2° quadrante ( vedi fig.44 ). Se prendia- 
mo lo stesso Triac che in precedenza facevamo la- 
vorare sul 1° quadrante, scopriremo che per ecci- 
tarlo dovremo applicare sul suo Gate sempre una 
tensione di circa 0,8 volt, ma una corrente di soli 
6 milliamper, cioè dimezzata. 


3° quadrante = Se sull’Anodo 2 risulta appli- 
cata una tensione negativa e per eccitare il Gate 
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si usa una tensione negativa ( vedi fig.44 ), si dice 
che il Triac lavora sul 3° quadrante. 

Utilizzando lo stesso Triac scopriremo che per ec- 
citarlo dovremo applicare sul Gate una tensione no- 
tevolmente minore, cioè di circa 0,1 volt, ma una 
corrente notevolmente maggiore, cioè di circa 28 
milliamper. 


4° quadrante = Quando sull’Anodo 2 risulta ap- 
plicata una tensione negativa e per eccitare il Ga- 
te utilizziamo una tensione positiva, si dice che il 
Triac lavora sul 4° quadrante ( vedi fig.44 ). In que- 
sta configurazione per eccitare lo stesso Triac do- 
vremo applicare sul Gate una tensione di 1 volt ed 
una corrente di soli 14 milliamper. 


Quindi se troverete in qualche Data-Book le ca- 
ratteristiche di un Triac indicate così : 


1° quadrante = 0,8 volt 12 mA 
2° quadrante = 0,8 volt 6 mA 

3° quadrante = 0,1 volt 28 mA 
4° quadrante = 1,0 volt 14 mA 


saprete già cosa significa quadrante e guardan- 
do la fig.44 saprete anche quale polarità applicare 
sull’Anodo 2 e quale applicare sul Gate per eccitarlo. 

Conoscere le caratteristiche dei vari quadranti 
può risultare utile per particolari applicazioni e per 
far lavorare il Triac esclusivamente in continua. 

Lavorando con tensioni alternate il Triac utiliz- 
zerà tutti e quattro i quadranti e quindi si prende- 
ranno come tensione e corrente di eccitazione i suoi 
valori massimi. 


SCHEMA ELETTRICO 


Il progetto che vi presentiamo vi permetterà di ve- 
dere come si comporta un ‘‘carico’’, che nel nostro 
caso è costituito da comuni lampadine a filamen- 
to, applicato su un SCR e su un Triac. 

Come possiamo vedere in fig.38, sull’Anodo del 
diodo SCR troviamo collegata una lampadina, men- 
tre sull’Anodo 2 del Triac ci sono due lampadine, 
alle quali sono collegati due diodi al silicio in oppo- 
sizione di polarità. 


Fig.45 Disegno a grandezza 
naturale visto dal lato rame del 
circuito stampato base siglato 
LX.1111. Nelle cinque piste in 
rame visibili sul lato superiore 
stagneremo i fili di alimenta- 
zione ( vedi foto sotto ) e negli 
otto fori fisseremo i dadi delle 
boccole che ci serviranno per 
portare le tensioni agli Anodi e 
ai Gate. 


Fig.46 Disegno a grandezza 
naturale visto dal lato rame del 
circuito stampato dell’alimen- 
tatore siglato LX.1110. | circuiti 
stampati sono tutti forati e 
completi di disegno serigra- 
fico. 


пЕ (К 1110 ) 
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INTERFACCIA ALTA DEFINIZIONE 
per SATELLITI METEO 


Su questo numero doveva apparire la nuova interfaccia ad 
alta definizione per satelliti METEOSAT e POLARI che già 
avevamo completato e collaudato. 

Abbiamo atteso fino all’ultimo momento che ci giungesse 
il microprocessore dell’Hitachi che dovevamo ricevere en- 
tro il 10 gennaio '93, ma per l'instabilità del cambio della no- 
stra LIRA ci verrà spedito dal Giappone solo verso il 20-22 
marzo. 

Questo kit apparirà quindi sul prossimo numero assieme 
ad altri interessanti progetti quali : 

Un semplicissimo ed anche economico ANALIZZATORE 
di SPETTRO da collegare al proprio oscilloscopio. 

Un amplificatore a Hi-Fi con VALVOLE KT.88 o EL.34, com- 
pleto di mobile in legno laccato. 

Seguiranno altri interessanti progetti già pronti, ma per la 
cui pubblicazione dobbiamo necessariamente attendere che 
ci pervengano dal Giappone - USA - Taiwan gli integrati che 
da tempo abbiamo ordinato. 

Infatti per serietà non vogliamo presentare schemi che poi 
nessuno può realizzare, perchè non si riescono a reperire 
in Italia questi essenziali integrati. 

Anche questi ritardi sulle consegne degli ordini commis- 
sionati 4-5 mesi addietro alle relative Industrie, contribuiscono 
a ritardare l’uscita della rivista. 


La ditta INTEL 
di Imperia 


COMPONENTI E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
COMPUTERS ED ACCESSORI offre a tutti i lettori di Nuova Elettro- 
nica un completo servizio di assistenza 
e su richiesta provvede a fornire anche 
Via Dott. Armelio, 51 Tel. 0183/274266 kit montati. 
(zona ex Ferriera) - IMPERIA PI. 00882100084 Per informazioni telefonare allo 
0183/27.42.66 
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Il motivo per cui abbiamo applicato sull'SCR una 
sola lampadina e sul Triac due lampadine è molto 
semplice. 

Il diodo SCR può condurre solo con polarità po- 
sitiva, mentre il Triac può condurre con polarità po- 
sitiva e negativa, quindi vedendo quale delle due 
lampadine è accesa sapremo se il Triac sta lavo- 
rando con la polarità positiva o negativa. 

Infatti quando alimenteremo il Triac con una ten- 
sione alternata vedremo accendersi tutte e due le 
lampadine con una luminosità dimezzata. 

| Gate dell'SCR e del Triac, collegati tra loro me- 
diante le resistenze R11 R12, potranno essere ec- 
citati collegando la banana su una delle quattro 
boccole indicate alternata - positiva - negativa - 
sfasata e in questo modo potremo vedere in con- 
temporanea la differenza che esiste tra un SCR ed 
un Triac. 

Anche le lampadine collegate sugli Anodi di que- 
sti due semiconduttori potranno essere alimentate 
collegando la banana su una delle tre boccole in- 
dicate tensione alternata - positiva - negativa, in 
modo da poter vedere quale di queste si accendo- 
no nelle diverse condizione di alimentazione. 

| due amplificatori operazionali siglati IC1/A - 
1C1/B presenti in questo circuito vengono utilizzati 
per sfasare la tensione di eccitazione dei Gate 
quando alimenteremo gli Anodi dell'SCR e del 
Triac con una tensione alternata. 

Ruotando il potenziometro R7 da un estremo al- 
l'altro, invieremo sui Gate degli impulsi di eccita- 
zione in ritardo ( vedi fig. 36 ) rispetto alla sinusoi- 
de che alimenta gli Anodi e cosi facendo si potrà 
notare che la luminosità della lampadina gradual- 
mente si abbasserà, perché diminuirà la tensione 
di alimentazione. 


REALIZZAZIONE PRATICA и, = 


Per realizzare questo progetto sono richiesti i due 
circuiti stampati monofaccia siglati LX.1110 ed 
LX.1111 ( vedi figg.45-46 ). 

Sullo stampato siglato LX.1111 monteremo le tre 
resistenze e i due diodi DS5-DS6 rivolgendo il lato 
contornato dalla fascia bianca verso sinistra. 

Proseguendo nel montaggio applicheremo sul la- 
to destro, in posizione orizzontale, il diodo Triac che 
porterà sul suo corpo la sigla BT.137/500 oppure 
BTA.10/700, mentre sul lato sinistro stagneremo 
il diodo SCR che porterà sul corpo la sigla S0.805 
oppure TYN.808. 

| corpi metallici dei due diodi verranno bloccati 
sul circuito stampato con le due viti in ferro com- 
plete di dado che troverete nel kit di montaggio. 

Terminata questa operazione potremo fissare sul- 
lo stampato, utilizzando i dadi presenti sul loro cor- 
po, le 9 boccole, che servono per fornire tensione 


agli Anodi e ai Gate. 

Ovviamente cercherete di spostare dado e con- 
trodado in modo da porre tutte le 9 boccole ad una 
identica altezza per evitare che queste fuoriesca- 
no dal pannello troppo о troppo poco. 

In seguito fisseremo i tre portalampade stagnan- 
do i loro terminali sulle piste del circuito stampato. 

Completato il montaggio potremo inserire nei 
quattro fori presenti sullo stampato i perni dei di- 
stanziatori plastici più alti, che troverete nel kit, poi, 
dopo aver tolto dalle loro basi la carta protettiva, po- 
tremo fissare lo stampato sulla mascherina metal- 
lica ( vedi fig. 37 ). 

Quando fisseremo lo stampato, dovremo control- 
lare che il corpo dei portalampade non tocchi il me- 
tallo della mascherina, per evitare cortocircuiti. 

Su tale mascherina fisseremo anche i due pul- 
santi P1-P2, il potenziometro R7 e l’interruttore di 
accensione S1. 

Con corti spezzoni di filo isolato in plastica colle- 
gheremo le piste degli stampati ai due pulsanti. 

A questo punto possiamo prendere il secondo 
stampato siglato LX.1110 e, come visibile in fig.42, 
monteremo sopra a questo tutti i componenti ri- 
chiesti. 

Per primo consigliamo di montare lo zoccolo per 
l'integrato, poi le resistenze, quindi i diodi al silicio, 
rivolgendo il lato contornato da una fascia bianca 
o nera come visibile in fig.42. 

Se nei diodi DS2-DS3-DS4 anzichè trovare una 
sola fascia nera troveremo più fasce colorate, do- 
vremo prendere come riferimento la fascia di colo- 
re giallo. | 

Proseguendo nel montaggio роїгето inserire tutti 
i condensatori poliesteri, poi il transistor TRI rivol- 
gendo la parte piatta del suo corpo verso il trasfor- 
matore T1, infine i due condensatori elettrolitici ri- 
spettando la polarità dei due terminali. 

Di lato ai due condensatori elettrolitici montere- 
mo il ponte raddrizzatore RS1, poi vicino a questo 
inseriremo il trasformatore di alimentazione. 

Come noterete, questo trasformatore potrà esse- 
re inserito nello stampato solo nella posizione richie- 
sta, quindi non dovrete preoccuparvi da che lato sa- 
ranno presenti l'avvolgimento primario e quello se- 
condario. 

Dietro al trasformatore inseriremo la morsettiera 
a 4 poli, che ci servirà per entrare con i 220 volt della 
rete e per collegarci con l'interruttore di accensio- 
ne S1. 

Dalla parte opposta di tale stampato inseriremo 
la morsettiera a 5 poli, che ci servirà per prelevare 
le tensioni da applicare all'SCR ed al Triac. 

Completato il montaggio, infileremo nei fori del- 
lo stampato i perni dei quattro distanziatori plasti- 
ci più bassi, che troverete nel kit, poi applichere- 
mo il tutto sul pannello metallico posteriore del mo- 
bile. 
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Con ¡ due circuiti stampati fissati su entrambi 1 
pannelli, dovremo ora collegare la morsettiera, pre- 
sente sullo stampato dell'alimentatore, allo stam- 
pato dei diodi SCR e Triac utilizzando uno spezzo- 
ne di piattina o dei fili colorati. 

Come visibile in fig.42, su tale morsettiera prele- 
veremo in questo ordine: 


tensione negativa 
tensione positiva 
tensione sfasata 
Massa 

tensione alternata 


Passando al circuito stampato LX.1111 ( vedi 
fig.41 ), collegheremo questi fili alle piazzuole in ra- 
me poste sul lato superiore, rispettando l'indicazio- 
ne riportata su ogni piazzuola, cioè -V, +V, Sfas, 
Massa, alternata. 

Con un filo bifilare collegheremo anche il poten- 
ziometro R7 e l’interruttore di accensione S1. 

Foreremo poi la parte posteriore del mobile per 
entrare con il cordone di alimentazione che colle- 
gheremo alla morsettiera, dopodichè potremo chiu- 
dere il nostro mobile. 

Con due spezzoni di filo isolato in plastica colle- 
gheremo la coppia di spinotti a banana necessari 


ЕЕ 
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PUNTO VENDITA NUOVA ELETTRONICA 
VASTO ASSORTIMENTO KITS E COMPONENTI 
ELETTRONICI DELLE MIGLIORI MARCHE 


Fast s.a.s. via Е.С. Bocci n° 67-71 50141 Firenze 
telefono e fax 055/410.159 


elettronica ... 


di G. BISCOSSI & C. 
Via Grazioli Lante, n. 22 
RM 00195 TEL. 06/3728112 


CCIAA 421977 - P.IVA 01150151007 


- UN SERVIZIO PER CORRISPONDENZA 
- UN SERVIZIO ASSISTENZA PER MONTAGGI E RIPARAZIONI 
- UN SERVIZIO CONSULENZA ( LIMITATO AL SABATO MATTINA ) 


per collegare gli Anodi alle diverse tensioni di ali- 
mentazione e i Gate alle tensioni di eccitazione tra- 
mite le boccole presenti sul pannello. 

Avvitate le tre lampadine da 12 volt nei loro por- 
talampada, saremo già in grado di studiare il com- 
portamento dei diodi SCR e Triac alimentandoli con 
una tensione continua o alternata. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Tutto il necessario per la realizzazione dello sta- 
dio di alimentazione LX.1110 ( vedi fig.43 ), com- 
pleto di trasformatore TNO1.26, integrato, transistor, 
( ESCLUSO il mobile ) .....................- L. 23.000 


Tutto il necessario per la realizzazione dello sta- 
dio LX.1111 ( vedi fig.41 ), completo di SCR - Triac, 
lampade e portalampade, pulsanti, boccole e spi- 
notti ( ESCLUSO il mobile ) .............. L. 31.000 

Il solo mobile MO.1110 .................. L. 22.000 


Costo circuito stampato LX.1110 ..... L. 5.000 
Costo circuito stampato LX.1111 ..... L. 7.800 


elettronica 


Temete che con il Mercato Unico Eu- 
ropeo la vostra quota di mercato possa 
dissolversi? Fate una visita alla FIERA 
DI HANNOVER, sarete più sicuri che il 
vostro business non verrà estromesso 
dal mercato. È la più grande e più impor- 
tante fiera industriale del mondo. Vi darà 

n Uro (] С ono immediatamente un'ampia visione del 
mercato internazionale. Potrete vedere 
inoltre le ultime innovazioni nel campo 

o - ® dei macchinari e dei sistemi produttivi. 
Infine avrete l'opportunità di procurarvi 

e arriere 0001 ПЯ |, importanti contatti d'affari. Dopo qualche 

giorno ad Hannover potreste scoprire 


che stare al passo dei concorrenti non ё 
piü un obiettivo cosi ambizioso. Comin- 


Se vol efe cerete a pensare di poterli battere. 


Tecnica dell’auto- d' ala t 
matizzazione REINA А 
e fluidica 
Tecnica Tecnica dell'ener- 
dell'energia gia e ingegneria 
elettrica ambientale 
Tecnica iidminotacnica 
per edifici чипс 
1 y d'impianti e attrezzature 
e materiali industriali 
e pri a di dario 
po : e tecnologia 
subfornitura 
La più grande 


Fiera Industriale — 7 
di Hannover. 


HANNOVER 
MESSE "93 


21-28 APRILE 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 


Fiera di Hannover, Axel Gottschalk, Via б. Pacini 28, 20131 Milano, Tel.: (02) 7063 32 92, Fax: (02) 706334 12 


Aumenta oramai vertiginosamente giorno per 
giorno il numero di coloro che si servono, per moti- 
vi di lavoro o semplicemente per puro diletto, del 
loro computer per scambiare informazioni via tele- 
fono. 

Uomini d'affari, professionisti, studenti, giovani 
appassionati di elettronica si collegano sempre più 
spesso, tramite la linea telefonica e utilizzando un 
personal computer, alle numerose banche dati 
per ottenere le informazioni più disparate, per 
scambiare software o per inviare corrisponden- 
za oppure ordini in modo che arrivino al destinata- 
rio quasi in tempo reale. 

Il modo più semplice per effettuare un collega- 
mento che permetta lo scambio di dati e di infor- 
mazioni tra due computer, distanti tra loro anche 
centinaia di chilometri, è quello di utilizzare una 
linea già esistente, e l’unica linea diffusa in modo 
capillare in tutto il globo è la linea telefonica. 

| segnali digitali prelevati sull’uscita della porta 
seriale di un personal computer non possono pe- 


ter, sia in chiamata sia in risposta, selezionan- 
do automaticamente la velocità con la quale 
è possibile effettuare il collegamento, cioè 
300-1.200-2.400 baud. 

In pratica ogni volta che inoltreremo una chiamata 
e avremo stabilito il collegamento in Full Duplex, 
il nostro modem effettuerà dei test per verificare se 
il modem che si trova all’altro capo della linea tele- 
fonica ( modem remoto” ) lavora a 2.400 baud, 
a 1.200 baud oppure a 300 baud. 

Se i test hanno esito positivo, il modem inizierà 
a lavorare alla massima velocità, cioé a 2.400 
baud, se invece il modem remoto non ha la possi- 
bilità di trasmettere a 2.400 baud oppure se la li- 
nea telefonica presenta dei disturbi, il nostro mo- 
dem provvederà automaticamente a diminuire la 
sua velocità passando a 1.200 e se necessario an- 
che a 300 baud, fino a quando i test che effettuerà 
non daranno esito positivo. 

Questo modem ci permette inoltre di scegliere 
manualmente i due protocolli di comunicazione piü 


Il numero sempre crescente di Banche Dati utilizzate per ottenere le 
informazioni più disparate richiede l'uso di modem ““intelligenti” che siano 
in grado di gestire automaticamente la chiamata e la risposta seguendo 
i piü diffusi protocolli di comunicazione, il CCITT ed il BELL. 


ró essere applicati direttamente alla linea telefoni- 
ca, poiché questa non é stata ovviamente conce- 
pita per accettare tale tipo di segnali. 

Per questo motivo é necessario utilizzare un cir- 
cuito elettronico chiamato modem che, rispettan- 
do i protocolli di comunicazione, trasformi i se- 
gnali digitali del computer in segnali analogici ido- 
nei a viaggiare lungo i cavi telefonici, affinchè i se- 
gnali scambiati tra computer e modem e tra modem 
e linea telefonica vengano trasmessi e ricevuti con 
standard comuni. 

Per districarsi in questa selva di protocolli e ve- 
locità, la soluzione ideale é quella di utilizzare un 
modem ‘‘intelligente’’, che svolga automatica- 
mente tutte le funzioni richieste in modo da sem- 
plificare al massimo le procedure di interconnes- 
sione e scambio di dati. 

Il modem che vi presentiamo permette di colle- 
garsi con qualsiasi Banca Dati o con altri compu- 
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diffusi, il CCITT ed il BELL, spostando semplice- 
mente la terza levetta del dip-switch S1 su ON, co- 
me visibile in fig. 4. 


Lo standard CCITT viene normalmente utilizza- 
to per collegarsi con le Banche Dati e con altri com- 
puter a queste velocità : 


CCITT V21 ........ 300 baud 
CCITT V22 ........ 1.200 baud 
CCITT V22 bis .. 2.400 baud 


Lo standard BELL, utilizzato principalmente in 
USA, utilizza queste due sole velocità : 


BELL 103 ......... 300 baud 
BELL 212 A ...... 1.200 baud 


Come si presenta il nostro Mo- 
dem telefonico AUTOMATICO, 
completo della sua mascheri- 
na forata e serigrafata. 


MA TR so RD он 


MODEM TERMINAL SEND RECEIVE ОРЕ 
READY READY DATA DATA HOOK 


co АА 

o o 
CARRIER AUTO 
DETECT ANSWER 


e 2 


Come мї abbiamo accennato, spostando la levetta 
N.3 del dip-switch potremo scegliere l'uno o l'altro 
standard, ma vorremmo precisare che, una volta 
scelto uno standard, per passare all'altro non sarà 
necessario aprire il mobile, perché questa modifi- 
ca риб essere attuata tramite il software. 

Facciamo presente che il modem potrà essere 
gestito da uno dei tanti software di comunicazio- 
ne reperibili in commercio, ma sapendo che molti 
lettori, lontani dai grossi centri, potrebbero avere 
difficoltà a reperirli, possiamo fin d'ora impegnarci 
a fornirvene uno e a descrivere, sul prossimo nu- 
mero della rivista, come usarlo per potersi corret- 
tamente collegare con una qualsiasi Banca Dati o 
con i computer degli amici, che avranno a loro vol- 
ta costruito questo modem. 

Per completare la descrizione aggiungeremo che 
sul pannello frontale di questo modem sono presen- 
ti otto diodi led che accendendosi ci diranno se 
il modem é alimentato, se é pronto a ricevere o a 
trasmettere, se sta trasmettendo o ricevendo e an- 
cora ci forniranno tante altre informazioni che tro- 
verete dettagliatamente descritte nello schema elet- 
trico. 


Modem Hayes compatibile V21-22-22bis — 


пЕ 


POWER 


Oltre ai led è presente un altoparlante che ci per- 
metterà di ascoltare il suono dei segnali digitali che 
riceveremo o trasmetteremo e anche di stabilire se 
il numero telefonico composto risulta libero oppu- 
re occupato. 


SCHEMA ELETTRICO 


Lo schema elettrico del modem è riportato in fig.1. 

Poichè il collegamento tra il modem ed il com- 
puter viene effettuato seguendo lo standard 
RS.232, utilizzando cioè il connettore seriale pre- 
sente sul retro di ogni computer, inizieremo la de- 
scrizione dello schema proprio da CONN.1, che tro- 
verete raffigurato in alto a sinistra nel disegno a for- 
ma di rettangolo colorato in azzurro. 

Vicino ad ogni terminale di questo connettore tro- 
verete un numero e delle sigle che stanno ad indi- 
care le seguenti funzioni: 


TXD - terminale 2 - ( Transmitted Data ) 

Su questo terminale giungono i dati, trasmessi 
dal nostro computer, che il modem deve converti- 
re in un segnale di BF modulato per poterli poi in- 
viare attraverso la linea telefonica. 
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TXD 
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Fig.1 Schema elettrico del Modem. Il connettore posto sulla pagina in alto a sinistra апага col- 
legato alla presa seriale di un computer. Per potersi collegare via telefono con amici o entrare 
nelle Banche Dati, il software che abbiamo ritenuto attualmente più valido per i computer IBM 
compatibili si chiama TELIX. Per la lista componenti vedere la pagina seguente. 


ВХР - terminale 3 - ( Received Data ) 

Tramite questo terminale il modem invierà al nostro 
computer attraverso la linea telefonica i dati che rice- 
veremo, ad esempio, da una Banca Dati. 


GND - terminali 1 e 19 ( Ground ) 
Sono dei terminali di massa f 


RTS - terminale 4 - ( Request To Send ) 

Tramite questo terminale il computer informa il mo- 
dem di avere dei dati pronti per essere inviati, quindi 
attende una conferma per poterli trasmettere. 


CTS - terminale 5 - ( Clear To Send ) 

Su questo terminale giunge dal computer la confer- 
ma per la trasmissione dei dati sulla linea telefonica. 

Un livello logico 1 abilita la trasmissione dei dati, 
un livello logico 0 la disabilita. 


DSR - terminale 6 - ( Data Set Ready ) 

Su questo terminale giunge la conferma dello stato 
del modem. 

Un livello logico 1 indica che il modem é attivo, 
un livello logico 0 che il modem é inattivo. 


DTR - terminale 20 - ( Data Terminal Ready ) 

Su questo terminale giunge la conferma dello stato 
del computer. 

Un livello logico 1 indica che il computer é attivo, 
un livello logico 0 che il computer è inattivo. 


DCD - terminale 8 - ( Data Carrier Detect ) 

Questo terminale viene utilizzato dal modem per in- 
formare il computer che sulla linea telefonica è pre- 
sente un segnale valido per la ricezione. 


RI - terminale 22 - ( Ring ) 

Il segnale presente su questo terminale, siglato RI, 
viene utilizzato per informare il nostro computer che 
è arrivata una chiamata da un terminale remoto. 


SCT (15) - SCR (17) - SCTE (24) - HS (23-12) 
Questi terminali non vengono utilizzati per il funzio- 
namento del modem. 


Prima di proseguire nella descrizione dello schema 
elettrico, vorremmo precisare che il modem può es- 
sere sempre lasciato collegato alla linea telefoni- 
ca, perchè in presenza di una comune chiamata tele- 
fonica il segnale giungerà direttamente sulla cornetta 
permettendoci così di dialogare come se il modem non 
fosse allacciato. 

Solo con il computer acceso ed in presenza di un 
segnale digitale, il modem scollegherà la cornetta e 
metterà automaticamente in comunicazione la linea 
telefonica al computer. 

AI termine della trasmissione dei dati provvederà 
sempre automaticamente a riallacciare la linea tele- 
fonica alla nostra cornetta. 

Passando sul lato destro dello schema elettrico no- 
terete due relè, siglati RL1 ed RL2, che risultano nor- 
malmente diseccitati. 

In questa condizione il modem risulta scollegato 
dalla linea telefonica tramite RL1, mentre risulta col- 
legato il nostro apparecchio telefonico tramite RL2. 

Quando sulla linea telefonica giunge una chiama- 
ta, il segnale, attraversando il condensatore C27, la 
resistenza R23 ed i due diodi zener DZ3 e DZA, ecci- 
terà il diodo led, contenuto all’interno del fotoaccop- 
piatore OC1, portando così in conduzione il fototran- 
sistor. 
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Fig.2 Schema elettrico dell’alimentatore che andrà montato direttamente sul cir- 
cuito stampato del Modem come possiamo vedere nello schema pratico di fig.4. 
Per la lista componenti vedere la pagina posta sulla destra. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1112 (MODEM TELEFONICO) 


MR TR so RD co 


MODEM TERMINAL SEND RECEIVE CARRIER AUTO 
O! DETE 


READY READY DATA DATA 


Modem Hayes compatibile V21-22-22bis — 


330 ohm 1/4 watt 

330 ohm 1/4 watt 

330 ohm 1/4 watt 

330 ohm 1/4 watt 

330 ohm 1/4 watt 

330 ohm 1/4 watt 

330 ohm 1/4 watt 

330 ohm 1/4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
3.300 ohm 1/4 watt 
3.300 ohm 1/4 watt 
20.000 ohm trimmer 
180 ohm 1/4 watt 
56 ohm 1/4 watt 
1 ohm 1/4 watt 
560 ohm 1/4 watt 
47.000 ohm rete resistiva 
10 ohm 1/2 watt 
10 ohm 1/2 watt 
2.200 ohm 1/4 watt 
47.000 ohm 1/4 watt 
2.200 ohm 1/4 watt 
5.600 ohm 1/4 watt 

100.000 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 

100.000 pF poliestere 

27 pF a disco 

27 pF a disco 

100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
2,2 mF elettr. 63 volt 
3.300 pF poliestere 
100 mF elettr. 25 volt 
47 mF elettr. 25 volt 
100.000 pF poliestere 
2.200 pF poliestere 
220.000 pF poliestere 
100 mF elettr. 25 volt 
220 mF elettr. 25 volt 
100.000 pF poliestere 


C21 = 100 mF elettr. 25 volt 
C22 = 47 mF elettr. 25 volt 
C23 = 47 mF elettr. 25 volt 
C24 = 1 mF poliestere 

C25 = 1.000 pF poliestere 
C26 = 10 mF elettr. 63 volt 
C27 = 470.000 pF pol. 250 volt 
C28 = 100 mF elettr. 25 volt 
C29 = 100.000 pF poliestere 
C30 = 100.000 pF poliestere 
C31 = 2.200 mF elettr. 50 volt 
C32 = 1.000 mF elettr. 25 volt 


XTAL = quarzo 19,660 MHz 
DL1-DL8 = diodi led . 

DS1-DS3 = diodi 1N4150 

RS1 = ponte raddriz. 100 V. 1 A. 
DZ1-DZ2 = zener 3,9 volt 1/2 watt 
DZ3-DZ4 = zener 27 volt 1/2 watt 


VR1 = varistore 220 volt 

TR1 = NPN tipo BC.337 

TR2 = NPN tipo BC.337 

OC1 = fotoaccoppiatore tipo 4N37 
IC1 = MC.1489 

IC2 = MC.1488 

IC3 = МС.1488 

IC4 = TTL tipo 74LS244 

IC5 = EP.1112-1 

IC6 = CPU SC.11011 CV 

IC7 = EP.1112-2 

IC8 = SC.22201 

IC9 = TBA.820 M 

IC10 = SC.11006 

IC11 = uA.78L05 

IC12 = uA.79L05 

IC13 = uA.7805 

F1 = fusibile autoripristinante 


Т1 = trasformatore mod. TM5.1 
= trasformatore 10 watt 
sec. 9+9 V. 0,5 A. (TN01.26) 
Relè1-2 = relè 12 V. 2 scambi 
S1 = dip switch 3 vie 
S2 = interruttore 
CONN.1 = connettore 25 poli 
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Di conseguenza sul piedino 5 ( Collettore del tran- 
sistor ) ritroveremo un livello logico O che, raggiun- 
gendo il piedino 61 di IC6 ed il piedino 9 di IC2-C, for- 
nirà un livello logico opposto sul piedino RI della pre- 
sa seriale che informerà il computer che il telefono sta 
squillando. 

Se il segnale in arrivo è un segnale digitale, i due 
relè si ecciteranno ed in questo modo RL1 collegherà 
il modem alla linea, mentre RL2 scollegherà l’appa- 
recchio telefonico. 

A questo punto il modem provvederà auto- 
maticamente a ricevere e ad inviare i dati sce- 
gliendo la giustà velocità di trasmissione senza 
che si debba compiere nessun'altra operazione ma- 
nuale. 

Terminato il trasferimento dei dati, i due relé si di- 
secciteranno scollegando il computer e ricollegando 
il nostro telefono alla linea telefonica. 

| segnali RTS - CTS - DSR - DTR - DCD - RI, che 
controllano il flusso di dati dal modem verso la linea 
telefonica e dalla linea verso il modem ed il compu- 
ter, vengono gestiti dal microprocessore SC.11011, 
siglato IC6, il quale, insieme al modem vero e proprio 
SC.11006, siglato IC10, e alla memoria non volatile 
SC.22201, siglata IC8, fanno parte di un gruppo di in- 
tegrati costruiti appositamente dalla Sierra Semicon- 
ductor per essere utilizzati espressamente nei modem 
telefonici. 

Il microprocessore IC6 oltre a svolgere tutte le nu- 
merose funzioni di controllo del flusso di informazioni 
tra computer e modem e tra modem e modem, effet- 
tua anche delle elaborazioni in digitale, quali la can- 
cellazione di echi ed il filtraggio dei segnali telefonici 
con filtri Passa/Banda del 7? e del 10? ordine. 

Nel nostro circuito questo microprocessore provve- 
derá inoltre a fornire ai piedini 2 e 65 i livelli logici 
necessari a pilotare le Basi dei transistor TR1-TR2 per 
poter eccitare e diseccitare i due relé RL1 e RL2. 

Le porte NAND, siglate IC1 e collegate al connetto- 
re CONN.1, sono racchiuse all'interno dell'integrato 
MC.1489, che converte i livelli logici RS.232 in livelli 
logici TTL. 

Le porte NAND, siglate IC2-IC3 e collegate al con- 
nettore CONN.1, sono racchiuse all'interno dell'inte- 
grato MC.1488, che provvede a convertire i livelli lo- 
gici TTL in livelli logici RS.232. 

La frequenza di clock necessaria per il corretto fun- 
zionamento di questo modem si ottiene applicando sui 
piedini 10 e 11 di IC6 un quarzo XTAL da 19,6608 
MHz. 

Il programma necessario per gestire il microproces- 
sore IC6 é memorizzato in una EPROM da 32 Kiloby- 
tes tipo 27.256, che nello schema elettrico è stata si- 
glata IC5 = EP.1112/1. 

L'integrato IC8, posto di lato a IC5, é una me- 
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moria non volatile da 128 byte, siglata SC.22201, che 
potremo utilizzare come agenda telefonica, perché 
i numeri telefonici che memorizzeremo non si cancel- 
leranno anche quando spegneremo il modem o il com- 
puter. 

In questa memoria potremo trascrivere i numeri te- 
lefonici piü frequentemente adoperati con i relativi pre- 
fissi. 

L'integrato IC10, collegato al microprocessore IC6, 
e un modem telefonico siglato SC.11006 che prov- 
vederá a convertire i livelli digitali forniti dal compu- 
ter in un segnale audio analogico modulato in fre- 
quenza, idoneo per essere inviato tramite la linea te- 
lefonica. 

Questo stesso integrato provvederà ad effettuare l'o- 
perazione inversa, cioè a prelevare il segnale dalla li- 
nea telefonica, a convertirlo in segnale digitale e a tra- 
smetterlo al computer. 

La portante modulata da trasmettere alla linea tele- 
fonica viene prelevata dal piedino 16 di IC10 ed invia- 
ta, tramite la resistenza R16, sul primario del trasfor- 
matore T1. 

Dal secondario di tale trasformatore, il cui avvolgi- 
mento ha lo stesso numero di spire del primario, il se- 
gnale potrà giungere, tramite il relè RL1, sulla linea 
telefonica. 

In ricezione il segnale percorrerà un tragitto a ritro- 
so, cioè dal secondario di T1 passerà sull’avvolgimento 
primario ed entrerà sul piedino 15 dell’integrato IC10. 

In pratica il piedino 16 di IC10 è quello di trasmis- 
sione, mentre il piedino 15 è quello di ricezione. 

Il diodo varistore siglato VR1, posto in parallelo al- 
l'avvolgimento secondario di T1, ed i due diodi zener 
DZ1 e DZ2, posti in opposizione di polarità sull'avvol- 
gimento primario, servono a proteggere l'integrato 
IC10 da eventuali picchi di tensione che potrebbero 
essere presenti sulla linea telefonica. 

Dal piedino 5 dell'integrato IC10 viene prelevato il 
segnale audio che, dosato in ampiezza dal trimmer di 
volume R12, raggiungerá lo stadio amplificatore fina- 
le di BF, un TBA.820M siglato IC9, che piloterà un pic- 
colo altoparlante. 

ll segnale audio che uscirà da questo altoparlante 
ci permetterà di stabilire se la linea chiamata è libera 
oppure occupata e di ascoltare il suono dei segnali 
ricevuti. 

Oltre a questo controllo uditivo avremo anche uno 
controllo visivo. 

La Gal siglata IC7 = EP.1112/2, collegata al micro- 
processore IC6, piloterà l'integrato 74LS.244, siglato 
IC4, che istante per istante ci informerà tramite l'ac- 
censione dei diodi led dello stato del modem (vedi da 
DL1 a DL8). 

Come potete notare osservando il pannello anteriore 
del mobile, sopra ad ogni diodo led ё riportata una si- 
gla che ne indica la funzione. 


DL8 - MR ( Modem Ready ) 
Questo led si accende quando il modem viene 
alimentato. 


DL7 - TR ( Terminal Ready ) 
Questo led si accende quando tutto il sistema è 
pronto a ricevere e a trasmettere. 


DL6 - SD ( Send Data ) 

Questo led si accende quando il modem è in tra- 
smissione, cioè quando invia alla linea telefonica 
il testo trascritto sul monitor del computer. 


DL5 - RD ( Receive Data ) 

Questo led si accende quando il modem è in ri- 
cezione, cioè quando invia al computer i dati cap- 
tati dalla linea telefonica. 


.DL4 - OH ( Off Hook) ` 
Questo led si accende quando il modem é colle- 
gato alla linea telefonica. 


різ - CD ( Carrier Detect ) 

Questo led si accende quando sulla linea telefo- 
nica giunge una portante audio dioe inviata da 
un altro modem. 


. DL2 - AA (Auto Answer ) 

Questo led si accende quando il modem viene 
posto in funzione automatica. 

Per ogni squillo che riceveremo il diodo led lam- 


peggerá. 


рі - HS ( High Speed ) 
Questo led si accende quando il modem lavora 
alla sua massima velocità ( 2.400 baud ). 


Per mettere in funzione il modem dovremo sol- 
tanto posizionare in modo corretto gli interruttori 
presenti nel dip-switch siglato S1. 


| Switch 1 - Segnale ОСО 
Questo interruttore deve rimanere in posizione 
OFF, diversamente il modem non sarà in grado di 
comunicare al computer se sulla linea telefonica è 
presente un segnale digitale. 


Switch 2 - Risposta Automatica 

Questo interruttore deve rimanere su ON. Se lo 
poniamo su OFF viene esclusa la risposta automa- 
tica. 


Fig.3 Il Modem va collegato in serie tra la Presa telefonica e l'apparecchio telefonico. Dovre- 
mo prelevare il segnale per il modem dai morsetti della presa telefonica a cui fanno capo i 
fili Rosso-Bianco, poi collegheremo l'estremità del nostro cavetto alla presa BF tipo RCA co- 
me visibile in alto a destra. IMPORTANTE = Controllate che la presa maschio della LINEA ri- 
sulti collegata sulla presa femmina RCA che va al RELÉ 1 ( vedi fig.4 ) perche se l'invertirete 
il Modem NON funzionerá. 
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RIFERIMENTO 


Fig.4 Schema pratico di montaggio del Modem telefonico. | due fili in alto a sinistra indicati 
AP1 vanno collegati all'altoparlante. Il CONN.1 va collegato al Computer con un cavetto RS.232 
provvisto alle due estremità di una presa SERIALE a 25 poli. Quando inserirete il dip-swicht 
sul circuito stampato, controllate che i numeri presenti sul corpo siano posti in basso. La leva 
1 di tale dip-swicht va posta in OFF, cioè verso il basso, mentre le leve 2-3 su ON, cioè verso 
l'alto. Quando effettuate i collegamenti sugli 8 diodi led, cercate di NON invertire le connes- 
sioni dei terminali A-K: il terminale A è sempre più lungo del terminale K ( vedi fig.5 ). 


LINEA TELEFONO 
TELEFONICA 


| due fili della presa femmina RCA, utilizza- 


ta per entrare con il segnale della linea tele-, 


fonica dovranno essere collegati nei due poli 
SUPERIORI della morsettiera, mentre i due 
fili della presa femmina RCA, utilizzata per 
uscire verso l’apparecchio telefonico, li col- 
legheremo nei due poli INFERIORI. Le due 
prese RCA vanno ISOLATE dal metallo del 
mobile per evitare di dover rispettare la po- 
laritá dei due fili. 


Switch 3 - Protocollo di comunicazione - 

Questo interruttore deve rimanere su ON ( stan- 
dard CCITT ), perché se lo poniamo su OFF il mo- 
dem si resetterà all'accensione per lo standard 
BELL. Tramite software é possibile spostarsi da uno 
standard all'altro senza dover aprire il modem per 
spostare la levetta di questo interruttore. 


Per completare la descrizione di questo schema 
elettrico vi presentiamo in fig. 2 lo stadio di alimen- 
tazione, che é in grado di fornirci in uscita una ten- 
sione duale non stabilizzata di 12 -- 12 volt ed una 
tensione stabilizzata di 5 volt positivi. 

La tensione duale di 12 + 12 volt verrà utilizzata 
per alimentare gli integrati IC2 e IC3 ed i due inte- 
grati stabilizzatori IC11, un uA.7805, e IC12, un 
uA.7905, che erogheranno in uscita una tensione 
duale di 5+5 volt per alimentare il solo integrato 
IC10. 

Per alimentare l'integrato IC9 e i due transistor 
TR1-TR2 utilizzeremo una tensione singola di 12 
volt positivi. 

La tensione singola di 5 volt positivi verrà utiliz- 
zata per alimentare 1C1-1C4-1C5-1C6-1C7-1C8 ed il 
fotoaccoppiatore OC1. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Completata la descrizione dello schema elettri- 
CO, passiamo ora alla sua realizzazione pratica che, 
come possiamo vedere in fig. 4, risulta molto piü 
semplice di quanto potevamo supporre. 

In possesso del circuito stampato a doppia fac- 
cia e con fori metallizzati siglato LX.1112, dovre- 
mo montare tutti i componenti disponendoli come 
visibile in fig. 4. 

Inizieremo il montaggio disponendo sullo stam- 
pato lo zoccolo dell'integrato IC6 e facendo atten- 
zione a rivolgere la freccia stampigliata al suo in- 
terno verso IC9. 

Qüesto accorgimento vi permetterà, nel caso in 
cui doveste togliere l'integrato IC6 dallo zoccolo, 
di sapere da che lato rivolgere il punto bianco di 
riferimento stampigliato sul suo corpo. 

Quando stagnerete i piedini sulle piste del circuito 
stampato non utilizzate un eccesso di stagno, per- 
ché potreste stagnare tra loro due piedini adiacen- 
ti e provocare cosi un cortocircuito. 

Dopo questo zoccolo potremo inserire nello stam- 
pato tutti gli zoccoli degli altri integrati compreso 
quello del fotoaccoppiatore OC1. 

Proseguendo nel montaggio inseriremo la rete 
resistiva R17, rivolgendo il punto di riferimento 
stampigliato sul suo corpo verso l'integrato IC6. 

Vicino a R17 inseriremo il dip-switch S1 e a que- 
sto punto potremo iniziare ad inserire il trimmer 
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COMPENSAZIONE CRI 
REG. GUADAGNO C] 
ENTRATA CÈ] 


pA78L05 yA79L05 


xe he 


MC 1488 


SC 11011 


SC 11006 


ЕР 1112 EP 1112-1 SC 22201 


Fig.5 Connessioni viste da sopra di tutti gli integrati e viste da sotto del transistor BC.337 
e degli stabilizzatori uA.78L05 - uA.79L05. | tre integrati SC.11010 - SC.11006 - SC.22201 
non vengono forniti dalla SIERRA SEMICONDUCTOR sfusi, quindi se inavvertitamente ne 
bruciate ‘‘uno’’, dovrete acquistare la serie completa. 


R12 e tutte le resistenze, controllando come sem- 
pre le loro fasce di colore prima di stagnarle sul cir- 
cuito. 

Quando inserirete i diodi al silicio, indicati con 
DS, dovrete rivolgere la fascia nera, che contorna 
un solo lato del loro corpo, come chiaramente visi- 
bile nello schema pratico di fig. 4. 

Se troverete su questi diodi piü fasce colorate, 
dovrete tralasciare la fascia nera e prendere come 
riferimento quella gialla. 

| diodi zener, indicati con DZ, si riconoscono fa- 
cilmente dai diodi al silicio perchè il loro corpo non 
è trasparente e perchè hanno sempre come riferi- 
mento una sola fascia nera. 

Per differenziare i diodi zener dai diodi al silicio 
in vetro, nello schema pratico abbiamo raffigurato 
gli zener in nero con la fascia di riferimento bianca. 

Vicino al trasformatore di alimentazione, nello 
spazio presente tra i due condensatori elettrolitici 
C31-C32, inseriremo il ponte raddrizzatore RS1 ri- 
spettando la polarità dei due terminali +/-. 
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A questo punto potremo montare, vicino a IC6, 
il quarzo XTAL in posizione orizzontale, fissando 
il suo corpo sulla pista del circuito stampato con una 
goccia di stagno. 

Vicino al quarzo monteremo i due condensatori 
ceramici, poi tutti quelli al poliestere e gli elettroliti- 
ci, rispettando per quest'ultimi la polarità dei due 
terminali. 

Poichè molti elettrolitici non hanno contrassegna- 
to un + sul terminale positivo, per distinguerlo da 
quello negativo osservate la lunghezza dei termi- 
nali : il terminale più lungo che esce dal loro cor- 
po è il positivo. 

Il condensatore al poliestere di maggiori 
dimensioni, siglato C27 e con una capacità di 
47.000 pF 250 volt, va posto vicino al trasformato- 
re T2. 

Tra i due relè RL1-RL2 inseriremo il varistore 
VR1, che ha un corpo di colore rosso e vicino al 
trasformatore T2 stagneremo il fusibile autoripristi- 
nante F1. 


A questo punto potremo montare ¡ transistor TR1 
e TR2 orientando la parte piatta del loro corpo ri- 
spettivamente verso i due relè, poi inseriremo i due 
integrati stabilizzatori IC11 e IC12 non solo con- 
trollando che la parte piatta del loro corpo risulti ri- 
volta verso il condensatore C20, ma anche verifi- 
cando che nello spazio riservato a IC12 venga in- 
serito l'integrato uA.79L05 ( notare 79 ) e che nel- 
lo spazio riservato a IC11 venga inserito l'integra- 
to uA.78L05 ( notare 78 ). 

L'integrato IC13, un uA.7805 posto vicino all'in- 
tegrato IC8, dovrà essere collocato in posizione oriz- 
zontale fissando la sua aletta metallica al circuito 
stampato con una vite piü dado. 

Sul lato destro del circuito stampato inseriremo 
le due morsettiere a quattro poli. 

Come potete osservare nello schema pratico di 
fig. 4, la morsettiera superiore verrà utilizzata per 
inserire i due fili della linea telefonica e i fili del te- 


lefono, mentre la morsettiera inferiore per inseri- 
re i due fili della tensione di rete a 220 Volt ed i 
fili che andranno a congiungersi con l'interruttore 
di accensione del modem. 

Sulla parte superiore dello stampato inseriremo 
il connettore RS.232, siglato CONN.1, e terminata 
questa operazione potremo inserire i due trasfor- 
matori T1 e T2. 

Per T1 e T2 non dovrete preoccuparvi di sapere 
qual é il secondario o il primario, perché il trasfor- 
matore T1 ha un rapporto 1/1 ed il trasformatore 
T2, disponendo di terminali sfalsati, entrerà nello 
stampato solo nel suo giusto verso. 

Montati tutti i componenti richiesti, potremo in- 
serire nei loro zoccoli tutti gli integrati controllan- 
do attentamente il loro segno di riferimento. 

Per il microprocessore IC6 dovrete rivolgere il 
punto bianco stampigliato sul suo corpo verso il 
quarzo ( vedi fig. 4 ), mentre per il fotoaccoppiato- 
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Fig.6 Foto di un nostro primo prototipo. Quando inserite gli integrati negli zoccoli control- 
late attentamente la loro tacca di riferimento, specie per l'integrato quadro SC.11011 (IC6 ), 
il cui punto di riferimento va rivolto verso l’alto come visibile nello schema pratico di fig.4. 
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Fig.7 Vista dell'interno del mobile con già fissato lo stampato LX.1112 e l'altoparlante. Il 
circuito stampato verrà tenuto distanziato dal piano metallico del mobile per evitare corto- 


circuiti con le stagnature sottostanti. 


re OC1 il punto bianco ( a volte puó essere nero ) 
andrà rivolto verso il diodo DZ3. 

Gli integrati IC3-IC1-1C2 hanno come segno di ri- 
ferimento un punto nero che dovremo rivolgere ver- 
so l'alto. 

Tutti gli altri integrati hanno come segno di riferi- 
mento un incavo a U che апага rivolto esattamen- 
te come visibile nello schema pratico di fig. 4. 

| componenti esterni, cioé l'altoparlante ed i dio- 
di led, andranno collegati solo dopo aver fissato il 
circuito stampato alla base interna del mobile uti- 
lizzando i distanziatori metallici inseriti nel kit. 

Dopo aver fissato i diodi led sul pannello ante- 
riore utilizzando le apposite ghiere in plastica, col- 
legheremo assieme tutti i loro anodi ( terminale piü 
lungo ) con uno spezzone di filo di rame nudo, poi 
collegheremo questo filo con uno spezzone di filo 
flessibile al terminale A presente sullo stampato 
( terminale posto vicino a R17 ). 

Tutti i terminali K (terminale piü corto ) di questi 
led verranno collegati, con spezzoni di filo flessibi- 
le, ai terminali posti sotto le resistenze R1-R8 cer- 
cando di non invertirli, se non volete che sul pan- 
nello anteriore si accenda un led diverso dalla fun- 
zione che sta svolgendo il modem. 
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Sul pannello posteriore del mobile fisseremo la 
coppia di prese di BF tipo RCA, che troveremo già 
bloccate sopra un supporto di plastica, per l'ingres- 
so della linea telefonica e per l'uscita verso l'ap- 
parecchio telefonico. 

Queste due prese devono essere necessariamen- 
te isolate dal metallo del mobile. 


COME COLLEGARE IL MODEM 


Il collegamento tra il modem ed il computer de- 
ve essere effettuato tramite un cavo RS.232 prov- 
visto di un connettore femmina ed uno maschio da 
25 poli. 

Se sul retro del vostro computer fosse presente 
una presa seriale a 9 poli anziché a 25 poli, con- 
verrà procurarsi un apposito adattatore avente da 
un lato un connettore a vaschetta maschio a 25 poli 
e dall'altro un connettore a vaschetta femmina a 9 
poli. 

Il collegamento del modem con la linea telefoni- 
ca verrà effettuato utilizzando un semplice cavo bi- 
filare. 

Aprendo la presa telefonica troverete due fili : uno 
rosso ed uno bianco ( vedi fig. 3 ). 


Il filo rosso dovrà essere collegato al centrale del- 
lo spinotto RCA ed il filo bianco sul terminale late- 
rale. 

Lo stesso farete per lo spinotto RCA che porterà 
la linea al telefono. 

Spegnendo il computer o il modem, il telefono 
dovrà essere sempre attivo, quindi alzando la cor- 
netta dovrete sentire il consueto segnale di linea 
libera. 

Solo quando il modem risulta attivo, cioè colle- 
gato con una Banca Dati o con un altro computer, 
il telefono risulterà temporaneamente scollegato 
dalla linea telefonica. 


IL SOFTWARE di COMUNICAZIONE 


Il software più diffuso per modem telefonici, da 
usare solo con computer IBM compatibili, è sen- 
z'altro quello conosciuto con il nome TELIX. 

Chi dispone di computer AMIGA - APPLE - AM- 
STRAD, potrà utilizzare il software che si trova in 
commercio presso i rivenditori di questi modelli di 
computer. 

Se non riuscite a trovare il programma TELIX, 
sappiate che noi non abbiamo nessuna difficoltà a 
spedirvelo, però se non lo sapete usare vi consi- 
gliamo di attendere i prossimi numeri della rivista 
dove cercheremo di spiegarvi come usarlo e dove 
potrete trovare anche il numero telefonico di qual- 
che Banca Dati, sempre che queste ci autorizzino 
a pubblicarli. 


IMPORTANTE 


Il modem funziona perfettamente sulle linee te- 
lefoniche dirette. 

Se lo dovete collegare negli uffici, dove sono pre- 
senti centraline interne abilitate a passare auto- 
maticamente la linea su più telefoni, dovrete colle- 
gare il modem direttamente ai due fili della linea 
telefonica prima che questa entri nella centralina 
di smistamento delle chiamate. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


Costo di tutti i componenti necessari per il 
Modem telefonico LX.1112 come visibile in fig.4, 
cioè circuito stampato, tutti gli integrati e i rela- 
tivi zoccoli, altoparlante, relè, quarzo, transistor, 
diodi led, stadio alimentazione, più i trasforma- 
tori T1-T2, ESCLUSO il solo mobile e cavo 
EIS on arr L. 210.000 

Il mobile MO.1112 completo di mascherina po- 
steriore e anteriore forata e serigrafata L. 36.000 


Un cavo RS.232 completo di connettori a 25 
poli L. 8.000 


Costo del solo stampato LX.1112 .. L. 37.000 


| tre integrati SC.11006 - SC.11011 - SC.22201 
incidono sul costo del kit di ben L. 85.000 
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Quando negli anni Cinquanta entrarono in fun- 
zione le prime emittenti TV italiane, l’ Analizzatore 
di Campo era per gli antennisti uno strumento del 
tutto sconosciuto. 

Con il passare degli anni e con l'aumento del nu- 
mero degli utenti e delle emittenti TV, ci si è resi 
conto che non era piü possibile installare antenne 
e centraline senza disporre di uno strumento ido- 
neo a misurare l'intensità dei segnali captati, per- 
ché se sull'ingresso dei televisori giunge un segnale 
minore di 60 dBmicrovolt sulle immagini é evidente 
un fastidioso effetto "neve'', mentre se il segnale 
supera gli 80 dBmicrovolt lo stadio d'ingresso del 
ricevitore TV va in saturazione. 

| primi Misuratori di Campo che apparvero sul 
mercato erano in pratica dei normali e miniaturiz- 
zati televisori provvisti di un Vu-Meter in grado di 
misurare l'intensità del segnale captato. 

A questi primi strumenti ne seguirono altri con in- 
serito un semplificato Analizzatore di Spettro ca- 
pace di visualizzare sullo schermo in modo grafico 
anche l'ampiezza dei segnali captati. 


l'uso dello strumento, lo rendono ancora piü com- 
plicato. 

Chi progetta questi strumenti non si rende conto 
che ad un antennista non serve uno strumento co- 
si complesso da dover continuamente consultare 
il manuale d'uso per sapere quali tasti pigiare per 
passare da una funzione all'altra, ma al contrario 
serve uno strumento con pochi comandi e che sia 
molto pratico. 

Essendo a conoscenza di queste esigenze, ab- 
biamo deciso di progettare un Analizzatore Pano- 
ramico TV completo di funzioni che ancora nessu- 
no ha pensato di presentare in commercio. 

Questo é infatti il primo strumento che utilizza un 
microprocessore operante con tecnica digitale, 
che dispone di un vero Analizzatore di Spettro in 
grado di visualizzare i segnali in senso verticale e 
che scrive sullo schermo non solo la frequenza in 
Megahertz , ma anche l'indicazione del Canale TV, 
l'ampiezza in dBmicrovolt del segnale televisivo 
ricevuto e indica quali tasti occorre pigiare per pas- 
sare da una funzione all'altra. 


É ormai molto tempo che chiedete alla nostra redazione un Misuratore 
di Campo TV completo di monitor, perché per acquistarne uno di quelli 
attualmente reperibili in commercio occorre spendere diversi milioni di 
lire. Accogliendo queste vostre richieste, Nuova Elettronica ha deciso 
di darvi qualcosa di piü, cioé un Analizzatore Panoramico digitalizzato, 
tecnologicamente piü completo rispetto ai normali Misuratori di Campo 


presenti oggi sul mercato. 


Abbiamo evidenziato la parola semplificato per- 
ché quello presente in questi strumenti non é in real- 
tà un vero Analizzatore di Spettro, infatti i segnali 
che appaiono sullo schermo sono in senso orizzon- 
tale e non in senso verticale come invece dovreb- 
bero risultare. 

Dotare questi Misuratori di Campo di un vero 
Analizzatore di Spettro significherebbe per i Costrut- 
tori aumentare ulteriormente il prezzo di questi già 
costosi strumenti. 

La sola trasformazione che abbiamo notato sui 
piü recenti Analizzatori di Campo riguarda il pan- 
nello frontale. 

Come é facile constatare sfogliando qualche de- 
pliant, sui pannelli frontali di questi Misuratori so- 
no state aggiunte una o piü pulsantiere provviste 
di una trentina di tasti che, anziché semplificare 
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In questo strumento abbiamo voluto inserire un 
preciso Attenuatore d'ingresso UHF ed un Gene- 
ratore di Rumore in grado di fornire un segnale di 
RF di circa 60 dBmicrovolt che partendo da circa 
4 MHz raggiungerà i 1.000 MHz. 

Un'altra differenza sostanziale che riscontrerete 
tra il nostro Analizzatore Panoramico TV e i normali 
Misuratori di Campo riguarda la linearizzazione del 
guadagno del Tuner TV. 

Come saprete i Tuner televisivi possiedono un 
guadagno che non é costante al variare della fre- 
quenza, ma che generalmente é maggiore nella 
banda delle VHF e minore nella banda UHF. 

Nei comuni Misuratori di Campo in commercio 
la linearizzazione del guadagno del Tuner non vie- 
ne effettuata, quindi l'operatore per conoscerla de- 
ve consultare una tabella o il grafico riportato sul 
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pannello e poi sommare o sottrarre il numero di dB 
letto sul Vu-Meter con quello indicato sulla tabella. 

L'Analizzatore Panoramico TV che vi presentia- 
mo controlla automaticamente, con l'ausilio del 
Generatore di Rumore presente nello strumento, la 
linearità del Tuner TV, poi il microprocessore inse- 
rito nel circuito provvede automaticamente ad au- 
mentare il guadagno del Tuner sulle frequenze do- 
ve la sua sensibilità é minore e a diminuirlo in cor- 
rispondenza delle frequenze dove il Tuner presen- 
ta una maggiore sensibilità. 

Un altro accorgimento interessante, che abbia- 
mo inserito in questo Analizzatore e che vale la pe- 
na sottolineare, riguarda l'Attenuatore d'ingresso. 

Se colleghiamo un normale Misuratore di Cam- 
po ad una presa TV, leggeremo sul Vu-Meter il se- 
gnale presente dopo l'attenuatore, quindi se leg- 
giamo 60 dBmicrovolt senza accorgerci che risul- 
ta pigiato un tasto dell'attenuatore, potremo consi- 
derare questo segnale insufficiente perché il Vu- 
Meter legge il segnale che entra nel Tuner TV e non 
quello presente sulla presa TV. 

Collegando invece il nostro Analizzatore ad una 
presa TV noi leggeremo il reale segnale presente 
sulla presa TV e non quello che entra nel Tuner. 

Quindi se sulla presa TV sono presenti 80 dBmi- 
crovolt l'Analizzatore ci indicherà sempre 80 dBmi- 


SINTONIA 


crovolt anche se attenueremo il segnale sull'in- 
gresso del Tuner TV di 20-30-40 dB. 

Il Generatore di Rumore da noi inserito e che 
manca in tutti i Misuratori di Campo é un accesso- 
rio indispensabile perché senza questo non potre- 
mo mai controllare se un Modulo o Filtro di ca- 
nale risulta centrato sulla giusta frequenza, né ta- 
rare dei Filtri elimina banda o dei Preamplificato- 
ri di canale. 

L'Analizzatore che vi presentiamo é stato comple- 
tato nel lontano gennaio 1992 e da quella data è pas- 
sato volutamente nelle mani di molti antennisti per 
sottoporlo ad un severo collaudo e anche per sape- 
re se questo strumento risultava di loro gradimento, 
invitandoli ad elencarci eventuali pregi e difetti. 

Accogliendo i loro consigli abbiamo eliminato l'a- 
limentazione a batteria, che nei primi prototipi ave- 
vamo invece incluso. 

Infatti la maggior parte degli antennisti ci ha fat- 
to presente che l'alimentazione a batteria porta piü 
svantaggi che vantaggi per i seguenti motivi : 


= Si aumenta considerevolmente il peso dello 
strumento. Attualmente il peso di questo nostro 
Analizzatore Panoramico è di soli 8 Kg. 


= Un'alimentazione a batterie ha sempre un'au- 


73 


tonomia molto limitata, quindi per potenziarla oc- 
correrebbe inserire batterie di dimensioni maggio- 
ri che aumenterebbero ulteriormente il peso dello 
strumento. 


= Anche disponendo di batterie con discreta au- 
tonomia, ci si ritrova spesso con le batterie scari- 
che mentre si sta lavorando. 


= Le batterie non sono poi così indispensabili co- 
me si potrebbe supporre, perchè questo strumen- 
to viene usato principalmente per poter equalizza- 
re i segnali che fuoriescono dalle centraline o per 
controllare l'ampiezza dei segnali sulle prese TV 
degli appartamenti, cioè viene usato in ambienti do- 
ve è sempre presente una presa di rete a 220 volt 
alla quale poter collegare l’Analizzatore. 


= Qualche antennista ci ha chiesto di inserire 
nell’Analizzatore una nota acustica che indica, con 
le sue variazioni di tonalità, quando l'antenna risulta 
rivolta nella sua giusta direzione. 


Prima di escludere l’alimentazione a batteria ab- 
biamo voluto controllare direttamente ’’sul сатро“ 
se stessimo facendo una cosa sensata oppure no 
e a questo scopo abbiamo seguito questi antenni- 
sti sul lavoro, constatando in effetti che tutto quan- 
to ci avevano riferito corrispondeva al vero. 

Con un’alimentazione a batteria infatti non si riu- 
sciva mai a portare a termine un completo impian- 
to di ricezione TV. 


Data la complessità circuitale di questo Analiz- 
zatore di Campo TV ci limiteremo a chiarire l'essen- 
ziale, perchè se volessimo spiegare dettagliatamen- 
te il funzionamento di ciascuno stadio, dovremmo 
occupare per un anno intero tutte le pagine della 
rivista per questo unico argomento. 

Come visibile nello schema a blocchi di fig.1 pos- 
siamo considerare questo Analizzatore composto 
da cinque parti essenziali : 


1 = Stadio attenuatore. Un attenuatore passi- 
vo che vi forniremo già montato e tarato in grado 
di attenuare il segnale d’ingresso di 0-10-20-30-40- 
50-60 dB dalla VHF alla UHF. 


2 = Stadio generatore di rumore. Un genera- 
tore di rumore bianco da 4 a 1.000 MHz che forni- 
remo già montato e tarato. 


3 = Stadio ricevitore TV. Un completo ricevito- 
re TV composto da un gruppo di VHF - UHF, da uno 
stadio demodulatore di MF e dal demodulatore 
Audio. 
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4 = Stadio di elaborazione dei segnali. Un cir- 
cuito gestito da un microprocessore che elabora 
i segnali in modo digitale e visualizza i dati e i co- 
mandi sul monitor. 


5 = Stadio visualizzazione. Uno stadio forma- 
to da un Monitor B/N da 5”' provvisto di scheda vi- 
deo che forniremo già montato e tarato. 


La maggior parte di questi stadi vengono forniti 
già montati e tarati perchè risulterebbe alquanto 
difficile realizzarli in proprio anche disponendo di 
una completa e costosa strumentazione. 


ATTENUATORE D'INGRESSO © 


In fig.2 è visibile lo schema elettrico dell'attenua- 
tore VHF - UHF. 

A prima vista la relativa semplicità dello schema 
elettrico di questo attenuatore non sembrerebbe 
giustificare la nostra decisione di fornire questo cir- 
cuito già montato e tarato ed invece vi possiamo 
assicurare che la realizzazione di questo stadio è 
un'operazione decisamente critica. 

Infatti per costruire tale attenuatore non è suffi- 
ciente utilizzare delle resistenze di precisione ed un 
qualsiasi relé, perché vi sono delle precise carat- 
teristiche tecniche da rispettare, come l'impeden- 
za а 75 ohm e l'attenuazione in dB che deve esse- 
re costante e stabile da 1 fino a 1.000 MHz. 

Per ottenere queste condizioni abbiamo dovuto 
realizzare un idoneo circuito stampato, poi abbia- 
mo dovuto utilizzare delle resistenze SMD, prive di 
terminali, in modo da ridurre le capacità parassite 
ed infine utilizzare dei costosi relé UHF in grado di 
lavorare fino ad una frequenza di 1,5 GigaHertz. 

Anche disponendo di questi ottimi relé, tutti in- 
ternamente schermati, ne abbiamo dovuti utilizza- 
re ben 6, cioé 2 per cella, per evitare che il segna- 
le di radiofrequenza passasse per via capacitiva dal 
terminale d'ingresso a quello d'uscita, modifican- 
do cosi il valore dei dB di attenuazione. 

Prima di scegliere questi relé abbiamo voluto pro- 
varne degli altri, piü economici, che peró abbiamo 
subito scartati perché non idonei per le UHF. 

Dopo aver montato tutte le resistenze, occorre ta- 
rare ogni cella per poter ottenere un'identica atte- 
nuazione in dB su tutte le bande ponendo in paral- 
lelo a una o piü resistenze dei condensatori, sem- 
pre di tipo SMD. 

Questa operazione di taratura, che tra l'altro ri- 
chiede un dispendio di tempo elevato, va effettua- 
ta con un'adeguata strumentazione UHF per poter 
individuare il punto in cui inserire queste capacità, 
eventualmente dissaldarle e sostituirle se di valore 
troppo elevato e, con questi microscopici compo- 
nenti, l'impresa é abbastanza ardua. 


Fig.1 Schema a blocchi dell’Analizzatore Panoramico TV. Il segnale proveniente 
dall’antenna prima di raggiungere il Tuner TV passa attraverso un Attenuatore. 
Dal ricevitore TV il segnale raggiunge la scheda digitale che elabora i segnali ri- 
cevuti e trascrive sull'immagine l'ampiezza del segnale in dBmicrovolt, la frequen- 
za in MHz ed il corrispondente Canale, quindi trasferisce il tutto sul monitor in 


bianco e nero. 


CONVERTER 


RIV. LOG. 


DEMODULAT 


MONITOR 5” 


p 


à EPROM/RAM E GEN. BASE TEMPI 
24 | wu —————@—_ - - t 


Alla luce di tutto ciò, considerando le caratteri- 
stiche e le difficoltà che occorre superare, il costo 
complessivo di tale Attenuatore di L.60.000, co- 
municatoci dall'ufficio commerciale, ci è sembrato 
un prezzo ragionevole e tutto sommato conve- 
niente. 

L’attenuatore in questione è composto di sole 3 
celle: la prima attenua di 10 dB, la seconda di 20 
dB e la terza di 30 dB. 

Collegando in cascata queste celle potremo au- 


mentare i dB di attenuazione, cioè arrivare anche 
а 40 - 50 - 60 dB. А 
Рег far commutare і relé presenti all'interno di 
questo circuito useremo i tre pulsanti siglati 
P6-P7-P8 ( vedi schema elettrico di fig.9 ). 
Questo attenuatore professionale, che è in gra- 
do di lavorare fino a 1,5 GHz, può essere richiesto 
anche separatamente, in modo da poterlo sfrutta- 
re in altre apparecchiature e per altre applicazioni. 
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Fig.2 Schema elettrico dell'Attenuatore da 10-20-30 dB in grado di lavorare fi- 


no a 1,5 GHz. Questo circuito utilizza speciali relè UHF ed inoltre resistenze e 
condensatori di precisione montati sullo stampato in tecnologia SMD. 


GENERATORE DI RUMORE 


Desideriamo ora soffermarci su un'altro stadio 
che forniremo già montato e tarato, cioè il Genera- 
tore di Rumore ( vedi fig.3 ). 

Questo circuito è in grado di fornire un segnale 
di RF di ampiezza costante su un'ampia gamma di 
frequenza, che va da un minimo di 4 MHz fino ad 
un massimo di 1.000 MHz circa e con un'ampiez- 
za media di 60 dBmicrovolt. 


Nota = Su ogni involucro è riportata l'ampiezza 
massima in dBmicrovolt del rumore generato che 
vi servirà conoscere all’atto della calibrazione del- 
lo strumento, come vedremo più avanti. 


Abbiamo inserito questo Generatore di Rumo- 
re all’interno dell'Analizzatore innanzitutto perchè 
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ELENCO COMPONENTI LX.1054 
(ATTENUATORE) 


150 ohm 
100 ohm 
150 ohm 
10 ohm 
82 ohm 
150 ohm 
220 ohm 
10 ohm 
82 ohm 
82 ohm 
1.200 ohm 


RL1-RL6 = relè 12 V. 1 scambio 


USCITA 
(O) 


Fig.3 Generatore di 
Rumore fornito giá 
montato e tarato, in 
grado di generare 
un segnale di circa 
60 dBmicrovolt da 4 
MHz ad 1 GHz circa. 


Fig.4 Foto del Gene- 
ratore di Rumore 
montato dentro il 
suo contenitore. 


Lul TE TON c. EEE) OA E di M. 25 


USCITA 


ELENCO COMPONENTI LX. 1055 (GENERATORE di RUMORE) 


R1 = 39 ohm 1/4 watt 

R2 - 50.000 ohm trimmer 
R3 = 3.900 ohm 1/4 watt 
R4 = 47.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 10 ohm 1/4 watt 

R6 - 330 ohm 1/4 watt 
R7 = 47 ohm 1/4 watt 

R8 = 47 ohm 1/4 watt 

R9 - 47 ohm 1/4 watt 
R10 = 470 ohm 1/4 watt 
R11 = 27 ohm 1/4 watt 
R12 = 470 ohm 1/4 watt 
C1 - 100 mF elettr. 16 volt 
C2 = 1.000 pF a disco 

СЗ = 10 pF a disco 

C4 = 4,7 pF a disco 


C5 = 100.000 pF a disco 

C6 = 1.000 pF a disco 

C7 = 2-27 pF compensatore 
C8 - 1.000 pF a disco 

C9 - 100.000 pF a disco 
C10 = 1.000 pF a disco 

C11 = 1.000 pF a disco 

C12 - 100 mF elettr. 16 volt 
C13 - 1.000 pF a disco 

C14 = 1.000 pF a disco 


JAF1 - impedenza di blocco 


JAF2 = 10 microHenry 
TR1 = NPN tipo BFR.36 
TR2 = NPN tipo BFR.90 
IC1 = OM.361 

S1 = interruttore 
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é indispensabile in fase di calibrazione per control- 
lare le non linearitá di guadagno del TUNER TV. 

Successivamente potrá essere usato per tarare 
qualsiasi filtro Passa/Basso - Passa/Alto e Pas- 
sa/Banda, tutti i filtri Elimina Banda oppure per 
centrare dei filtri di canale che risultassero fuori 
gamma ( vedi fig.48 ). 


STADIO RICEVITORE TV . 


Il segnale televisivo, dopo aver attraversato l'at- 
tenuatore, raggiungerà lo stadio ricevitore TV for- 
mato da un completo TUNER televisivo in grado 
di sintonizzarsi dalla frequenza più bassa della gam- 
ma VHF alla frequenza più alta della gamma UHF. 

Segue uno stadio di Media Frequenza che ese- 
gue la demodulazione del segnale video ed un 
demodulatore Audio. 

Quest'ultimo è stato volutamente realizzato mo- 
nofonico perchè questo Analizzatore non serve per 
ascoltare della musica, ma solo per effettuare, con 
elevata precisione, delle misure sul segnale video. 

In fig.5 possiamo vedere lo schema elettrico di 
questo stadio sul quale non ci soffermeremo più del 
necessario, poichè la maggior parte delle funzioni 
sono gestite dal microprocessore centrale 1С11 
presente nella scheda di elaborazione del segnale 
( vedi fig.6 ). 

Il segnale a 38,9 MHz, presente sul piedino di 
uscita 7 del Tuner, raggiungerà il gruppo M.F. 
VIDEO e, tramite le bobine L1/L2-L3/L4, rag- 
giungerà anche l’integrato IC7, un normale SO.42P, 
che provvederà a convertirlo sulla frequenza di 
1 MHz. 

Questo segnale raggiungerà l’integrato IC8, un 
amplificatore logaritmico tipo SL.6652, che ha il 
compito di rilevare il livello del segnale TV in ingres- 
so e di fornire in uscita una tensione proporzionale 
al-logaritmo di tale livello, per poterlo visualizzare 
sullo schermo del monitor in dBmicrovolt. 

Il trimmer R45, posto sul piedino d’uscita 11 di 
IC8, ci servirá in fase di taratura per fare in modo 
che le indicazioni di livello, che appariranno sullo 
schermo in dBmicrovolt, coincidano con l’effetti- 
va ampiezza del segnale applicato all'ingresso del- 
l'Analizzatore. 

Il segnale video demodulato, che esce dal piedi- 
no 6 della scheda M.F. VIDEO, raggiungerá il pie- 
dino З dello switch video TEA.2014A, siglato IC4, 
il quale, effettuando la commutazione veloce tra 
l'immagine video e le scritte memorizzate nella 
RAM VIDEO ( presente sul piedino di uscita 7 del- 
l'operazionale IC3-B ), ci permetterà di sovrapporre 
al normale segnale TV le scritte, i dati e la traccia 
dell'oscilloscopio che vogliamo far apparire sul mo- 
nitor. 
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Il segnale di controllo dello switch video viene pre- 
levato sull'uscita del comparatore IC3-A ed appli- 
cato sul piedino 5 dell'integrato IC4. 

Il segnale in uscita sul piedino 6 della scheda 
M.F. VIDEO raggiungerà, attraverso il filtro cerami- 
co FC1, l'integrato TBA.120 siglato IC5, che verrà 
utilizzato per demodulare il segnale audio. 

Gli operazionali IC2-A e IC2-B presenti in que- 
sto circuito servono ad amplificare le tensioni di con- 
trollo dell AGC e della sintonia inviate dal micro- 
processore IC11 attraverso i convertitori digitale- 
analogici DAC0800, siglati IC2 e IC8 ( vedi fig.6 ), 
verso il Tuner TV. 

A questo proposito vi facciamo notare che i co- 
mandi relativi alla sintonia vengono forniti al micro- 
processore da un encoder incrementale, sul qua- 
le ci soffermeremo più avanti, indicato nello sche- 
ma elettrico di fig.8 con la sigla RE1. 


Poichè la sintonia del Tuner e il controllo del- 
l'AGC richiedono delle tensioni che possono rag- 
giungere i 28-29 Volt, abbiamo dovuto alimentare 
gli integrati IC2-A e IC2-B con una tensione di cir- 
ca 30 Volt. 

Per elevare i 12 Volt a 30 Volt abbiamo utilizzato 
il transistor TR4 che, pilotato dall'inverter siglato 
IC1-D, creerá ai capi dell'impedenza JAF1 un'ex- 
tratensione che, raddrizzata dal diodo DS1 e fil- 
trata dal condensatore C3, ci permetterà di ottene- 
re una tensione di oltre 30 Volt. 

Tale tensione verrà poi stabilizzata a 30 Volt me- 
diante il diodo zener DZ1 posto in parallelo al con- 
densatore C3. 

Gli inverter IC1/A-IC1/B-IC1/C vengono utilizza- 
ti in questo stadio per commutare, tramite i transi- 
stor TR1-TR2-TR3, il Tuner TV sulla Banda 1, sul- 
la Banda 11 e sulla Banda IV-V. 

Questa scheda viene alimentata da due tensio- 
ni: una di 12 volt che preleveremo direttamente dal 
connettore CONN.2 ed una di 5 volt che preleve- 
remo all'uscita dell'integrato IC6, un comune 
uA.7805. 

Il connettore CONN.1 posto in alto a destra ver- 
rà collegato, tramite una piattina cablata, al connet- 
tore corrispondente indicato anch'esso con 
CONN.1 visibile in fig.6 e analogamente il connet- 
tore CONN.2, raffigurato simbolicamente in basso 
a destra, andrà collegato al CONN.2 riportato nel- 
le fig.6-7. 

Tali collegamenti sono evidenziati meglio nello 
schema generale di connessione delle varie sche- 
de rappresentato in fig.53. 

| punti terminali 2-3-4-5-6, posti sul lato destro 
della fig.5, stanno ad indicare che questi punti van- 
no collegati con quelli corrispondenti ai numeri pre- 
senti sui circuiti stampati LX.1050 e LX.1051, co- 
me visibile nelle figg.6-7. 


| STADIO DI E 


Lo stadio di elaborazione dei segnali è senza dubbio 
la parte più importante dell'Analizzatore di Campo TV. 

Data la complessità di tale stadio ed il gran nu- 
mero di integrati di cui è composto non c’è stato 
possibile riportare lo schema elettrico in un' unica 
pagina e di conseguenza dovremo fare riferimento 
durante la descrizione alle due figg.6-7. 

Vi facciamo inoltre notare che i quadratini nume- 
rati posti sui lati di queste due figure, non rappre- 
sentano dei terminali o delle saldature da effettua- 
re, ma stanno semplicemente ad indicare le inter- 
connessioni fra gli schemi delle figg.6-7. 

| segnali che escono dallo schema elettrico di fig.5 si 
collegheranno a questo stadio tramite il CONN..2, visibile 
sia nello schema elettrico di fig.6 sia in quello di fig.7. 

| segnali che maggiormente ci interessano sono: 

— segnale video demodulato (VID. ADG.) che par- 
te dalla boccola 3 visibile in alto a destra nella fig.5. 

— segnale del rivelatore logaritmico (V. RIV.) 
che parte dal piedino 7 del CONN.2 di fig.5. 

— segnale audio demodulato (BF) che parte dal 
piedino 3 del CONN.2 di fig.5. 

Poiché questi segnali entreranno, tramite il CONN.2 
ed un cavetto coassiale, nello schema elettrico di fig.7, 
dovremo necessariamente iniziare la descrizione da 
questa figura per poi tornare alla fig.6. 

Il segnale video demodulato, indicato con VID. 
ADG. e fornito dallo stadio ricevitore, giungerà sul 
punto terminale 3 di fig.7 ed inviato, attraverso IC33 


e IC27-B, al convertitore analogico-digitale di ti- | 


po ’’flash‘‘, un TDA.8703 siglato IC35. 

L'aggettivo ’’flash‘‘, come è facile intuire, sta ad indi- 
care che questo tipo di convertitore effettua la conver- 
sione in modo rapidissimo, consentendo quindi di ot- 
tenere quelle elevate frequenze di campionamen- 
to che sono necessarie per questa applicazione. 

| dati digitali così ottenuti vengono memorizzati 
nelle due memorie FIFO ( First In First Out ) da 
512x9 bit, siglate IC43 e IC44 e, attraverso il "buf- 
fer register" HC.374, raggiungono le due GAL 
1C41 e IC42, che permettono di realizzare la fun- 
zione oscilloscopio. 

Le due GAL in questione operano anche sui dati 
digitali ottenuti convertendo, mediante il TDA.8703 
( vedi IC35 ), la tensione di uscita del rivelatore lo- 
garitmico V.RIV. presente sul terminale 7 del con- 
nettore CONN.2 ( vedi fig.7 ). 

Con i dati delle GAL potremo visualizzare sullo 
schermo del monitor il livello del segnale ricevuto 
e lo spettro dei segnali presenti nelle varie bande. 

La gestione ed il controllo di tali flussi di dati è 
affidata alla GAL IC38, la quale riceve i segnali di 
temporizzazione dal generatore base tempi. 

Tale generatore è formato essenzialmente da due 
parti. 


La prima è costituita da un oscillatore a quarzo 
che genera un clock a 16 MHz la cui frequenza vie- 
ne stabilizzata dai due varicap siglati DV1 e DV2. 

La seconda parte è costituita dal processore vi- 
deo TDA.8185, siglato IC28, che genera tutti i se- 
gnali di temporizzazione a partire dal segnale video 
ricevuto sul punto terminale 3. 

Con tutti questi segnali è possibile comandare la 
scansione orizzontale e verticale sul monitor e, at- 
traverso la GAL siglata 1C37, lo switch video. 

Il trimmer R79, posto in alto a destra nella fig.7, ser- 
ve a centrare correttamente il grafico visibile sullo 
schermo quando è attiva la funzione analizzatore di 
spettro, come vi spiegheremo in dettaglio più avanti. 

Il segnale audio, presente sul terminale 2 del 
connettore CONN.2 ( vedi fig.6 ), viene inviato, at- 
traverso il potenziometro di volume R24, ad uno sta- 
dio amplificatore realizzato mediante il TBA.2822M 
siglato 1C22. 

Lo stadio di elaborazione gestisce, mediante il 
microprocessore IC11, anche tutti i segnali di co- 
mando forniti dall'encoder incrementale, dai pul- 
santi funzione e dai pulsanti dell’attenuatore. 

Tale microprocessore è un componente tecnolo- 
gicamente avanzato della Hitachi, siglato 
HD.64180Z, e costituisce la vera "mente pensan- 
te“ di questo Analizzatore. 

Come potete osservare in fig.8, i segnali forniti 
dall'encoder incrementale RE1 e dai pulsanti ven- 
gono inviati al connettore CONN.3 che li invia allo 
Z80PIO siglato IC24 ( vedi fig.6 ). 

L’integrato IC24 svolge la funzione parallela di 
Input-Output per inviare i segnali al microproces- 
sore IC11. 

Analogamente ( vedi fig.9 ) i segnali di comando 
forniti dai pulsanti dell'attenuatore raggiungono, at- 
traverso il connettore CONN.4, uno Z80PIO sigla- 
to IC25 e da questo vengono inviati alla CPU IC11. 

Quest'ultima, a sua volta attraverso lo Z80PIO si- 
glato IC20, invia sul connettore CONN.1 i segnali 
destinati al cambio di banda del Tuner TV ( vedi 
fig.5) e riceve dall' ADC TLC.549, indicato in fig.6 
con 1C23, il livello di tensione fornito dal rivelatore 
logaritmico convertito in digitale. 

Inoltre, come già abbiamo avuto modo di dirvi, 
la CPU, mediante i "buffer'' HC374 indicati in fig.6 
con IC6 e IC9, i DACO800 siglati IC5 e IC8 e i quat- 
tro operazionali IC4-A IC4-B IC2-A e IC2-B, forni- 
sce al Tuner le tensioni di sintonia e di controllo 
dell'AGC. 

La CPU infine gestisce i dati, memorizzati nella 
RAM Video HM.53461 siglata IC19, relativi alle 
scritte, ai riquadri e ai comandi che appaiono sullo 
schermo ( funzione OSD = ON SCREEN DI- 
SPLAY). 

Come è visibile in basso a sinistra nella fig.6, l'A- 
nalizzatore é provvisto di una pila al NiCd per ali- 
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ELENCO COMPONENTI LX.1052 (STADIO VIDEO) 


D 
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uH n m m m TT m i 


R38 
R39 


3.300 ohm 
3.300 ohm 
3.300 ohm 
10.000 ohm 
10.000 ohm 
10.000 ohm 
3.300 ohm 
3.300 ohm 
3.300 ohm 
1.000 ohm 
1.000 ohm 
47:000 ohm 
47.000 ohm 
22.000 ohm 
10.000 ohm 
47.000 ohm 
47.000 ohm 
15 ohm 
2.200 ohm 
330 ohm 
1.000 ohm 
10.000 ohm 
4.700 ohm 
1.500 ohm 
4.700 ohm 
4.700 ohm 
2.200 ohm 
4.700 ohm 
15.000 ohm 
220 ohm 
150 ohm 
150 ohm 
1.000 ohm 
1.000 ohm 
100 ohm 
330 ohm 
330 ohm 
4.700 ohm 
10.000 ohm 


R40 
R41 


C32 
C33 


o 
л 
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22.000 ohm 

10.000 ohm 

100 ohm 

470 ohm 

15.000 ohm 

50.000 ohm trimmer 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
22 mF elettr. 63 V. 
100.000 pF poliestere 
100 mF elettr. 25 V. 
100.000 pF poliestere 
10 mF elettr. 63 V. 
10 mF elettr. 63 V. 
100.000 pF poliestere 

47 pF a disco 

15 pF a disco 

68 pF a disco 

47 pF a disco 

10.000 pF poliestere 

100. mF elettr. 25 V. 

2,2 mF elettr. 63 V. 

220 mF elettr. 25 V. 

100 mF elettr. 25 V. 

100.000 pF poliestere 

10.000 pF poliestere 

10.000 pF poliestere 

10.000 pF poliestere 

22 pF a disco 

150 pF a disco 

22 pF a disco 


100.000 pF poliestere 


100.000 pF poliestere 
12 pF a disco 

47 pF a disco 

12 pF a disco 

47 pF a disco 

100 mF elettr. 25 V. 
100.000 pF poliestere 


NOTA = Tutte le resistenze sono da 1/4 di watt. 


C34 - 4,7 pF a disco 

C35 = 22 pF a disco 

C36 - 4,7 pF a disco 

C37 = 10.000 pF a disco 
C38 - 100.000 pF poliestere 
C39 = 470 pF a disco: 

C40 = 220 pF a disco 

C41 - 100 mF elettr. 25 V. 
C42 = 1 mF poliestere 

C43 = 1 mF poliestere 

C44 = 100.000 pF poliestere 
C45 = 100.000 pF poliestere 
C46 = 470 рЕ а disco 

JAF1 = 1 milliHenry 

JAF2 = 10 microHenry 
JAF3 = 47 microHenry 
JAF4 = 100 microHenry 
L1-L2 = bobina mod. L.1052 
L3-L4 = bobina mod. L.1052 


MF1 = 10,7 MHz verde 
FC1 = filtro ceramico 5,5 MHz 
XTAL = quarzo 40 MHz 
DS1-DS3 = diodi tipo 1N4150 


DZ1 = zener 33 volt 1/2 watt 
TR1 = PNP tipo BC.327 
TR2 = PNP tipo BC.327 
TR3 = PNP tipo BC.327 
TR4 = NPN tipo ZTX.653 
TR5 = NPN tipo 2N2222 
TR6 = NPN tipo BC.238 
IC1 = SN. 7406 
IC2 = LM.358 
IC3 - LM.6218 

. IC4 = TEA.2014 
IC5 = TBA.120 
IC6 = „А. 7805 
IC7 = SO.42P 
IC8 = SL.6652 


M.F. VIDEO - TV.382 
TUNER = TV.860 


Fig.5 Schema elettrico dello stadio Video siglato LX.1052. Alle figure 14-15 troverete la foto 
e lo schema pratico di montaggio che dissiperanno ogni eventuale dubbio che potrebbe sor- 
gere guardando il solo schema elettrico. Scopriremo ad esempio che i due rettangoli colorati 
indicati TUNER e MF/VIDEO sono due moduli, uno da fissare su zoccolo e l'altro da stagnare 
sul circuito stampato. | CONN.1-CONN.2 sono due connettori maschi, i cerchietti indicati con 
i numeri 1-2-3-4-5-6 sono dei capifilo per i cavetti coassiali di collegamento. 
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Fig.6 Metà dello schema elettrico dello stadio CPU. L’altra metà è riportata nella pagina seguente. 
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Fig.7 Schema elettrico dello stadio CPU che completa lo schema di fig.6. 
La lista componenti di questo stadio è riportata nella pagina successiva. 
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ELENCO COMPONENTI LX.1051 (CPU) 
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ung ggg ggg ggg gygy gy gg gg gy gu g m gu m m m] m m uu mn W" M 


4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
820.000 ohm 1/4 watt 
47.000 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
47.000 ohm 1/4 watt 
47.000 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
470 ohm 1/4 watt 
47 ohm 1/4 watt 
47.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 


47.000 ohm pot. log. 


33 ohm 1/4 watt 

4,7 ohm 1/4 watt 
4,7 ohm 1/4 watt 

10 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 


10.000 ohm rete resistiva 
10.000 ohm rete resistiva 


1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 


100.000 ohm 1/4 watt 


4.700 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
5.600 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
220.000 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
3.300 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
22.000 ohm 1/4 watt 
1 megaohm 1/4 watt 
220 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
2.200 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm 1/4 watt 
8.200 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm trimmer 20 giri 
1.000 ohm 1/4 watt 
4.700 ohm rete resistiva 
10 mF elettr. 63 V. 
10 mF elettr. 63 V. 
10.000 pF poliestere 
4.700 pF poliestere 
390 pF a disco 
4.700 pF poliestere 
4.700 pF poliestere 
10.000 pF poliestere 
10.000 pF poliestere 
10 mF elettr. 63 V. 
100.000 pF poliestere 
1 mF elettr. 63 V. 
100.000 pF poliestere 
10 mF elettr. 63 V. 
10.000 pF poliestere 
470 mF elettr. 25 V. 
100.000 pF poliestere 


C18 
C19 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
C30 
C31 
C32 
C33 
C34 
C35 
C36 
C37 
C38 
C39 
C40 
C41 
C42 
C43 
C44 
C45 
C46 
C47 
C48 
C49 
C50 
C51 
*C52 
"C53 
*C54 
*C55 
*C56 
C57 
C58 
C59 


100.000 pF poliestere 
1.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
1.000 pF poliestere 
1.000 pF poliestere 
470 pF a disco 
470.000 pF poliestere 
1 mF poliestere 
100.000 pF poliestere 
10.000 pF poliestere 
220.000 pF poliestere 
22 mF elettr. 25 V. 
1 mF poliestere 
2.200 pF poliestere 
1 mF poliestere 
1.200 pF poliestere 
22.000 pF poliestere 
1.000 pF poliestere 
1.000 pF a disco 
1.000 pF a disco 
1.000 pF poliestere 
470 pF a disco 
10.000 pF poliestere 
10.000 pF poliestere 
4,7 mF elettr. 63 V. 
47 pF a disco 
4,7 mF elettr. 63 V. 
1.000 pF poliestere 
1.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100 mF elettr. 25 V. 
100.000 pF poliestere 
100 mF elettr. 25 V. 
100.000 pF poliestere 
100 mF elettr. 25 V. 
100 mF elettr. 25 V. 
100 mF elettr. 25 V. 


JAF1 = 4,7 microHenry 
XTAL = quarzo 16 MHz 
DS1-DS3 = diodi tipo 1N4150 


DV1-DV2 = diodi varicap BB329 


PNP tipo BC.328 
PNP tipo BC.328 
PNP tipo BC.328 


uA.78L05 
DAC.0800 


IC3 


IC4 - TL.082 

IC5 = DAC.0800 

IC6 = TTL tipo 74HC374 
IC7 = EP.1051-4 

IC8 = DAC.0800 

IC9 = TTL tipo 74HC374 
IC10 = TTL tipo 74HC00 
IC11 = EP.1051-1 

IC12 = C/Mos tipo 4093 
IC13 = RAM tipo HM62256 
IC14 = EP.1051-2 

IC15 = TTL tipo 74HC157 
IC16 = TTL tipo 74HC157 
IC17 = TTL tipo 74HC00 
IC18 = EP.1051-5 

IC19 = HM.53461 

IC20 - TMPZ.84C20 PIO 
IC21 = TTL tipo 74HC4520 
IC22 = TBA.2822M 

IC23 - TLC.549 

IC24 - TMPZ.84C20 

IC25 = TMPZ.84C20 

IC26 - LM.358 

1C27 = C/Mos tipo 4066 
IC28 = TDA.8185 

IC29 = C/Mos tipo 40106 
IC30 = C/Mos tipo 4093 
IC31 = TTL tipo 74HC00 
IC32 - TTL tipo 74HC4520 
IC33 = LM.6218 

IC34 - TL.082 

IC35 - TDA.8703 

IC36 = TTL tipo 74HC74 
1C37 = EP.1051-6 

IC38 = EP.1051-3 

IC39 = TTL tipo 74HC4520 
IC40 = TTL tipo 74HC4520 
IC41 - EP.1051-7 

IC42 = EP.1051-8 

IC43 - FIFO tipo MK.4501N 
IC44 - FIFO tipo MK.4501N 
IC45 = TTL tipo 74HC374 
IC46 = TTL tipo 74HC32 
J1 = ponticello 

J2 = ponticello 

УЗ = ponticello 


CONN1-6 = connettori 
PILA = pila 4,8 volt 
AP = altoparlante 


TTL tipo 74HC374 
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un 


ELEZIONE FUNZIONI 


5.600 ohm 1/4 watt 
5.600 ohm 1/4 watt 
220 ohm 1/4 watt 

5.600 ohm 1/4 watt 
5.600 ohm 1/4 watt 
220 ohm 1/4 watt 

5.600 ohm 1/4 watt 
5.600 ohm 1/4 watt 


Fig.8 Schema elettrico dello stadio TASTI 
FUNZIONE ed ENCODER incrementale. Sulla 
destra le connessioni dell’Encoder viste dal 
lato terminali. La sigla NC indica terminale 
“поп collegato". ` 


USCITA 


ATTENUAT. 


LX 1054 


ENTRATA 


Fig.9 Schema elettrico dello 
stadio ATTENUATORE con i 
relativi tasti di commutazione. 


R9 = 220 ohm 1/4 watt 

C1 = 100.000 pF poliestere 

DS1-DS3 = diodi tipo 1N4150 

TR1-TR3 = PNP tipo BC.328 

IC1 = TTL tipo 7407 

P1-P8 = pulsanti 

RE1 = encoder incrementale (256 livelli) 


mentare l'integrato IC13. 

Questa pila é necessaria per mantenere in me- 
moria tutti i dati relativi al controllo dell'AGC del Tu- 
ner ogniqualvolta si spegne l'Analizzatore. 

A questo proposito, la prima volta che alimenta- 
te l'apparecchio vi consigliamo di tenerlo acceso 
per circa un'ora in modo da permettere la carica 
completa della pila mediante il circuito di ricarica 
realizzato con il transistor TR1. 


STADIO VISUALIZZAZIONE 


Lo stadio visualizzazione é composto da una 
scheda video e da un monitor in bianco e nero 
da 5 pollici. | 

La scheda di controllo del monitor, siglata 
LX.1050, vi sará fornita montata e collaudata poi- 
ché tale circuito richiede una calibrazione molto 
precisa che è possibile effettuare solo con apposi- 
ti strumenti di misura, 1 quali, per il loro costo ele- 
vato, difficilmente fanno parte dell'attrezzatura di 
laboratorio. degli hobbisti e degli antennisti. 

Ai lettori che si chiederanno perché abbiamo cor- 
redato questo Analizzatore di un monitor da 5 pol- 
lici anziché di uno piü grande da 7 pollici, replichia- 
mo che in uno strumento di misura é indispensabi- 
le ridurre quanto piü possibile il peso e l'ingom- 
bro per rendere piü agevole e comodo il suo tra- 
sporto. 


STADIO ALIMENTAZIONE 


Lo stadio di alimentazione, il cui schema elettri- 
co è visibile in fig. 10, fornisce tre diverse tensioni 
stabilizzate : 


una tensione singola di 12 Volt 
una tensione duale di 12 + 12 Volt 
una tensione singola di 5 Volt 


La tensione singola di 12 Volt, presente sul con- 
nettore CONN.6, serve per alimentare la scheda 
video, come é riportato nello schema generale di 
collegamento di fig.53. 

La tensione duale di 12 + 12 Volt e la tensione 
singola di 5 Volt servono ad alimentare, mediante 
il connettore CONN.5, lo stadio di elaborazione dei 
segnali ed indirettamente, mediante il collegamento 
effettuato con il connettore CONN.2, il ricevitore TV. 

In tale stadio sono stati utilizzati un trasformato- 
re a due secondari, due ponti raddrizzatori e ben 


quattro integrati stabilizzatori indicati con 
IC1-IC2-IC3-IC4. 
STADIO TASTIERA 


In questo stadio sono inseriti tutti i componenti 
visibili nelle figg.8-9, cioé 3 pulsanti per l'attenuato- 


re d'ingresso ( P6-P7-P8 ), 4 pulsanti per la sele- 
zione delle funzioni ( P1-P2-P3-P4 ), un pulsante 
MASTER o di Reset ( P5 ) ed un encoder incre- 
mentale siglato RE1 che utilizzeremo per sintoniz- 
zare, tramite il microprocessore, il Tuner TV. 

Poiché questo encoder é un componente le cui 
caratteristiche sono ancora a molti sconosciute, 
converrà spendere due parole di presentazione per 
farvi comprendere i motivi che ci hanno indotto ad 
utilizzare un componente cosi sofisticato e costo- 
SO, che nessuno prima d'ora aveva mai usato in un 
Misuratore di Campo. 

Il primo vantaggio che presenta é quello di esse- 
re in grado di fornire in uscita dei segnali digitali 
diversamente sfasati a seconda che lo si ruoti in 
senso orario o antiorario. Questi segnali, elaborati 
dal microprocessore, consentiranno di sintonizza- 
re in modo preciso ed affidabile il Tuner TV su una 
frequenza maggiore o minore. 

Il secondo vantaggio è quello di riuscire a modi- 
ficare finemente la sintonia. 

Come visibile in figura 8 questo encoder dispo- 
ne di 5 terminali: 


Il terminale 1 é la massa 

Il terminale 2 è libero, cioè non collegato 
Il terminale 3 è l'uscita avente fase A 

Il terminale 4 è collegato ai 5 volt positivi 
Il terminale 5 è l’uscita avente fase B 


Ruotando l'encoder in senso orario, l'onda qua- 
dra che esce dal terminale 3, indicato con PHA, ri- 
sulta sfasata di 90 gradi in anticipo rispetto a quella 
presente sul terminale 5 indicato con PHB. 

Viceversa, ruotando l'encoder in senso antiora- 
rio, l'onda quadra che esce dal terminale PHA ri- 
sulterà sfasata di 90 gradi in ritardo rispetto a quel- 
la presente sul terminale PHB. 


Il microprocessore IC11 riconoscerá, in base a 
tale sfasamento, il senso di rotazione dell'encoder 
e quindi saprà se incrementare o decrementare la 
frequenza di sintonia del Tuner TV. 

ll terzo vantaggio che presenta é quello di non 
avere il fine corsa, quindi potremo ruotarlo in un 
senso o nell'altro all'infinito. 

L'ultimo vantaggio é quello di ritrovarsi, ogni volta 
che si accende l'Analizzatore, sempre al centro del- 
la banda UHF. 

. Dobbiamo precisare che di questi encoder incre- 
mentali ne esistono di tanti modelli e di diverso 
costo. 

Quelli con una risoluzione di 64-100-128 step 
per giro hanno un prezzo decisamente minore ri- 
spetto a quelli con 256 risoluzioni per giro, come 
quello utilizzato in questo Analizzatore. 
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Fig.10 Schema elettrico dello stadio di Alimentazione. Lo sehema pratico di questo sta- 
dio e visibile in fig.19. Qui sotto le connessioni dei tre integrati stabilizzatori. 


ELENCO COMPONENTI LX.1053 (ALIMENTATORE) 
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220 ohm 1/4 watt 
1.800 ohm 1/4 watt 
100 ohm 1/4 watt 
100.000 pF poliestere 
100 mF elettr. 25 volt 
100.000 pF poliestere 
470 mF elettr. 25 volt 
2.200 mF elettr. 50 volt 
2.200 mF elettr. 50 volt 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
220 mF elettr. 25 volt 
220 mF elettr. 25 volt 
1.000 mF elettr. 25 volt 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
220 mF elettr. 25 volt 
diodo tipo 1N4150 


ponte raddriz. 80 V. 5 A. 
ponte raddriz. 80 V. 5 A. 


EMU 
pA7812 


LM.317 

uA.7812 

uA.7912 

uA.7805 

= interruttore 

= trasf. 50 watt (TNO5.55) 


sec. 15+15 V. 1,2 A. - 8 V. 1,2 A. 


' 


Бас. 


REALIZZAZIONE PRATICA 


Quando presentiamo dei circuiti alquanto com- 
plessi il primo problema che cerchiamo di risolve- 
re é quello di semplificare al massimo la loro rea- 
lizzazione pratica perché vogliamo che tutti riesca- 
no a montare con successo ogni nostro kit senza 
alcuna difficoltá. 

Come giá accennato in precedenza, tutti gli sta- 
di piú critici, che avrebbero richiesto per la loro ta- 
ratura l’uso di una costosa strumentazione di cui 
pochissimi possono disporre, vi saranno forniti già 
montati e tarati. 

Disponendo del Tuner TV, dello stadio M.F Vi- 
deo, dell’attenuatore UHF siglato LX.1054, del Ge- 
neratore di Rumore siglato LX.1055 e di tutto lo 
stadio di visualizzazione già montati e collaudati, 
dovremo soltanto limitarci a montare componenti 
su queste quattro schede : 


LX.1051 
LX.1051/B 
LX.1052 
LX.1053 


Una volta completato il montaggio assemblere- 
mo il tutto seguendo lo schema generale di colle- 
gamento visibile in fig.53. 

Queste schede potremo fornirvele già montate 
e collaudate, però dovete tener presente che le in- 
dustrie specializzate nell esecuzione di questi mon- 
taggi ci chiedono circa 40 lire più IVA per ogni sta- 
gnatura. Infatti questi montaggi devono essere ef- 
fettuati da un tecnico specializzato che sappia in 
quale posizione inserire i vari componenti sullo 
stampato e provveda a collaudare ogni circuito per 
verificare di non avere commesso qualche involon- 
tario errore. 

Di primo acchito queste 40 lire potrebbero sem- 
brare un’inezia e quindi si potrebbe essere indotti 
a pensare che la somma da spendere per avere tutti 
questi circuiti già montati e collaudati non risulti mol- 
to elevata. 

Se però contate il numero delle stagnature da 
effettuare sulla sola scheda LX.1051, scoprirete che 
ve ne sono circa 1.300, quindi facendo una sem- 
plice moltiplicazione potrete facilmente rendervi 
conto di quanto risulti più economico montare que- 
ste schede da soli. 

Fatta questa premessa possiamo passare alla de- 
scrizione della realizzazione pratica dell Analizza- 
tore di Campo TV. 


SCHEDA LX.1051 


Noi consigliamo di iniziare il montaggio di que- 
sto Analizzatore di Campo dal circuito stampato 


LX.1051, perchè terminata questa scheda con le 
sue 1.300 stagnature tutte le altre che seguiran- 
no risulteranno più veloci da realizzare. 

In possesso dello stampato e facendo riferimen- 
to allo schema pratico di fig.11, inseriremo per pri- 
mo lo zoccolo quadro dell'integrato IC11 cercando 
di rivolgere la freccia, che troveremo stampigliata 
al suo interno, verso il condensatore C56. 

Questa freccia vi servirà in futuro per ricordarvi 
da quale lato dovrete rivolgere il punto di riferimen- 
to stampigliato sull’integrato. 

Anche quando monterete tutti gli altri zoccoli cer- 
cate di rivolgere la tacca di riferimento a U, incisa 
su un lato del loro corpo, come visibile nello sche- 
ma pratico di fig.11. 

Adottando questo accorgimento, saprete subito 
da che lato dovrete rivolgere la tacca di riferimento 
di un qualsiasi integrato ogniqualvolta lo sfilerete 
dal suo zoccolo, senza dover ricercare il numero 
della rivista dove è apparso questo progetto. 

Proseguendo nel montaggio potremo inserire le 
reti resistive R45 R46 R81 facendo attenzione a 
disporre il punto di riferimento stampigliato sul lo- 
ro involucro come mostrato in fig.11. 

Di seguito monteremo le comuni resistenze, 
avendo cura di controllare il loro valore prima di sal- 
darle sulle piste metallizzate del circuito, e subito 
dopo il trimmer R79. 

Successivamente disporremo sullo stampato i 
diodi facendo in modo che la loro fascia di riferi- 
mento nera o gialla risulti disposta come in fig.11. 

Poi monteremo i condensatori rispettando, per 
i soli elettrolitici, la polarità dei due terminali. 

Quando monterete i transistor TR1-TR2 e l'in- 
tegrato IC1, dovrete rivolgere la faccia piatta del loro 
corpo come visibile nello schema pratico di mon- 
taggio. 

Salderemo poi l'impedenza JAF1, riconoscibile 
dal numero 4,7 stampigliato sul corpo, e vicino a 
questa disporremo il quarzo XTAL da 16 MHz che 
riconoscerete dal numero 16.000 riportato sul suo 
involucro metallico. 

Il quarzo XTAL andrà posto, come visibile in fig.11, 
in posizione orizzontale e tenuto fermo sullo stam- 
pato con una goccia di stagno. 

Di seguito monteremo vicino all'integrato IC13 la 
pila rispettando la sua polarità. 

Il terminale positivo della pila é facilmente rico- 
noscibile perché sull'involucro é stampigliato il se- 
gno +. 

Dopodiché potrete disporre sullo stampato i con- 
nettori CONN.1-CONN.2-CONN.3-CONN.4- 
CONN.5 e di seguito i ponticelli J1-J2-J3 sui qua- 
li dovrete porre gli spinotti di cortocircuito cosi co- 
me mostrato in fig.11. 

Poiché il ponticello J1 permette di far giungere 
la tensione della pila al nichel-cadmio agli integrati 
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Fig.11 Schema pratico della sche- 
da CPU siglata LX.1051. Guardan- 
do questo schema pratico si puó 
notare che questo circuito non e 
poi cosi complesso, come si po- 
teva supporre guardando gli sche- 
mi elettrici di figg.6-7. ЕЁ | % XEXXXXEXX 
IMPORTANTE = Questo circui- 
to non è adatto per quei princi- 
pianti che ancora non riescono ad 
eseguire delle ottime stagnature, 
perchè basta una stagnatura 
‘‘fredda’’ per non farlo funziona- 
re e se anche noi cercheremo di 
ripararvelo, tenete presente che 
per trovare una stagnatura ''fred- 
da” occorre ripassare tutte le sta- 
gnature presenti nel circuito. 
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І ponticelli del connettore J2, posto vicino a 1C24, e di J3 posto tra i due inte- 
grati 1C28-1C38, vanno cortocircuitati come visibile in figura. Il connettore J1, posto 
vicino alla PILA, andrà inserito nella posizione indicata solo dopo aver acceso 
l'Analizzatore. 
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Fig.12 La scheda della CPU апага fissata, utilizzando quattro viti in ferro, sotto il 
pannello di alluminio presente all'interno del mobile . Sul pannello posteriore fisse- 
remo lo stadio di alimentazione ed il relativo trasformatore. Sul contropannello an- 
teriore fisseremo lo stampato LX.1051/B della pulsanteria e dell’Encoder incremen- 
tale ( vedi fig.49 ) più il modulo dell’Attenuatore e del Generatore di Rumore, i due 
interruttori basculanti e i potenziometri di volume, luminosità e contrasto. 
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Fig.13 Come si presenta la scheda CPU siglata LX.1051 a montaggio completato. Lo stam- 


pato che vi forniremo è protetto da una vernice solderesit che lascia prive di protezione 
le sole piazzuole dove dovremo effettuare le stagnature. Anche se in questa foto non risul- 


ta visibile, sul lato componenti è presente un completo disegno serigrafico. 
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Fig.14 Foto della scheda video LX.1052 già montata. Nel disegno di fig.15 i cavetti scher- 
mati indicati con i numeri 1-2-3-4 dovranno essere collegati allo stampato LX.1051, men- 
tre il cavetto schermato indicato con il numero 6 ed il filo indicato con il numero 5 an- 
dranno collegati al monitor TV. Il filo indicato ‘‘alimentazione Generatore Rumore"' an- 
drà collegato a questo modulo. Nella fig.53 troverete un disegno piü completo dei ca- 
blaggi che dovremo effettuare tra scheda e scheda. 
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Fig.15 Schema pratico della scheda LX.1052. 1! TUNER TV lo innesteremo nel suo zoc- 
colo, mentre il modulo MF/VIDEO andrà direttamente fissato sul circuito stampato. Non 
dimenticatevi di stagnare sulle piste sottostanti le linguelle metalliche degli schermi del 
modulo MF/VIDEO, delle bobine L1/L2 - L3/L4 e della MF1. 
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Fig.16 Schema pratico e fo- 
to del telaio LX.1051/B vi- 
sto dal lato dei componen- 
ti. | quattro fili visibili nello 
schema in alto li colleghe- 
remo all’Attenuatore d’in- 
gresso ( vedi fig.53 ). 
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Fig.17 Schema pratico e fo- 
to del telaio LX.1051/B vi- 
sto dal lato dei pulsanti. Sul 
lato destro inseriremo i tre 
pulsanti contenenti all'in- 
terno del corpo dei minu- 
scoli diodi led. 
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Fig.18 Foto dell'interno dell'Analizzatore visto dall'alto. Si noti il cavetto che colle- 
ga l'Attenuatore d’ingresso con il Tuner TV e tutte le connessioni volanti che colle- 
gano i vari telai. Sul giogo del tubo del monitor possono risultare presenti dei picco- 
li magneti circolari, inseriti per correggere la linearità del quadro. Non ruotate que- 
sti magneti se il quadro non risulta deformato. 

Tutti i pannelli e le altri parti meccaniche sono forati e completati di rivetti distanzia- 
tori filettati. 


1C17-1C13, inseriremo lo spinotto di cortocircuito 
solo dopo aver montato tutto l'Analizzatore all'in- 
terno del mobile. 

| ponticelli J2 e J3 presenti nello stampato ser- 
vono per eseguire i test in caso di riparazione. 

L’ultima operazione da effettuare sarà quella di 
inserire gli integrati negli zoccoli, avendo cura di 
orientare la tacca di riferimento a U come mostra- 
to in fig.11 

Come noterete, tutti gli integrati presenti su que- 
sta scheda hanno la tacca di riferimento rivolta ver- 
so destra ad eccezione di IC35 che ha la tacca 
orientata verso sinistra e di IC11 che ha il punto 
di riferimento orientato verso il basso. 


CSCHEDALX.1052: сз: ЖШ c2 


Completato il montaggio del circuito stampato più 
complesso passeremo alla realizzazione dello stam- 
pato siglato LX.1052. 

Come potete osservare in fig.15, questo stampato 
possiede un minor numero di componenti e pertan- 
to potrà essere montato in un tempo minore. 

Inizieremo ovviamente col saldare sulle piste del- 
lo stampato gli zoccoli degli integrati. 

Di seguito monteremo lo zoccolo sul quale an- 
drà disposto il Tuner ed i connettori CONN.1 e 
CONN.2, dopodichè passeremo a disporre le resi- 
stenze, i diodi e i condensatori, rispettando tutte 
le osservazioni fatte in precedenza per lo stampa- 
to LX.1051. 

Subito dopo passeremo a montare i transistor 
TR1-TR2-TR3-TR4-TR6 orientando la faccia piat- 
ta del loro corpo come riportato in fig.15. 

Per il transistor metallico TR5, posto vicino a IC4, 
dovremo orientare la linguetta metallica, posta da 
un lato del corpo cilindrico, verso C17. 

Il passo successivo consisterà nell’inserire le im- 
pedenze JAF1-JAF2-JAF3-JAF4, che riportano 
stampigliate rispettivamente sul corpo le sigle 1K- 
10-47-100. 

Per le bobine L1/L2 ed L3/L4 non esisterà nes- 
sun problema perchè oltre a risultare identiche han- 
no entrambe i terminali sfalsati e quindi entreran- 
no nello stampato solo nel loro giusto verso. 

Dopo le bobine inseriremo la frequenza MF1 che 
riconoscerete dal nucleo di colore verde e dalla 
scritta FM3 riportata sul suo involucro metallico. 

Non dimenticatevi di stagnare le ”'linguelle** me- 
talliche di tutti gli schermi delle bobine e della MF 
alle piste di massa del circuito stampato. 

In prossimità del condensatore C20 dovrete in- 
serire il filtro ceramico FC1 siglato SFE5.5MB. 

Quando inseriremo l’integrato stabilizzatore IC6 
dovremo rivolgere il lato metallico del suo corpo ver- 
so l’aletta di raffreddamento. 

Prima di effettuare le saldature vi consigliamo di 


piegare i suoi terminali a L, poi di verificare che il 
foro posto sulla faccia metallica del corpo coincida 
perfettamente con il foro presente sull’aletta e sul 
circuito. 

Per completare il montaggio di questo circuito 
stampato dovremo inserire il modulo M.F. VIDEO 
che si innesterà nei fori presenti sullo stampato solo 
nel suo giusto verso. 

Inserito il modulo dovremo stagnare oltre ai pie- 
dini anche le ”linguelle** dello schermo metallico. 

Per ultimo inseriremo gli integrati orientando la 
tacca di riferimento incisa sul loro corpo come visi- 
bile in fig.15 e infine innesteremo nel suo zoccolo 
il Tuner TV. 


Sul circuito stampato siglato LX.1051/B dovre- 
mo montare i pulsanti, l'encoder incrementale e 
i pochi componenti visibili nelle figg. 16-17. 

Dal lato componenti inseriremo lo zoccolo del- 
l'integrato IC1, poi le resistenze, i diodi ( disponen- 
do la fascia di riferimento come mostrato in fig. 16), 
il condensatore C1 eitransistor TR1-TR2-TR3 ri- 
volgendo la faccia piatta del loro corpo verso l'en- 
coder RE1. 

Dopo aver saldato sullo stampato i due connet- 
tori CONN.3 e CONN.4 inseriremo dal lato oppo- 
sto i pulsanti, saldandoli alle piste metallizzate dal 
lato componenti. 

Prima di stagnarli controllate in quale di questi 
é presente internamente un minuscolo diodo led. 

Troverete solo tre tasti completi di led che andran- 
no utilizzati per P6-P7-P8. 

Una volta stagnati tutti i pulsanti potrete innesta- 
re nel loro corpo il coperchio frontale. 

Successivamente inseriremo l'encoder RE1 e lo 
collegheremo al circuito stampato mediante quattro 
corti spezzoni di filo di rame come visibile in fig.16 

Per ultimo monteremo l'integrato IC1 rivolgendo 
la tacca di riferimento verso sinistra. 


L'ultimo circuito stampato da montare é quello 
siglato LX.1053 relativo all'alimentatore dell'Ana- 
lizzatore di Campo TV ( vedi fig.19 ). 

Inizieremo il montaggio saldando tutte le resi- 
stenze, il diodo DS1 ( la cui fascia di riferimento 
deve essere orientata verso destra ), poi i conden- 
satori al poliestere e tutti gli elettrolitici, rispet- 
tando la loro polarità come visibile in fig.19 

Proseguendo nel montaggio inseriremo i due 
ponti raddrizzatori RS1 ed RS2 rivolgendo il termi- 
nale indicato con il segno + sul corrispondente fo- 
ro presente sullo stampato, dopodiché passeremo 
al montaggio degli integrati stabilizzatori 
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IC1-IC2-IC3-IC4. 

Come é chiaramente visibile in fig.19 questi in- 
tegrati andranno fissati sopra l'aletta di raffredda- 
mento controllando esattamente le loro sigle, per- 
ché abbiamo un integrato per i 5 Volt positivi 
( uA.7805 ), uno per i 12 Volt positivi ( uA.7812 ) 
ei 12 Volt negativi ( uA.7912 ) e un LM.317 ( vedi 
IC1 ) utilizzato per l'alimentazione del monitor video. 

Dopo aver ripiegato i loro terminali a L controlla- 
te che il foro presente sul loro corpo combaci per- 
fettamente con quello praticato sull'aletta di raffred- 
damento e sullo stampato, dopodiché potrete effet- 
tuare le saldature. 

Per ultime salderemo tutte le morsettiere. 

Sulle morsettiere di sinistra collegheremo i fili 
che provengono dal secondario del trasformato- 
re T1 e sulle morsettiere di destra preleveremo le 
tensioni da applicare ai circuiti da alimentare. 


I TASTI FUNZIONE 


Una volta montato il circuito familiarizzare con i 
tasti funzione posti alla destra del monitor dell'A- 
nalizzatore è facilissimo, perchè sarà lo stesso mi- 
croprocessore ad indicarci, mediante le scritte che 
appaiono sullo schermo, quali tasti pigiare per ot- 
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tenere una determinata funzione. 

Precisiamo che sul monitor non appariranno le 
scritte relative al volume audio nè quelle relative 
al contrasto e alla luminosità delle immagini, per- 
chè questi comandi verranno regolati da ognuno se- 
condo le proprie esigenze. 

Per ciò che riguarda i tasti dell'attenuatore d'in- 
gresso, indicati sul pannello frontale con le scritte 
10-20-30 dB, potremo notare che, ogniqualvolta 
premeremo uno di questi tasti, questi si accende- 
ranno per indicarci quale attenuazione risulta in- 
serita. 

Anche durante la fase di taratura appariranno 
sullo schermo tutte le indicazioni necessarie per ef- 
fettuare correttamente questa operazione senza do- 
ver usare strumentazioni esterne. 


CALIBRAZIONE DELL’ANALIZZATORE 


Terminato il montaggio dell'Analizzatore dovre- 
mo effettuare una semplice calibrazione perchè, 
come vi abbiamo già accennato, i Tuner TV non 
hanno un guadagno costante sulle gamme VHF e 
UHF. 

Nei normali Misuratori di Campo questa calibra- 


Fig.19 Schema pratico dello stadio alimen- 
tatore. Nei CONN.5-CONN.6, presenti sul la- 
to destro dello stampato, innesteremo i due 
connettori femmina a morsetto visibili qui 
sotto. 
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zione non viene effettuata, ma al suo posto viene 
utilizzata una tabella dove sono indicati gli errori di 
guadagno in dB che si possono riscontrare sulla 
gamma VHF e su quella UHF. L'antennista, che de- 
sidera delle esatte misure di livello, deve sottrarre 
o sommare i dB riportati su tale tabella. 

Nel nostro Analizzatore questa operazione vie- 
ne svolta automaticamente da un microprocesso- 
re una volta calibrato il Tuner TV tramite il Gene- 
ratore di Rumore. 

In fase di calibrazione il microprocessore memo- 
rizza gli errori di guadagno del Tuner e provvede, 
in fase di lettura, a correggerli agendo sull'AGC 
in modo da visualizzare sul monitor i reali valori 
espressi in dBmicrovolt del livello del segnale ri- 
cevuto. 

Quando alimenterete l'Analizzatore di campo per 
la prima volta, appariranno sul monitor le scritte 
visibili in fig.22. 

Come noterete risulterà ben evidente la scritta : 


NON Calibrato ! 


In corrispondenza del quarto tasto superiore ap- 


Fig.20 Foto dello stadio alimentatore da utilizzare per questo Analizzatore Panoramico. Que- 
sto circuito andrà fissato sul pannello posteriore del mobile ( vedi fig.18 ). 
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Fig.21 Terminato il montaggio, dovremo in- 
nestare il cavetto coassiale tra l’uscita del 
Generatore di Rumore e l'ENTRATA dell'A- 
nalizzatore per CALIBRARE e memorizzare 
nella RAM la sensibilità del Tuner TV. 


Nuova Elettronica 
Analizzatore di campo 
VERS:1.0 


NON Calibrato 1 


Fig.22 La prima volta che accenderemo l’A- 
nalizzatore dovremo pigiare il tasto CAL ( ca- 
librazione ) e cosi sullo schermo del moni- 
tor apparirà la scritta che ci indica che il no- 
stro Tuner NON é CALIBRATO. 
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Fig.23 La scrittá CAL si cambierá in STA ( 
start ) e automaticamente apparirà la scritta 
‘‘Collega Gen. Rumore” ( vedi fig.21). Ac- 
ceso il pulsante CALIBRAZ., dovremo pigia- 
re il tasto STA. 
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parirá la scritta CAL che vi indica che, pigiando il 
tasto posto di fianco a questa scritta, potrete iniziare 
l'operazione di calibrazione del Tuner TV. 

Una volta pigiato, appariranno sullo schermo ol- 
tre alla scritta CALIBRAZIONE ( vedi fig.23 ) an- 
che le scritte relative alle operazioni che dovrete 
eseguire, cioè : 


Collega il Generatore di Rumore 
Usa STA quando pronto 
END per terminare 


A questo punto dovrete collegare l'uscita del Ge- 
neratore di Rumore all’ingresso dell'Analizzato- 
re utilizzando il cavetto coassiale che troverete nel 
kit ( vedi fig.21 ), poi accendere l'interruttore CALI- 
BRAZ. in modo da alimentarlo. 

Una volta eseguita questa operazione dovrete 
leggere nell'etichetta posta sul contenitore del Ge- 
neratore di Rumore il valore dei dBmicrovolt che 
questo é in grado di erogare. 

Se ad esempio fosse scritto 59 dBmicrovolt do- 
vreste riportare questo numero su un foglio di car- 
ta, dopodiché pigiare il pulsante STA. 

Cosi facendo appariranno sul monitor (vedi fig.24) 
queste nuove scritte : 


Agire su trimmer R45 
Usa STA quando V REF 
END per terminare 

V= 


Anche se si tratta di scritte molto telegrafiche, tutti 
riusciranno a comprendere che occorrerà ruotare 
con un piccolo cacciavite il cursore del trimmer R45 
fino a visualizzare a lato della scritta V = un nu- 
mero identico al valore in dBuV riportato sull'eti- 
chetta del Generatore di Rumore, che nel nostro 
esempio sarà il numero 59 dBm. 

Ruotate quindi questo trimmer e quando appari- 
rà sul monitor la scritta : 


V = 59 


pigiate il tasto posto in corrispondenza dell’indi- 
cazione STA, (vedi fig. 24) che significa “start”. 

Immediatamente il microprocessore inizierà a 
controllare il guadagno del Tuner TV, memoriz- 
zando automaticamente nella RAM i valori dei dB 
che dovrà sommare o sottrarre per ottenere su tut- 
te e tre le bande TV un guadagno equalizzato. 

Durante questa operazione vedrete apparire sullo 
schermo del monitor una prima barra orizzontale 
per la Banda І, poi una seconda per la Banda 111 
ed infine una terza per la Banda IV/V della UHF (ve- 
di figg. 25 - 26 - 27 ). 

Quando il microprocessore avrà terminato di me- 


CALIBRAZIONE 


Agire su tr 
Usa STA qu 


END por t 


У = 59 


Fig.24 A questo punto ruotate il trimmer R45 
fino a far apparire di fianco a V = lo stesso 
numero riportato sull'etichetta del Genera- 
tore di Rumore. Quindi pigiate STA oppure 
END se il numero corrisponde. 


SEL. FUNZIONI 


- CALIBRAZIONE 


Agire su trimmor 


MASTER 


Fig.26 Memorizzata la Banda 1° sullo scher- 
mo apparirà automaticamente la scritta B = 
Ill (banda 3° ) e nuovamente vedremo ap- 
parire una barra bianca che memorizzerà 
nella RAM la linearità del Tuner. 


SEL. FUNZIONI 


- CALIBRAZIONE - - 


Agire su trimmer O | 
Usa STA quando = REF 
END per terminare Г] 
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Fig.28 Linearizzato il Tuner TV nelle tre ban- 
de, staccate il Generatore di Rumore e pigia- 
te per 2 VOLTE il pulsante in basso con la 
scritta END. Se lo pigiamo 1 sola volta riap- 
pariranno le scritte di fig.24. 
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Fig.25 Sullo schermo rimarranno le scritte 
presenti nella fig.24, ma al posto di V = 59 
apparirà В = | (banda 1? ) e automaticamen- 
te partirá una barra che memorizzerá nella 
RAM la linearitá del Tuner. 


SEL. FUNZIONI 


CALIBRAZIONE - - 


Agire su trimmer 
Usa STA quando V= REF 


END per terminare 
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Fig.27 Per ultimo apparirà la scritta B = UHF 
( banda 4? e 5? ) e nuovamente vedremo una 
barra bianca che, partendo da sinistra, scor- 
rerà verso destra per memorizzare la linea- 
rità del Tuner in UHF. 


Nuova Elettronica 
Analizzatore di campo 
VERS: 1.0 


CALIBRATO IH! 


Fig.29 In seguito, tutte le volte che accen- 
derete l'Analizzatore, apparirà la scritta CA- 
LIBRATO, poi dopo 10 secondi il Tuner si 
commuterà sempre sulla banda UHF. 

Per il tasto Master vedere la fig.30. 
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Fig.30 Inserite il segnale sull'ingresso del- 
l’Analizzatore, ruotate la manopola della sin- 
tonia, poi pigiate il tasto Master. 


SEL. FUNZIONI 


Fig.31 Pigiando Master apparirà una finestra 
con la frequenza in MHz, il Canale e la Ban- 
da e le scritte BAND e il segno >>>. 


SEL. FUNZIONI 


MASTER 


Fig.32 Ruotando la manopola della sintonia 
appariranno le immagini delle altre emitten- 
ti con la frequenza, il Canale e la Banda. 


SEL. FUNZIONI 


MASTER 


Fig.33 Pigiando Bnd ci sintonizzeremo sul- 
le altre Bande. Pigiando il tasto > > > ap- 
parirà la barra del Vu-Meter ( vedi fig.34 ). 
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morizzare questi dati, sullo schermo apparirà la 
scritta ( vedi fig.28 ) : 


CALIBRATO !!! 


e a questo punto potrete spegnere il Generato- 
re di Rumore (vedi fig. 21), staccare il cavetto coas- 
siale e infine pigiare per 2 volte consecutive il pul- 
sante posto di fianco alla scritta END (vedi fig. 28). 

Infatti se lo pigiassimo una sola volta apparireb- 
bero sullo schermo le stesse scritte visibili in fig. 24. 

Abbiamo di proposito previsto questa funzione 
perchè se vi doveste accorgere di non avere effet- 
tuato una corretta taratura, potrete a questo punto 
ripartire con la procedura di calibrazione ripetendo 
semplicemente tutte le operazioni fin qui descritte. 

Se seguirete alla lettera le istruzioni che vi ab- 
biamo fornito, sarà estremamente improbabile com- 
mettere degli errori, per cui potrete tranquillamen- 
te pigiare il pulsante END 2 volte in modo che ГА- 
nalizzatore risulti già pronto per svolgere le sue nor- 
mali funzioni. 

Effettuata la calibrazione, tutte le volte che ac- 
cenderete lo strumento vedrete apparire sul moni- 
tor, per una decina di secondi circa, la scritta ( vedi 
fig.29 ) : 


CALIBRATO !!! 


Infatti i dati che servono per la linearizzazione del 
guadagno del Tuner TV, come vi abbiamo già fatto 
notare, vengono conservati nella RAM grazie alla 
pila Nichel-Cadmio ricaricabile che continuerà ad 
alimentarlo ogniqualvolta spegneremo l'Analizza- 
tore. 

| dati memorizzati nella RAM potrebbero cancel- 
larsi soltanto se togliessimo la pila dal circuito o se 
tenessimo l'Analizzatore inoperoso per circa 1 an- 
по, perché in questo lasso di tempo la pila, senza 
ricevere nessuna ricarica, si esaurirebbe. 


LE PRIME IMMAGINI 


Per usare l'Analizzatore di Campo dovremo ov- 
viamente applicare all'ingresso del Tuner il segna- 
le TV, che potremo prelevare all'uscita di una Cen- 
tralina o di una presa utente. 

Ogni volta che accenderete l'Analizzatore appa- 
rirà sullo schermo per una decina di secondi il qua- 
dro visibile in fig.29, dopodichè l'Analizzatore si sin- 
tonizzerá automaticamente sulla banda UHF. 

Se a questo punto ruoterete la manopola della 
sintonia in senso orario o antiorario, riuscirete a vi- 
sualizzare sullo schermo le immagini di tutte le emit- 
tenti presenti su tale gamma ( vedi fig.30 ). 

Sintonizzata un'emittente, potrete regolare le due 
manopole del contrasto e della luminosità per po- 


ter meglio vedere le immagini captate. 

A questo punto potreste rimanere sorpresi, per- 
ché contrariamente a quanto vi abbiamo accenna- 
to, sul monitor non apparirà nè l’indicazione della 
banda sulla quale siamo sintonizzati e nemmeno 
l'indicazione dei dBmicrovolt o della frequenza 
dell'emittente. 

Se proseguirete nella lettura vi renderete conto 
che quanto abbiamo promesso viene mantenuto. 


TASTO MASTER 


Quando appariranno sul monitor le immagini di 
un'emittente provate a pigiare il tasto blu Master: 
cosi facendo attiverete la funzione OSD ( On Screen 
Display ) che permette di sovrapporre alle imma- 
gini tutti i dati che ci sono utili e le scritte che ci in- 
dicheranno quali tasti pigiare per ottenere altri dati 
о per selezionare altre funzioni. 

Una volta premuto il tasto Master appariranno 
sullo schermo in alto a sinistra questi dati : 


Frequenza in MHz 
Numero Canale e Banda IV/V 


e sulla destra, in corrispondenza dei due tasti po- 
sti in basso ( vedi fig.31 ), le scritte Bnd ( banda ) 
е >>>. 

Premendo il tasto Bnd passerete automaticamen- 
te dalla Banda IV/V alla Banda I e poi alla Banda 
IIl per ritornare nuovamente sulla Banda IV/V. 

Quando sarete sulla Banda IV/V potrete consta- 
tare, ruotando la manopola della sintonia, che, pas- 
sando dal Canale 37 al Canale 38, la dicitura Ban- 
da IV si convertirà automaticamente sul display in 
Banda V ( vedi figg. 32-33 ). 


TASTO >>> 


Con un'emittente TV sintonizzata, provate ora a 
pigiare il tasto posto in basso in corrispondenza del 
segno > >>. 

Subito vedrete apparire in alto a sinistra sullo 
schermo ( vedi fig.34 ) una finestra con nuovi dati, 
ad esempio : 


60 dBuV 
579 MHz 
35 B=IV 


Leggendo questi dati sapremo che l'emittente сі 
giunge con un segnale di 60 dBmicrovolt, che tra- 
smette sulla frequenza di 579 MHz e che tale fre- 
quenza corrisponde al Canale 35 della Banda IV. 

In basso sullo schermo apparirà anche una fa- 
scia bianca che funge da Vu-Meter la cui lunghez- 
za è proporzionale ai dBmicrovolt. 

Se proverete a ruotare leggermente la manopo- 


__| 


Fig.34 Oltre all’ampiezza in dBmicrovolt, ap- 
parirá anche la barra del Vu-Meter. Pigian- 
do il tasto SYN apparirá il quadro di fig.35. 


| SEL. FUNZIONI 


Fig.35 Premendo SYN l’Analizzatore si con- 
verte in oscilloscopio, così vedremo i segnali 
del SINCRONISMO e del BURST colore. 


Fig.36 Se sposteremo la sintonia, il segnale 
del Burst diminuirà d'ampiezza, e il segnale 
in dBmicrovolt scenderà di valore. 


Fig.37 Sintonizzando perfettamente l’emit- 
tente, aumenteranno i dBmicrovolt, l’am- 
piezza del Burst e la barra del Vu-Meter. 
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B =UHÈF PULL Marker 
653 MHz 32 dBuV 


MASTER 


ia A 


Fig.38 Per passare alla funzione Analizzatore 
di SPETTRO dovremo pigiare il tasto > > > 
fino a quando non apparirá questa figura. 


—. 


| SEL. FUNZIONI 


B= UHF FULL Marker SCAN 
653 MHz 32 dBuV 
| 


Fig.39 Sullo schermo appariranno i segnali 
delle emittenti e la frequenza dove è posi- 
zionata la riga tratteggiata della sintonia. 


SEL. FUNZIONI 


B=UHF FULL Marker 
630 MHz 70 dBuV 


MASTER 


Fig.40 Portando la riga tratteggiata su uno 
di questi segnali, apparirá sullo schermo la 
frequenza in MHz e la potenza dBmicrovolt. 


B=UHF 1/8 Marker scam 
630 MHz 70 dBuv 


Fig.41 Pigiando il tasto < > aumenterete la 
risoluzione di 2-4-8-16-32 volte. Così facen- 
do l’immagine si allargherà. 


la della sintonia vedrete che, quando tale fascia si 
accorcia, variano contemporaneamente i dBmicro- 
volt e la frequenza. 

Sul lato destro del monitor, in corrispondenza dei 
tasti, compariranno le nuove scritte: 


Syn 
Snd 
Bnd 
>>> 


che ci serviranno per ottenere queste supplemen- 
tari funzioni. 


TASTO SYN 


Pigiando una prima volta il tasto буп l'Analiz- 
zatore inserirà la funzione oscilloscopio, quindi al 
centro dello schermo apparirà una finestra che vi- 
sualizzerà il segnale di sincronismo e il burst co- 
lore dell'emittente selezionata ( vedi figg.35 ). 

Muovendo leggermente la manopola della sinto- 
nia vedremo il segnale di sincronismo, che si pre- 
senta come visibile in fig.36. 

Se centreremo perfettamente l'emittente, vedre- 
mo sul lato destro il burst colore ( vedi fig.37 ). 

Premendo il tasto Syn una seconda volta la trac- 
cia dell’oscilloscopio verrà congelata, vale a dire 
"fermata" sullo schermo. 

Per riportare questo segnale in movimento do- 
vremo premere nuovamente il tasto Syn per una 
terza volta. 

Per disattivare la funzione oscilloscopio, cioè far 
sparire dal centro del monitor questa finestra, do- 
vremo premere il tasto Syn per una quarta volta. 


TASTO SND 


Premendo il tasto Snd ( Sound ) verrà escluso 
l'audio della stazione TV sintonizzata per essere 
sostituito da una nota acustica la cui frequenza 
cambierà al variare del livello del segnale captato. 

Più crescerà il-livello in dBmicrovolt, più acuta 
diventerà la nota acustica emessa dall’altoparlante. 

La funzione Snd ci serve per poter direzionare 
perfettamente una qualsiasi antenna senza dover 
guardare lo schermo del monitor, che potrebbe non 
essere visibile a causa dei riflessi della luce o per- 
chè lo strumento è lontano dalla posizione in cui 
stiamo lavorando. 

Per togliere la funzione Snd basterà pigiare per 
una seconda volta questo tasto. 


TASTO BND 


Come nel caso precedentemente illustrato, uti- 
lizzeremo questo tasto per cambiare la banda di ri- 


cezione, cioé per scegliere tra la Banda 1, la Ban- 
da Ill e la Banda UHF ( IV e У). 


TASTO >>> 


Pigiando questo tasto lo strumento si convertirá 
in un vero Analizzatore di Spettro ( vedi fig.38-39), 
in grado di coprire con tre gamme tutte le frequen- 
ze comprese tra 39 e 855 MHz circa e di visualiz- 
zare in senso verticale tutti i segnali presenti sul- 
la Banda che in precedenza abbiamo selezionato. 

Nella funzione di Analizzatore di Spettro appa- 
riranno in alto sullo schermo le seguenti indicazio- 
ni ( vedi fig.40 ) : 


В = UHF (о altra Banda ) 
FULL 

Marker 

630 MHz frequenza in MHz 
70 dBuV livello del segnale 


Sul lato destro dello schermo appariranno inol- 
tre le scritte : 


SCAN 
<> 


La scritta “FULL” segnala che sullo schermo vie- 
ne visualizzato tutto lo spettro della banda selezio- 
nata, che è indicata nell'angolo superiore sinistro 
del monitor mediante la scritta B = UHF. 

La scritta Marker indica che ruotando la mano- 
pola della sintonia il cursore tratteggiato ( Mar- 
ker ) si sposterà sullo schermo e, in corrisponden- 
za delle varie posizioni nelle quali questo viene a 
trovarsi, appariranno la frequenza in MHz e la re- 
lativa ampiezza in dBmicrovolt del segnale sinto- 
nizzato. 


TASTI SCAN e < > 


Quando sulla destra del monitor è presente la 
scritta SCAN, portate il cursore tratteggiato su 
un'emittente che giunga con una certa intensità e 
poi pigiate il tasto di fianco al segno < >: 
immediatamente vedrete aumentare la risoluzio- 
ne, cioè le righe che prima vedevamo sottili diven- 
teranno larghe il doppio ed infatti la scritta FULL 
cambierà per precisare che la traccia è stata in- 
grandita (vedi fig. 41). 

Pigiando questo tasto una seconda volta la trac- 
cia verrà ingrandita di 4 volte, se lo pigeremo una 
terza volta verrà ingrandita di 8 volte, se lo pige- 
remo per una quarta volta verrà ingrandita di 16 
volte e se lo pigeremo per la quinta volta questa 
verrà ingrandita di ben 32 volte. 

Pigiandolo per una sesta volta ricomparirà sullo 
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| 
» UHF FULL Marker 
560 MHz 32 dBuV 


Fig.42 Pigiando il tasto SCAN questa scrit- 
ta cambia in TUNE. In questa funzione si 
sposta la linea tratteggiata della sintonia. 


SEL. ru 
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«ais. > 
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B = UHF FULL Tuning 
750 MHz 32 dBuV 


Fig.43 Pigiando il tasto < >, la scritta Mar- 
ker cambierà in Tuning. In questa funzione 
si sposta lo spettro della Banda. 


a 
pela 


MASTER 


EE 


Fig.44 Per ritornare alla funzione Marker do- 
vremo premere ancora il tasto « > e cosi 
facendo apparirà la scritta BAND. 
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| в=ш FULL Marker 
193 MHz 32 авом 


а 
Г 
VU 


Fig.45 In funzione BAND se premeremo il ta- 
sto « » potremo passare dalla Banda UHF 
alla Banda Ill e poi alla Banda І. 


| B = UHF FULL Marker 
580 MHz 70 dBuV 


»[33* 


qa 
а 


Fig.46 Se in fig.45 premeremo il tasto BAND, 
sullo schermo apparirá la scritta SWAP. Sin- 
tonizzando un'emittente e pigiando il tasto 
< > sullo schermo apparirà l’immagine del- 
l'emittente selezionata. 


schermo la scritta FULL vedremo apparire nuova- 
mente tutta la banda ( vedi fig.40 ). 

Tutte le volte che modificheremo la risoluzione 
dell’Analizzatore, apparirà sul monitor una delle se- 
guenti scritte : 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - FULL. 

Potendo modificare sul monitor la larghezza del 
Canale TV prescelto, potremo immediatamente 
controllare, utilizzando il segnale che ci viene for- 
nito dal Generatore di Rumore, se un modulo di 
canale installato in una Centralina risulta perfetta- 
mente centrato oppure controllare se un modulo 
elimina canale risulta perfettamente tarato. 

Se a questo punto pigiate il tasto SCAN, questa 
scritta si convertirà in TUNE ( vedi fig.42 ). 

Pigiando di seguito il tasto < >, sparirà in alto 
la scritta Marker ed in sua vece apparirà la scritta 
Tuning ( vedi fig.43 ). 

A differenza di quanto si verificava nella funzio- 
ne Marker, dove ruotando la manopola della sin- 
tonia il cursore tratteggiato si spostava verso de- 
stra o verso sinistra, con la scritta Tuning il curso- 
re rimane fermo e ruotando la manopola della sin- 
tonia si sposta verso destra o verso sinistra tutto 
lo spettro della Banda selezionata. 

Anche in questo caso vengono indicate sullo 
schermo dell’Analizzatore la frequenza in MHz, cor- 
rispondente alla posizione nella quale si trova il Mar- 
ker, e la relativa ampiezza in dBmicrovolt. 

Per poter tornare al funzionamento normale fa- 
cendo apparire nuovamente la scritta Marker, sarà 
sufficiente premere una seconda volta il tasto < > 
( vedi fig.43 ). 


TASTO BAND e < > 


Se ora pigiamo il tasto TUNE comparirà al suo 
posto la scritta BAND. 
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Fig.47 Oltre all’ immagine dell'emittente ap- 
pariranno anche i dati che ci necessitano 
cioè dBmicrovolt, Frequenza, Canale e Ban- 
da. Pigiando il tasto SWAP ritorneremo nel- 
la funzione Analizzatore ( fig.46 ). 


In questo caso con il tasto < > potremo passa- 
re dalla Banda UHF alla Banda Ill ed alla Banda 
I ( vedi fig.44 e 45 ). 


TASTO SWAP e < > 


Premendo il tasto BAND apparirà sul monitor l'in- 
dicazione SWAP, che ci indica che è possibile pas- 
sare dalla funzione Analizzatore di Spettro alla nor- 
male funzione di Analizzatore di Campo o vicever- 
sa, agendo semplicemente sul tasto < >. 

Se lavorando con la funzione Analizzatore di 
Spettro porterete il cursore tratteggiato su una 
delle tante linee verticali, che corrispondono alle 
diverse emittenti TV, per poter stabilire se si tratta 
di RAI 3 oppure di RETE 4 o di ITALIA 1, sarà suf- 
ficiente premere il tasto < >. 

Così facendo vedrete apparire sullo schermo le 
immagini dell’emittente selezionata ( vedi figg. 46 
е 47 ) е un riquadro con inserite tutte le informazio- 
ni che possono essere utili ad un antennista, cioè: 


Ampiezza segnale in dBmicrovolt 
Frequenza dell’emittente in MHz 
Canale e Banda 


Pigiando nuovamente il tasto SWAP, che si tro- 
va ora al posto della scritta < >, ritorneremo alla 
funzione Analizzatore di Spettro. 

Sarà utile precisare che utilizzando la funzione 
SWAP non apparirà in basso la barra orizzontale 
bianca del Vu-Meter com'era visibile nella fig. 34. 

Potrebbe anche essere necessario, passando 
dalla funzione Analizzatore di Spettro a quella di 
Analizzatore di Campo, dover ritoccare la mano- 
pola della Sintonia, perchè non risulta facile cen- 


ATTENUATORE 1 | 
| 


Je 
Ов 


ENTRATA 


FILTRO 
0 


PREAMPLIFICATORE 


Fig.48 La funzione Analizzatore di Spettro potrá essere utilizzata per visualizzare le por- 
tanti e le armoniche di un qualsiasi ricetrasmettitore e per controllare la larghezza di banda 
di una modulazione FM. Utilizzando il segnale Generatore di Rumore potremo tarare e con- 
trollare il guadagno di un preamplificatore RF o dei moduli di Centraline, dei Filtri Passa/Alto 
- Passa/Basso - Passa/Banda di RF. Spostando il cursore sulla portante potremo conosce- 
re il Guadagno o l’Attenuazione in dBmicrovolt e anche la relativa frequenza. 


Fig.49 Foto della parte anteriore dell’Analizzatore di Canale ancora sprovvisto del suo pan- 
nello frontale. Il mobile interamente metallico è completo di maniglia per poterlo facilmen- 
te trasportare. Il peso di questo Analizzatore è modesto perchè si aggira sugli 8 Kg. 
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B=UHF 1/16 Marker 
589 MHz 82 dBuV 


MASTER 


Fig.50 Per tarare il “trimmer R79" potremo 
utilizzare la funzione Analizzatore di Spettro. 
Sintonizzata un’emittente, portando la barra 
del Vu-Meter alla massima ampiezza potre- 
mo tarare il trimmer come spiegato nel ca- 
pitolo TARATATURA del TRIMMER R79. 


trare il cursore tratteggiato al centro della sottile 
riga presente sullo schermo del monitor. 

Il tasto SWAP è utilissimo per poter visualizza- 
re immediatamente le immagini che corrispondo- 
no al segnale sintonizzato sull'Analizzatore di Spet- 
tro e viceversa. 


RESET DELL’ANALIZZATORE 


Pigiando il tasto Master potremo uscire da qual- 
siasi funzione e resettare l'Analizzatore ritornan- 
do automaticamente sulle immagini dell'emittente 
che risultava sintonizzata all'atto dell'accensione 
dello strumento. 

Per continuare ad utilizzare l'Analizzatore dopo 
averlo resettato è necessario ripetere tutte le ope- 
razioni fin qui illustrate. 


TARATURA DEL TRIMMER R79 


Una volta eseguita la calibrazione e compreso il 
funzionamento dell'Analizzatore, occorrerà effettua- 
re un'ulteriore taratura, perchè utilizzando la fun- 
zione Analizzatore di Spettro potrebbe accadere 
che, posizionando il Marker su uno qualsiasi dei 
picchi relativi alle varie emittenti, il livello in dBmi- 
crovolt visualizzato risulti inferiore a quello reale. 

Per evitare questo errore occorre tarare il trim- 
mer R79 seguendo i passi di seguito elencati : 


1° = Accendete l'Analizzatore e quando, dopo 
una decina di secondi, apparirà la scritta ‘“CALI- 
BRATO!!!”, come visibile in fig.29, ruotate la ma- 
nopola della sintonia fino a far comparire sul moni- 
tor l'immagine di un'emittente TV. 
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| B=UHF 1/16 Mark 
589 MHz 82 dbuv 


E 
а 


MASTER 


» 
Fig.51 Portata la barra del Vu-Meter alla mas- 
sima ampiezza ( vedi fig.34 ) passeremo al- 
la funzione Analizzatore di Spettro e con una 
risoluzione a 1/16 potremo tarare il trimmer 


R79 fino a centrare il cursore della sintonia 
esattamente sul picco dell'emittente. 


2? = A questo punto pigiate i tasti : 


Master 
>>>» 


in modo che sullo schermo appaiano tutte le in- 
formazioni di tale emittente, cioè il livello, la frequen- 
za, il canale, la banda e, in basso, la riga bianca 
del Vu-Meter (vedi fig. 34). 


3° = A questo punto sintonizzate perfettamen- 
te l'emittente in modo da allungare fino al suo mas- 
simo verso destra la riga bianca del Vu-Meter. 

In corrispondenza della massima estensione del 
Vu-Meter leggerete nel riquadro in alto a sinistra il 
massimo livello in dBuV. 

Supponiamo ad esempio che in condizioni di per- 
fetta sintonia si legga nel riquadro 589 MHz e 82 
dBuV. 

Questi due valori dovranno essere trascritti su un 
foglio di carta perché vi serviranno per effettuare 
la taratura del trimmer R79. 


4? = Pigiate ora il tasto posto in corrisponden- 
za del segno » » » in modo da passare sulla fun- 
zione Analizzatore di Spettro ( vedi fig. 50 ). 


5? = Ruotate la manopola della sintonia fino a 
leggere sul monitor la stessa identica frequenza 
che avete segnato sul foglio di carta. 


6? - Pigiate ora il tasto in corrispondenza del 
segno « » per quattro volte in modo da ottenere 
una risoluzione di 1/16. 


7? = Ruotate a questo punto leggermente la ma- 
nopola di sintonia affinché compaia l'esatta indica- 
zione di frequenza ( nel nostro esempio 589 MHz ) 
e l'esatto livello in dBuV ( nel nostro esempio 82 
dBuV). 


Come potrete notare, difficilmente la posizione 
nella quale si verrà a trovare il Marker coinciderá 
perfettamente con il picco del segnale dell’emit- 
tente in questione ( vedi fig.50 ). 


8° = Per farla coincidere dovrete ruotare lenta- 
mente in un verso o nell’altro il cursore del trim- 
mer R79. Così facendo noterete che il Marker ri- 
marrà fermo, mentre il grafico dello spettro si spo- 
sterà verso destra o verso sinistra sullo schermo. 


9° = Quando il picco del segnale collimerà esat- 
tamente con la riga verticale del Marker l'Analiz- 
zatore risulterà tarato ( vedi fig.51 ). 


Nota = Se osserverete delle piccole differenze 
nell’indicazione dei dBmicrovolt passando dalla 
funzione Analizzatore di Spettro alla visualizzazio- 
ne dell'immagine TV mediante la funzione SWAP, 
potrete lasciare il cursore del trimmer R79 nella po- 
sizione in cui si trova. 

Infatti la funzione Analizzatore di Spettro si usa 
essenzialmente per equalizzare tutti i segnali che 
provengono dalla centralina dell'impianto TV, per- 
chè ci permette di verificare guardando il grafico se 
tutti i segnali ricevuti hanno all’incirca la stessa am- 
piezza. 

Per conoscere l’esatto valore dei dBuV è inve- 
ce consigliabile usare la funzione Video sintoniz- 
zandosi perfettamente in modo da allungare per il 
suo massimo la riga bianca del Vu-Meter ( vedi 
fig.34 ). 


UN’UTILE NOTA 


Sintonizzandovi su un’emittente potrete notare 
che l’ultima cifra, che indica l'ampiezza del segna- 
le misurato in dBmicrovolt, e quella della frequen- 
za, indicata in MHz, non rimangono ferme, ma va- 
riano in genere di una unità in più o in meno. 

Prevedendo le numerose telefonate che giunge- 
rebbero per conoscere il motivo per cui quest'ulti- 
mo numero oscilla, vi rispondiamo in anticipo che 
non si tratta di un difetto, ma di una condizione as- 
solutamente normale. 

Infatti nelle misure dei dBmicrovolt e della fre- 
quenza in MHz abbiamo evitato di inserire i deci- 
mali perchè non sarebbe di nessuna utilità veder 
apparire sullo schermo 74,2 o 74,5 dBmicrovolt 
oppure 582,25 o 582,75 Megahertz. 

Il microprocessore però, lavorando con segnali 
digitali, conteggia anche i decimali, quindi se un se- 
gnale non è esattamente di 74,000 dBmicrovolt, 
ma leggermente maggiore, apparirà sul monitor al- 
ternativamente l’indicazione 74-75-74 dBmicro- 
volt, per indicarci che il segnale ha un livello inter- 
medio compreso tra 74 e 75 dBmicrovolt. 

Lo stesso dicasi per l’indicazione di frequenza 
delle emittenti TV, in quanto anche se è possibile 
tramite l'encoder incrementale sintonizzarsi fine- 
mente perfino sui decimali, per esempio 652,17 - 
652,40 - 652,55 MHz, non potendoli visualizzare 
il computer indicherà alternativamente 652-653-652 
MHz per segnalarci che la frequenza è compresa 
tra 652 e 653 MHz. 


Fig.52 Sul pannello posteriore del mobile fisseremo sulla sinistra lo stampato dello stadio 
di alimentazione, utilizzando i distanziatori metallici presenti nel kit. Sul lato destro fisse- 
remo il trasformatore di alimentazione e sotto a questo la presa d’ingresso della tensione 
di rete a 220 volt. 
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СЕМ. 01 RUMORE 


ATTENUATORE 


Fig.53 Schema pratico dei collega- 
menti da effettuare con cavo coas- 
siale tra scheda e scheda. | cavetti 
da innestare nei ““connettori” li tro- 
verete nel kit giá pinzati nella loro 
giusta lunghezza. 
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Fig.54 | fili dell'avvolgimento secondario dei 
15 + 15 volt li collegheremo sulla morsettiera a 
3 poli posta vicino a RS1 e quelli degli 8 volt nel- 
la morsettiera a 2 poli posta vicino a RS2. 
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Fig.55 Il telaio del monitor TV vi 
verrà fornito già montato e tarato, 
quindi non ruotate nessun trim- 
mer di questo telaio. Se i fili che 
si collegano al GIOGO dovessero 
risultare corti, potrete allungarli 
cercando di non invertire i colori 
dei fili sui due piccoli connettori 
bifilari. 
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Fig.56 Schema delle connessioni da effettuare sul connettore che sarà innestato nello stam- 


pato del monitor TV. Lo zoccolo da innestare nel tubo catodico è già cablato. 
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Fig.57 Foto del telaio del то- 
nitor TV che abbiamo fatto 
montare e tarare da un'indu- 
stria specializzata del settore. 
Come potrete notare, tutti i 
montaggi industriali sono este- 


ticamente meno presentabili 
dei nostri montaggi. Ogni cir- 
cuito ci viene fornito anche 
‘‘collaudato’’, quindi non ruo- 
tate per curiosità nessun trim- 
mer per non stararlo. 


- TASTI ATTENUATORE 


Tutti gli antennisti sanno che sull’uscita dell'am- 
plificatore di potenza di una Centralina possono ri- 
sultare presenti dei segnali compresi tra 80 e 130 
dBmicrovolt, cioè segnali che potrebbero manda- 
re in saturazione il Tuner TV presente all’interno 
di ogni Analizzatore o Misuratore di Campo. 

Per evitare questo inconveniente occorre dotare 
tutti questi strumenti di un attenuatore che possa 
sottrarre dal segnale applicato sul suo ingresso 0 
- 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 dB. 

Se pigeremo il tasto 10 dB questo si accenderà 
per ricordarci che il segnale che giunge al Tuner 
risulta attenuato di 10 dB. 

Se pigeremo il tasto 20 dB senza spegnere il ta- 
sto dei 10 dB precedentemente attivato, l'attenua- 
zione che otterremo sarà la somma delle 
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attenuazioni riportate a fianco dei due tasti accesi, 
cioé 10+20 = 30 dB. 

Per ottenere invece un'attenuazione di 20 dB do- 
vremo spegnere il tasto 10 dB e tener acceso solo 
quello da 20 dB. 

Sapendo che le attenuazioni dei tasti accesi si 
sommano, possiamo facilmente comprendere che 
per ottenere attenuazioni maggiori di 30 dB baste- 
rà accendere questi tasti : 


per 40 dB accendere 30 dB + 10 dB 
per 50 dB accendere 30 dB + 20 dB 
per 60 dB accendere 30 dB + 20 dB + 10 dB 


Per disinserire le attenuazioni introdotte baste- 
rà premere una seconda volta i tasti accesi in mo- 
do da spegnerli. 


GENERATORE DI RUMORE 


Il Generatore di Rumore inserito in questo Ana- 
lizzatore ci servirà per tarare qualsiasi filtro o mo- 
dulo di centraline, collegandoli tra l'uscita del ge- 
neratore e l'ingresso del Tuner ( vedi fig.48 ). 

Applicando, come visibile in fig.48, un filtro Pas- 
sa/Basso potremo verificare, usando la funzione 
Analizzatore di Spettro, su quale frequenza cade 
la sua frequenza di taglio. 

Applicando un preamplificatore di RF potremo 
con estrema facilità tararlo sulla gamma che ci in- 
teressa amplificare. 

Sempre usando il Generatore di Rumore potre- 
mo controllare e tarare dei filtri Passa/Banda op- 
pure dei filtri di Canale disponendo l'Analizzatore 
sulla funzione Spettro con una risoluzione di 1/4 
o di 1/8. 


ANALIZZATORE e RADIOAMATORI 


Anche se questo strumento è stato progettato per 
gli antennisti TV, la funzione Analizzatore di Spet- 
tro potrà servire anche a molti Radioamatori, seb- 
bene non disponga di una sintonia continua che co- 
pra tutta la gamma compresa da 40 a 830 MHz. 

Infatti abbiamo : 


una 1° gamma che copre da 40 a 109 MHz 
una 2° gamma che copre da 92 a 280 MHz 
una 3° gamma che copre da 439 a 830 MHz 


La 1° gamma potrebbe servirci per controllare 
qualsiasi trasmettitore sui 52x72 MHz e la gamma 
FM 88-108 MHz, la 2° gamma per i 144-146 MHz 
e l’ultima gamma per i 450 MHz. 

Con questo Analizzatore di Spettro avremo la 
possibilità di tarare gli stadi di uscita di un qualsia- 
si trasmettitore, verificare se esistono delle armo- 
niche o autoscillazioni, controllare la larghezza di 
banda della modulazione FM, il ‘‘taglio’’ dei filtri 
Passa/Alto o Passa/Banda o accertare il guada- 
gno dei preamplificatori di RF, ecc. 

È sottinteso che non potrete pretendere da que- 
sto strumento tutto quello che potrebbe fornirvi un 
Analizzatore di Spettro Rohde-Schwarz, ma con- 
siderato il suo prezzo, meglio un Analizzatore che 
copre da 40 a 280 MHz e da 439 a 830 MHz piutto- 
sto che niente. 

Non è da escludere che un domani si possa rea- 
lizzare anche qualche accessorio supplementare 
come un convertitore esterno per ricevere la TV 
via satellite o altre gamme attualmente non presen- 
ti, sempre che si riescano a reperire dei Tuner RF 
già tarati che convertano il segnale da noi richie- 
sto sulla banda UHF. 


COSTO DI REALIZZAZIONE 


LX.1054 = MODULO ATTENUATORE d'ingres- 
so già montato e collaudato ( vedi fig.2) L. 60.000 


LX.1055 = MODULO GENERATORE di RUMO- 
RE già montato e collaudato ( vedi fig.4) L. 30.000 


LX.1050 = STADIO MONITOR già montato e ta- 
rato, completo di tubo RC da 5” ..... L. 180.000 


LX.1051 = STADIO CPU completa di micropro- 
cessore, memorie, A/D converter, Eprom program- 
mate, PIO, Ram e relativi zoccoli, quarzo, pila 
Ni/Cd, altoparlante, ( vedi figg.11-13) L. 490.000 


LX.1051/B 2 STADIO PULSANTI completo di in- 
tegrato, transistor, Encoder Incrementale con riso- 
luzione di 256 step x giro ( vedi figg.16-17 ), piü piat- 
tine già cablate ................................. L. 99.000 


LX.1052 = STADIO VIDEO completo di integra- 
ti, bobine, quarzo, TUNER TV e Modulo MF/VIDEO, 
2 piattine cablate, cavo cablato per la connessio- 
ne all'Attenuatore d'ingresso, come visibile nelle 
fig: 14-15. rca L. 230.000 


LX.1053 = STADIO ALIMENTATORE completo 
di integrati, alette di raffreddamento, connettori, in- 
terruttore basculante, trasformatore TNO5.55 con- 
nettore ( vedi figg.19-20 ) .................. L. 65.000 


MOBILE METALLICO codice MO.1050 comple- 
to di pannelli interni, contropannello, mascherina 
frontale forata e serigrafata ............ L. 100.000 


NOTA = Nei prezzi riportati è già INSERITA l'I- 
VA, perciò con noi non avrete mai la sgradita sor- 
presa di dover pagare un prezzo maggiore rispetto 
a quello indicato nei listini. Tenete presente infatti 
che quando acquistate strumenti, componenti o al- 
tro materiale elettrico i prezzi riportati negli altri li- 
stini non includono l’IVA e quindi dovrete pagare 
un supplemento del 19%, che non è poco. 


Costo del solo stampato LX.1051 .. L. 74.000 
Costo del solo stampato LX.1051/B .. L. 15.000 
Costo del solo stampato LX.1052 .. L. 29.000 
Costo del solo stampato LX.1053 .... L. 9.000 


IMPORTANTE = Abbiamo chiesto ad un'Indu- 
stria specializzata a che costo poteva montare que- 
sto Analizzatore e l’ultima offerta è stata di 
L. 210.000 + Iva, vale a dire L. 249.900. 
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INTERRUTTORE ELETTRONICO А 220 VOLT 
Sig. Caporale Giuseppe - Badolato Marina (CZ) 


Sono uno studente di elettronica abbonato alla 
vostra rivista e recentemente ho realizzato un pro- 
getto di interruttore elettronico a 220 volt che pen- 
so possa interessare molti lettori di NUOVA ELET- 
TRONICA. 

Si tratta di un circuito provvisto di due pulsanti, 
che permetteranno di spegnere ed accendere una 
o più lampade da 220 volt tramite un diodo Triac. 

Guardando lo schema elettrico possiamo vede- 
re che il pulsante P1 (ONN) é collegato tra il piedi- 
no invertente e la massa, mentre il pulsante P2 
(OFF ) tra il piedino non invertente e la massa. 

Premendo il pulsante ON, sull’uscita dell'integra- 
to IC1 ( piedino 6 ) ci ritroveremo con un livello lo- 
gico 1, che rimarrà sempre in tale condizione per 
la presenza della resistenza di reazione R5, colle- 
gata tra il piedino d’uscita ed il piedino invertente. 

Premendo il pulsante OFF, sul piedino d'uscita 
ci ritroveremo invece un livello logico 0. In presen- 
za del livello logico 1 il diodo Triac si ecciterà ac- 
cendendo così la lampadina collegata all'Anodo 2. 

Il condensatore C2, posto in parallelo alla resi- 
stenza R2, serve per impedire che il Triac possa 
eccitarsi ogniqualvolta dovesse ritornare la tensio- 
ne di rete dopo un improvviso black-out. 

Senza questo condensatore ritornando la tensio- 
ne di rete la lampadina si accenderebbe. 


220.000 ohm 1/4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
220.000 ohm 1/4 watt 
100.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
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680 ohm 1/4 watt 
1.800 ohm 1/4 watt 
100 mF elettr. 25 V. 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere P1 
220.000 pF pol. 630 V. P2 


Questo interruttore elettronico risulta molto co- 
modo per le luci delle scale, per capannoni o gran- 
di locali dove risulti necessario disporre di piú pun- 
ti di accensione. 

Infatti basta partire con tre fili e collegare tanti pul- 
santi in parallelo per P1 e P2. 

Per alimentare l’integrato uA.741 si utilizza la ten- 
sione di rete a 220 volt che viene raddrizzata dai 
due diodi DS1-DS2 e stabilizzata a 12 volt dal dio- 
do zener DZ1. 

È molto importante collegare tra il piedino di ali- 
mentazione 7 ed il piedino di massa 4 dell’integra- 
to uA.741 un condensatore da 100.000 pF ( vedi 
СЗ ) per evitare autooscillazioni. 


220 VOLT 


DS1 = diodo tipo 1N4007 
DS2 = diodo tipo 1N4007 
DZ1 = zenertipo 12V.1W. 
TRC1 = triac 500 V. 6 A. 
IC1 = uA.741 

pulsante 

pulsante 


їп questa rubrica presentiamo alcuni degli 
schemi che i nostri lettori ci inviamo quoti- 
dianamente, scegliendo tra questi i più va- 
lidi ed interessanti. Per ovvi motivi di tempo 
e reperibilità dei materiali non possiamo 
‘‘provare’’ questi schemi, quindi per il loro 
funzionamento ci affidiamo alla serietà del- 
l’Autore. Da parte nostra, controlliamo so- 
lo se il circuito teoricamente può risultare 
funzionante, completandolo, dove è neces- 
sario, di una nota redazionale. 


ELENCO COMPONENTI 


BATTERIA 
AUTO 


STATO DI CARICA di una BATTERIA 
Sig. Contrini Enzo - Arco (TN) 


Seguo la rivista Nuova Elettronica fin dal primo 
numero e vorrei proporvi un indicatore visivo che 
permetterà di stabilire, tramite l accensione di quat- 
tro diodi led di diverso colore, lo stato di carica di 
una batteria d'auto. 

A differenza degli altri tradizionali circuiti che uti- 
lizzano solo 3 diodi led, nel mio circuito ne ho inse- 
riti 4 per avere maggiori informazioni. 

= il 4° led si accenderà a batteria scarica 

= il 3° led si accenderà a batteria semiscarica 

= il 2° led si accenderà a batteria carica 

= il 1° led quando la dinamo sta ricaricando 

Se useremo quattro diodi led di diverso colore po- 
tremo immediatamente renderci conto dello stato 


47.000 ohm trimmer 
10.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
100.000 pF poliestere 


diodo tipo 1N4004 
diodo led arancio 
diodo led verde 
diodo led giallo 
diodo led rosso 
IC1 = UAA.170 


ENTRATA H DEJ 
ENTRATA С LE] 
ENTRATA E OL] 
ENTRATA F CEJ 
uscitao CL] 
uscitac OR 
usciTA8 Г 


|212) vstas. 

JO vRIEMAX 
IE] vRIEMIN. 
LLO vcontR. 


Л USCITA A 


UAA170 


della nostra batteria. 

Ad esempio si potrebbe utilizzare un led di colo- 
re rosso per la batteria scarica, un led di colore gial- 
lo per la batteria semiscarica ed un led verde per 
la batteria carica. 

Per il primo led si potrebbe utilizzare il colore 
arancio oppure il verde. 

Il circuito utilizza un normale integrato UAA.170 
che verrà alimentato direttamente dalla tensione dei 
12 volt presenti nell’auto, tensione che prelevere- 
mo in un punto dove questa risulterà presente solo 
con la macchina in moto. 

Installato il circuito si regolerà il trimmer R1 in mo- 
do da far accendere con la batteria carica il diodo 
led DL2, poi si proverà a pigiare sul pedale dell’ac- 
celeratore per verificare se si accende il diodo led 
DL1. 

Se questo si accende il circuito risulta già tarato. 
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PULSANTIERA PER QUIZ 
Sig. Daniele Landini - PISA 


Sono abbonato a Nuova Elettronica da 3 anni e 
ho deciso di inviarvi anch'io un circuito che spero 
possa apparire nella vostra rubrica ‘Progetti in Sin- 
tonia” anche se l'ho progettato traendo spunto da 
un kit che è apparso molto tempo fa sulla vostra ri- 
vista. | 

Tutti noi conosciamo le trasmissioni televisive a 
quiz dove i concorrenti per aggiudicarsi il diritto a 
rispondere alle domande devono premere un pul- 
sante. In questi giochi a quiz il primo concorrente 
che riesce a premere il pulsante, anche se con una 
frazione di secondo di anticipo sugli altri concorren- 
ti, fa accendere la luce della sua postazione e con- 
temporaneamente si sente un suono. 

Il circuito che ho realizzato serve appunto per sta- 
bilire chi per primo ha premuto il pulsante. 

Nel circuito ho previsto quattro pulsanti, uno per 
ciascun concorrente, altrettanti diodi led per indi- 
viduare chi ha ottenuto il diritto alla risposta e un 
altoparlante per avvisare che uno dei quattro pul- 
santi è stato azionato. 

Come visibile in figura, in questo circuito vengo- 
no utilizzati due integrati SN.7414 (inverter), sigla- 
ti con IC1 e IC2, e tre integrati SN.7413 (2 porte 
NAND a 4 ingressi), siglati con 1C3, IC4 e IC5. 

Per iniziare occorre premere il pulsante P1 di re- 
set, che pone a livello logico 1 tutte le uscite del- 
le porte siglate IC3/A - IC3/B - IC4/A - IC4/B e cosi 
facendo i quattro diodi led DL1-DL2-DL3-DLA risul- 
teranno spenti. 

Se ad esempio pigiamo il pulsante P2, sull’usci- 
ta della porta IC3/A avremo un livello logico 0 che 
oltre a far accendere il diodo led DL1 bloccherà il 
funzionamento degli altri pulsanti (notare il filo che 
parte dal piedino di uscita 8 di IC3/A e che si colle- 
ga agli ingressi degli altri Nand). 

Poichè sull’uscita di ciascuno di questi Nand (vedi 
IC3/A-IC3/B-IC4/A-IC4/B) è collegato un piedino 
d'ingresso del Nand IC5/A, la sua uscita si porterà 
a livello logico 1 e così facendo permetterà al Nand 
siglato IC5/B di far passare la frequenza ad onda 
quadra generata da IC2/F e IC2/E verso l'altopar- 
lante che emetterà cosi una nota acustica. 

L'oscillatore astabile formato da IC2/F - IC2/E 
emetterá, con i valori di C10 e R10 riportati nell'e- 
lenco componenti, una frequenza di circa 3.000 Hz. 

Per alimentare questo circuito ho utilizzato un tra- 
sformatore provvisto di un secondario in grado di 
erogare una tensione di 6-8 volt alternati, che, una 
volta raddrizzata dal ponte RS1 e livellata dal con- 
densatore elettrolitico C5, verrà poi stabilizzata a 
5 volt dall'integrato uA.7805 (vedi IC6). 
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ELENCO COMPONENTI 


R1 - 47 ohm 1/4 watt 
R2-R9 


= 470 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
1.000 ohm 1/4 watt 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 
10 mF elettr. 16 volt 
100 mF elettr. 16 volt 
100.000 pF poliestere 
100.000 pF poliestere 


R9 DL4 C10 


100.000 pF poliestere 

10 mF elettr. 16 volt 
C10 - 220.000 pF poliestere 
DS1-DS4 - diodo silicio 1N4148 
DL1-DL4 = diodi led 
IC1-IC2 = TTL tipo SN.7414 


IC3-IC4-IC5 = TTL tipo SN.7413 

IC6 = uA 7805 

RS1 - ponte raddrizz. 100 volt 1 A. 

T1 = trasformatore prim. 220 volt 
sec. 9 volt 200 mA 

P1-P5 - pulsanti 


Ti 
RETE 
220 VOLT 
° 


EM U 
PA 7805 


SN7414 


DIODO 
LED 


NOTA REDAZIONALE 


Un complimento all'Autore per questo sempli- 
ce, ma interessante progetto. 

Sapendo che molti lettori ci chiederanno che ti- 
po di altoparlante usare, noi consigliamo di usar- 
ne uno da 0,5-1 watt max con un'impedenza da 
8 ohm. 

Poiché la potenza che otterremo in uscita non 
risulterà elevata, chi desidera piü potenza potrà 
collegare il condensatore C9 sull'ingresso di un 
piccolo finale da 2-3 watt. 

Facciamo presente che tutte le connessioni de- 
gli integrati che riportiamo nella rivista ed anche 
nei Progetti in Sintonia sono sempre viste da 
sopra. 
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CAMPANELLO ELETTRONICO ARMONIOSO 
Sig. Pupillo Donato - Altamura (BA) 


Desidero inviarvi lo schema del progetto di un 
campanello elettronico da me realizzato che emet- 
te un suono particolarmente armonioso. 

Questo circuito potrá essere utilizzato negli ap- 
partamenti in sostituzione dei fastidiosi ronzatori 
elettrici o di altri campanelli elettromeccanici dal 
suono non proprio gradevole. 

Come ho accennato, il suono di questo campa- 
nello è particolarmente armonioso perchè il circui- 
to è in grado di generare non una sola nota, ma un 
intero accordo maggiore, cioè la prima, la terza e 
la quinta nota contemporaneamente, il tutto con un 
lieve effetto vibrato che dopo qualche secondo si 
sfuma in dissolvenza. 

Per la descrizione dello schema elettrico partirò 
dal morsetto contrassegnato dai 12 volt alternata. 

Su questo ingresso giungerà la tensione alternata 
dei 12 volt non appena qualcuno suonerà il cam- 
panello della porta. 

Questa tensione verrà poi raddrizzata dal diodo 
DS1 e livellata dai due condensatori elettrolitici C1 
e C2. 

Sul piedino 1 dell'integrato IC1, un SAB.0600, 
giungerá cosi una tensione positiva perfettamente 
livellata che, abilitandolo, provvederá a far fuoriu- 
scire dal piedino 3 le frequenze delle note acusti- 


ELENCO COMPONENTI 


10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
10.000 ohm 1/4 watt 
50.000 ohm trimmer 
4.700 ohm 1/4 watt 
50.000 ohm trimmer 
100 тЕ elettr. 25 volt 


100.000 pF poliestere 


che, cioé la frequenza fondamentale, la 3° otta- 
va e la 5° ottava. 

Queste tre note, miscelate dallo stesso integra- 
to , corrisponderanno ad un armonioso accordo mu- 
sicale. 

Per cambiare la tonalità dell'accordo si potrà ruo- 
tare il trimmer R4 da un estremo all'altro e dipen- 
derà da voi scegliere quell'accordo che musical- 
mente vi soddisfa di piü. 

Dal piedino 3 di IC1 queste frequenze, attraver- 
sando il condensatore elettrolitico C5, raggiungeran- 
no il trimmer R6, utilizzato come controllo di volume. 

Dal cursore di tale trimmer il segnale raggiunge- 
rà il piedino di ingresso 2 di IC2, un LM.380, che 
lo amplificherà in potenza. 

Come visibile nello schema elettrico, l'altoparlan- 
te siglato AP1 da 4 ohm verrà collegato sul piedi- 
no di uscita 6 tramite il condensatore elettrolitico C8. 

La potenza massima che l'integrato IC2 é in gra- 
do di erogare si aggira sui 2 watt, potenza quindi 
piü che sufficiente per essere udita anche ad una 
certa distanza, soprattutto se l'altoparlante viene 
posto dentro una piccola cassa acustica in legno. 

Per alimentare il circuito occorre una tensione 
continua di 8 volt che potremo ottenere utilizzando 
uno stabilizzatore tipo uA.7808. 

Poiché la corrente massima assorbita si aggira 
sui 200 milliamper solo durante l'emissione del 
suono, non é necessario utilizzare per questo sta- 
bilizzatore alcuna aletta di raffreddamento. 


4.700 pF poliestere 
22 mF elettr. 25 volt 
100.000 pF polestere 
10 mF elettr. 25 volt 
470 mF elettr. 16 volt 
1 


00.000 pF poliestere 
1 = diodo 1N4004 - 1N4007 

= integrato SAB.0600 T 
22 mF elettr. 25 volt = integrato LM.380 


altoparlante 4 ohm 


COMMUTAZIONE elettronica 
per il TERMOMETRO LX.1087 


Sig.Ricco Roberto - Montanaro (TO) 


Ho montato il termometro con doppia sonda si- 
glato LX.1087 pubblicato sulla rivista N.156 e ho 
constatato che funziona in modo perfetto. Ho poi 
provveduto a completarlo con un circuito elettroni- 
co che automaticamente commuta alternativamente 
la sonda interna con quella esterna permettendo- 
mi così di vedere alternativamente le due tempera- 
ture. 

Quando si accende il diodo led rosso, sui display 
appare la temperatura interna dell'abitazione, quan- 
do si accende il diodo led verde, sui display leggo 
la temperatura esterna. 

Come visibile nello schema elettrico, il deviatore 
S1, che risulta inserito nello schema elettrico ripor- 
tato a pag.61 della rivista N.156, viene escluso e 
i tre fili vengono collegati ai terminali 1-4 e 3-2 del- 
l’integrato IC2, un commutatore elettronico 
CD.4016. 

Questo commutatore viene pilotato sui piedini 
5-13 dai livelli logici presenti sulle uscite dei Мапа 
IC1/B - IC1/C, che provvederanno anche a pilotare 
le basi dei transistor TR1-TR2 utilizzati per accen- 
dere i due diodi led DL1-DL2, che potranno anche 
essere sostituiti da un diodo led bicolore. L'oscilla- 
tore astabile siglato IC1/A provvederà a fornire il ci- 
clo di temporizzazione delle due letture. 

Modificando il valore del condensatore C1 o del- 
la resistenza R1 potremo rallentare o accelerare la 
commutazione tra la sonda A e la sonda B, cioè dei 
due LM.35 utilizzati per rivelare le due temperature. 

La tensione per alimentare questo circuito verrà 
prelevata direttamente dal condensatore elettroli- 
tico C8 posto dopo il ponte raddrizzatore RS1 visi- 
bile nello schema elettrico di pag.61 riportato sulla 
rivista N.156. 

Nello schema elettrico i punti da alimentare so- 
no quelli indicati "verso RS1", vedi emettitori di 
TR1-TR2 ed il piedino 14 di IC2. 

Consiglio di utilizzare per il collegamento delle 
due sonde LM.35 dei cavetti schermati che non ri- 
sultino piü lunghi di 8 metri per non avere delle no- 
tevoli differenze di sensibilità ed anche per evitare 
autooscillazioni. | 
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ELENCO COMPONENTI 


' R1 = 560 ohm 1/4 watt 
R2 - 33.000 ohm 1/4 watt 
R3 = 33.000 ohm 1/4 watt | 
R4 = 33.000 ohm 1/4 watt 
R5 = 33.000 ohm 1/4 watt Е-@—гс 
R6-R7 = 1.000 ohm 1/4 watt 
C1 = 220 mF elettr. 25 V. BC 237 
C2 = 10 mF elettr. 25 V. 
C3 = 100.000 pF poliestere U 
C4 = 220 mF elettr. 25 V. | 


смо - - — +v. 


LM 35 


DL1-DL2 = diodi led 
TR1-TR2 = PNP tipo BC.271 
IC1 = C/Mos tipo 4093 

IC2 = C/Mos tipo 4016 
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Multa per divieto di sosta 
recapitata dopo oltre 13 anni 


SASSARI — Per giungere a destinazione ha impiegato tre- 
dici anni e tre mesi. Un vero e proprio record per una multa 
di divieto di sosta che, elevata nell'ottobre del 1979 ad Al- 
ghero, é stata recapitata all'interessato ora residente ad 
Olbia, soltanto nei giorni scorsi. 


Accade di frequente che i nostri Abbonati ci telefonino molto arrabbiati perché la rivista non gli é pervenuta o perché gli é giunta molto 
in ritardo rispetto all'uscita nelle edicole. 

Anche se noi continuiamo a ripetervi che tutto questo dipende dalle Poste non siamo creduti. 

Eppure come funzioni in realtà il servizio postale lo leggiamo tutti i giorni sul giornale. 

Leggete ad esempio i trafiletti sopra riportati pubblicati dal ‘Resto del Carlino” e tirate voi le conclusioni. 

E anche noi potremmo portarvi non uno, ma centinaia di esempi. 

Non appena escono dalla stampa, le primissime copie della rivista vengono subito da noi stessi imbustate per gli Abbonati e suddivise 
per CAP. 

Cosi divise vengono confezionate in PACCHI contenenti ciascuno tutte le riviste di una città e il giorno stesso tutti i pacchi vengono 
consegnati all'ufficio PP. TT. CENTRALE per lo smistamento. 

Le copie commissionate dalle edicole italiane ed estere, la cui stampa termina una settimana dopo, vengono spedite a Milano al Distri- 
butore Nazionale ed Estero. 

Qui tutte le riviste vengono nuovamente confezionate in pacchi per essere spedite alle edicole non tramite Posta, ma con Corrieri privati. 
Pur essendo trascorsa piü di una settimana dalla consegna alle PP.TT., le riviste arrivano quasi sempre prima alle Edicole di Bologna 
che agli Abbonati. 

Potremmo anche raccontarvi che, dopo 4-5 mesi dalla spedizione, ci ritornano delle riviste senza alcuna indicazione, come sconosciu- 
to o trasferito, oppure con queste note : 


= Si ritorna il plico perché il Cap della VIA da 00171 va corretto in 00177 = 
= |.T.I.S. G. Marconi Indirizzo INSUFFICIENTE = 


Per il CAP sbagliato ci chiediamo : "dal momento che la rivista era già giunta a Roma non era più semplice e meno dispendioso conse- 
gnarla direttamente all'abbonato interessato, anziché rispedirla a Bologna?” 

Per l'indirizzo dell’|.T.1.S. ritenuto insufficiente precisiamo che la via, il numero, il Cap e la città riportati sull'etichetta erano esattissi- 
mi e perciò abbiamo rispedito la rivista allegando una lettera per l'ufficio PP.TT. della città per far presente al postino che I. T.I.S. signifi- 
ca Istituto Tecnico Industriale Statale. 

Come dicevamo poco sopra, noi stessi curiamo la preparazione della distribuzione agli Abbonati e ovviamente consegniamo dei pac- 
chi intatti che cosi come partono dovrebbero giungere alle PP.TT. di ogni città. 

Come spieghereste voi che in un pacco confezionato contenente 35 riviste solo 32 Abbonati la ricevono e gli altri no? 

Puó anche darsi che spariscano dalla cassetta postale, ma di questo non possiamo essere sicuri. 

Per fortuna i casi cosi evidenti di disservizio postale non sono moltissimi e comunque noi li risolviamo spedendo una seconda rivista, 
ma in busta chiusa. 

Per queste supplementari spedizioni per "rivista non ricevuta”' la nostra Amministrazione spende una cifra che si aggira sui 4-5 mi- 
lioni e quindi capirete che a noi piü che ad ogni altro interessa che tutte le riviste spedite giungano a destinazione. 

Fino a quando le PP.TT. non miglioreranno il loro servizio bisognerà accettare quel poco che ci passa il convento (le Poste dovrebbero 
prendere come esempio la Svizzera, dove una rivista spedita oggi, domani è già nelle mani del destinatario ). 


C'è un altro problema che ci vede direttamente coinvolti e nel quale le PP.TT. non c'entrano, cioè la non regolarità nell'uscita della rivista. 
Tutti sapranno che ogni Kit prima di essere pubblicato deve essere progettato, ma ancor prima di questo bisogna pensare che cosa 
sia necessario realizzare, e le idee quasi mai si trovano all'angolo di una strada! 

Trovata l'idea dobbiamo poi controllare se i componenti che vogliamo utilizzare sono reperibili in Italia e se mancano dobbiamo atten- 
dere i campioni che spesso ci arrivano dal Giappone o dagli USA per via aerea. 

Una volta ricevuto il campione e montato il prototipo, non é detto che questo funzioni come era nelle nostre previsioni e in questi casi 
occorre riprogettarlo. 

Se pubblicassimo solo 2-3 progetti per rivista e poi riempissimo le 80-100 pagine rimanenti con tanta pubblicità riusciremmo ad 
uscire con una rivista al mese, ma poiché in un solo numero mettiamo tanti progetti che potrebbero servire a riempire 4 riviste + 
pubblicità, vi chiediamo: = è meglio avere una rivista che esce regolarmente, facendo pagare al lettore tante pagine pubblicita- 
rie che si ripetono oppure uscire ogni 50 -60 giorni, ma con tanti progetti tutti adeguatamente collaudati? — 


Accettando molta pubblicità avremmo il vantaggio di far entrare nelle nostre casse delle cifre non indifferenti e di risparmiare sui costi 
di progettazione. 

Infatti i progetti, che normalmente occupano le pagine di una rivista che vi costa 6.000 lire, sarebbero suddivisi in 4 numeri, quindi 
per avere un identico numero di progetti voi paghereste 24.000 lire, cioè ben 4 volte di più. 

Questo per farvi capire che la pubblicità permette ad una rivista di uscire regolarmente con tante pagine sempre uguali di nessuna 
utilità pratica. 

Chi vuole spendere 6.000 lire per acquistare delle pagine pubblicitarie, non scelga Nuova Elettronica perché troverà solamente 
tanti progetti completi di esauriente descrizione e di accurati disegni. 

Ciò che ci sprona a proseguire in questa nostra scelta è la convinzione che chi acquista Nuova Elettronica lo fa per apprendere sempre 
qualcosa in piü e non per leggere che la Ditta X vende a Milano ricevitori o antenne TV. 

E proprio a quei lettori che ci accordano la loro fiducia e condividono le nostre scelte che dedichiamo la nostra rivista. 


La Direzione 
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può essere utilizzato solo ed 
ibera per poter esporre i loro quesiti. 


esclusivamente nei seguenti gior- 


ni: 
brevi e concisi, non tenete i tecnici 


IMPORTANTISSIMO - Siate sempre 
troppo al telefono, ricordatevi che al- 
tri lettori attendono che la linea risulti 


TT 
dl < 
ә 2 
N = 
=. 

Su 
O = 


051-46.12.07 


CHIAMATE 
051-46.11.09 
PER 


ogni Lunedi dalle ore 9 alle 12,30; 
Solo in questi due giorni della set- 
timana (escluso i festivi o in casi 
particolari)'i tecnici sono a dispo- 
sizione per poter risolvere nel li- 
mite del possibile le vostre richie- 
ste. Non telefonate per consulen- 
za in giorni diversi. 


te a disposizione di ogni lettore 
dalle 14,30 alle 19; 


Questo servizio che la rivista met- 
ogni Sabato dalle ore 9 alle 12 


UNA serie di VOLUMI DIVULGATIVI scritti per HOBBISTI 
e UTILIZZATI da tutti gli SPECIALISTI del SETTORE 


НОМИГА 


Volume 1 
Volume 2 
Volume 3 
Volume 4 
Volume 5 
Volume 6 
Volume 7 
Volume 8 
Volume 9 
Volume 10 


- 
- 
- 
- 
a 


riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 


È USCITO i volume N. 21 


SPEDIREMO 
е 


| OGNI VOLUME, DI CIRCA 500 PAGINE 
E COMPLETO DI COPERTINA BROSSURATA E PLASTIFICATA 


1aln. 
7aln. 
13 al n. 
19 al n. 
25 al n. 
31 aln. 
37 al n. 
44 al n. 
49 al n. 
56 al n. 


Prezzo di ciascun volume L. 24.000 


Per richiederli inviate un vaglia o un CCP per l’importo indicato a 
NUOVA ELETTRONICA, Via Cracovia 19 - 40139 Bologna. 


Volume 11 
Volume 12 
Volume 13 
Volume 14 
Volume 15 
Volume 16 
Volume 17 
Volume 18 
Volume 19 
Volume 20 
Volume 21 


riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 
riviste dal n. 


63 aln. 66 
67 aln. 70 
71 aln. 74 
75 аі п. 78 
79 аі п. 83 
84 aln. 89 
90 al п. 94 
95 aln. 98 
99 al n. 103 


riviste dal n. 104 al n. 109 
riviste dal n. 110 al'n. 115 


TELEFONATEGI ..„-.„ SPEDIREMO 


i kit, i circuiti stampati e i componenti impiegati 
nei progetti di Nuova Elettronica 


Trascorso qualche istante 
seguirà la nota acustica 

e, al termine di tale nota, 
potrete dettare il vostro ordine 
senza limiti di tempo. 


Se nella vostra città non sono presenti 
concessionari di Nuova Elettronica 
e quindi non riuscite a procurarvi i nostri kits, 
componete questo numero telefonico 
0542-641490 e, in giornata (esclusi i soli 
giorni festivi), il vostro pacco verrà j : 
consegnato all'ufficio postale per l'inoltro. | Ad esempio: 
p Signor Fabretti Mario, 
via Lunghetti n. 45 
città Travesio CAP 33090 
provincia Pordenone. 


Potrete telefonare a qualsiasi ora di tutti 
i giorni, compresi sabato, domenica, 
giorni festivi e anche di notte, quando 
le linee telefoniche sono piü libere. 
Una segreteria telefonica 
in funzione 24 ore su 24, 
provvederà a memorizzare 
il vostro ordine. 


Se avete già effettuato 

degli ordini, nella distinta 
presente all'interno del pacco 
troverete sempre il 

CODICE CLIENTE 


Se il servizio postale (due Lettere e un Numero). 


risulterà efficiente, nel 
giro di pochi giorni 

il pacco vi verrà recapitato 
direttamente a casa dal 
postino, con un 
supplemento delle sole 
spese postali. 


Questo numero di Codice 

é il vostro numero personale 
memorizzato nel computer. 
Quando ci inoltrerete un ordine, 
sarà sufficiente che indichiate 

il solo cognome 


Effettuare un ordine e il vostro codice personale. 


é molto semplice: Esempio: 


prima di comporre il numero Sig. Fabretti, Codice PN.12348. 
annotate su un foglio di carta 
tutto ció che dovete ordinare, 
cioé la sigla del kit, del circuito 
stampato, il tipo di integrato 

о di qualsiasi altro componente 
e le quantità. 

Dopo aver composto il numero 
telefonico 0542-641490 

udrete tre squilli 

e il seguente testo 

registrato su nastro. 


Cosi facendo il computer individuerà 
automaticamente la vostra via, 

il numero civico, la città 

ed il relativo CAP. 

Non dimenticatevi di indicare 

oltre al cognome le due lettere 

che precedono il numero. 

Se indicherete il solo numero, 

ad esempio 10991, poiché vi sono 
tanti altri lettori contraddistinti 

da tale numero, il computer 

non potrà individuarvi. 

Precisando invece AO 10991 
oppure MT10991, il computer 
ricercherà nel primo caso 

il lettore 10991 della provincia di Aosta, 
: nel secondo caso 

il lettore 10991 della provincia di Matera. 


"n ~ 0542-641490 


Per informazioni potrete telefonare allo 
0542/641 91 9 stesso numero dalle ore 10 alle ore 12. 


HELTRON via dell’INDUSTRIA n. 4 - 40026 IMOLA (Bologna) 
Distributore Nazionale e per ESTERO di Nuova Elettronica 


«servizio celere per la spedizione di 
materiale elettronico. Dettate il 

vostro completo indirizzo lentamente, 
ripetendolo per una seconda volta, onde 
evitare errori di comprensibilità. 

Iniziate a parlare al termine della nota 
acustica che ora ascolterete, grazie. 


